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Numer  sprawy:   NZ/9/24 

Mrągowo, dnia 19.06.2024r. 

NZ/9/24 
 

Uczestnicy postępowania 
 
 

W odpowiedzi na zadane przez Wykonawców pytania dotyczące treści dokumentacji postępowania na 

„Dostawę obłożeń – powtórka” Szpital Mrągowski im. Michała Kajki Sp. z o.o. odpowiada jak niżej:  
1.  dotyczy pozycji nr 3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu? Skład:  

Jałowy zestaw chirurgiczny uniwersalny wzmocniony.- wykonany z laminatu dwuwarstwowego polipropylen i 
polietylen o min gramaturze 55g/m2, w krytycznym obszarze wzmocnienie chłonne z polipropylenu o 
gramaturze 55g/m2 pozbawione pylących włókien, odporny na przenikanie cieczy >125cmH20, wytrzymałość 
na rozerwanie na sucho/mokro min 144kPa, współczynnik pylenia ≤ 2,6, nie zawierający lateksu  
Skład zestawu: 
- 1 x serweta na stolik Mayo 79x145cm składana w sposób ułatwiający założenie z zachowaniem zasad 
aseptyki, wykonana z piaskowanej folii PE ze wzmocnieniem z lamiantu dwuwarstwowego PE+PP 66x85 cm 
- 2 x serwety boczne 75x90 cm, ze wzmocnieniem 15x50 cm, taśma przylepna o długości min. 85cm, 
posiadająca organizatory przewodów na przewody  
- 1 x  serweta dolna 180x1800 cm, ze wzmocnieniem 15x50 cm, taśma przylepna o długości min. 85cm, 
posiadająca organizatory przewodów na przewody 
- 1 x  serwetę górna 150x240 cm, ze wzmocnieniem 15x50 cm, taśma przylepna o długości min. 85cm, 
posiadająca organizatory przewodów na przewody  
- 1 x taśma lepna 9x50 cm 
- 2 x ręcznik do rąk 
Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki 150x190 cm z  folii PE 50µm ze wzmocnieniem. Taśmy 
lepne ułatwiają mocowanie w rękawiczkach. Zestaw zgodny  z  normą  EN 13795,  pakowany sterylnie w 
opakowanie papier-folia.  Zawierający min. 2 etykiety samoprzylepne do archiwizacji danych.  Opakowanie  
zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznym dyspenserem kartonowym.     

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. 
2.  dotyczy pozycji nr 19. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu? 

Sterylny zestaw do cięcia cesarskiego. W skład zestawu wchodzi: 
-1 x serweta na stolik narzędziowy 150x190cm (owinięcie zestawu) 
-1 x serweta na stolik Mayo 79x145 cm 
-1 x delikatna serweta dla noworodka 75x120cm 
-1 x serweta do cięcia cesarskiego 180/250x330cm z obłożeniem ramion stołu, z folią operacyjną 36x36cmcm  
z otworem 18x16cm, ze zintegrowaną torbą na płyny 360⁰ z gąbkową kształtką usztywniającą, która 
umożliwia uformowanie i utrzymanie kształtu wokół worka oraz z dwoma portami do ssaka, zintegrowane 
podwójne organizatory przewodów.  
Serweta główna osłaniająca pacjentkę wykonana z laminatu dwuwarstwowego (polietylen, polipropylen), nie 
zawierająca włókien celulozy i wiskozy o gramaturze 55g/m2. Zestaw zgodny z normą EN 13795 pakowany 
sterylnie w opakowanie papier-folia.  Zawierający min. 2 etykiety samoprzylepne do archiwizacji danych.  
Opakowanie  zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznym dyspenserem kartonowym.     

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. 
3. Pozycja 4 - Czy Zamawiający dopuści serwetę porodową o wymiarach 114cm x 150cm, wzmocnienie o 

rozmiarze 25cm x 50cm, zintegrowana z torbą do zbiórki płynów o wymiarach 78cm x 80cm wyposażoną w 

sztywnik w górnej części torebki, filtr w dolnej, wewnętrznej części torby i port do odsysania treści w dolnej 
części worka, którego budowa umożliwia podłączania drenów o różnej średnicy? 

Odp. Zamawiający dopuści pod warunkiem spełnienia wymagań w zakresie taśmy przylepnej oraz etykiet 
samoprzylepnych do dokumentacji medycznej. 

4. Pozycja 6 - Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie: 
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1 x serweta o wymiarach 160/240 cm x 180 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem 

samoprzylepnym w okolicy krocza o wymiarach 10 cm x 15 cm zintegrowana z torbą na płyny o wymiarach 35 x 
50cm. W serwecie dodatkowa taśma samoprzylepna w rozmiarze 6cm x 38cm. 
1 x serweta bez przylepca o wymiarach 75cm x 90cm 
4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm 
1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm 

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm 

Serweta główna wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 
g/m2, odporności na penetrację płynów 188 cm H2O, wytrzymałości na wypychanie na sucho/mokro w 
obszarze krytycznym 97,2/84,6kPa? 

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy dokumentacji postępowania. 
5. Pozycja 13  – Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m2 

wzmocniony dwuwarstwowym laminatem o gramaturze 40g/m2? 
Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy dokumentacji postępowania. 

6. Pozycja 13  – Czy Zamawiający dopuści fartuch o odporności na przenikanie cieczy 35cm H2O w strefie mniej 

krytycznej i 102cm H2O w strefie krytycznej? 
Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy dokumentacji postępowania. 

7. Pozycja 13  – Czy Zamawiający dopuści fartuchy o następujących długościach L – 128cm, XL – 138cm, XXL – 

157cm, XXXL – 170cm? 
Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy dokumentacji postępowania. 

8. Pozycja 13  – Czy Zamawiający dopuści taśmę w opakowaniu folia-papier? 

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy dokumentacji postępowania. 
9. Pozycja 17 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładu chłonnego na stół operacyjny w 

rozmiarze 100 x 225cm z wkładem chłonnym 50 x 208cm ±2,5 cm; wykonany z pięciu warstw tj. włókniny 

polipropylenowej 18g/m², warstwy celulozowej 16 g/m², pulpy celulozowej 81,5g z superabsorbentem SAP27g, 
warstwy celulozowej 16 g/m², niebieskiej folii PE 40 g/m². Waga całkowita podkładu 280 g ±5g, chłonność 

3820,18 ml? 
Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy dokumentacji postępowania. 

 
 

Wskazane powyżej wyjaśniania treści dokumentacji postępowania są wiążące i stanowią jej integralną część. 

Pozostałe warunki dokumentacji postępowania pozostają bez zmian. 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że niniejsze wyjaśnienia zamieszczone zostały na stronie postępowania, tj. 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/941075.  
Prezes Zarządu 

Brygida Schlueter-Górska 
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