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WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (4) 

 

 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Sukcesywne dostawy bielizny 

szpitalnej jednorazowego użytku” 
 

Szpital im. św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy (Zamawiający) działając zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), 

w odpowiedzi na pytania zgłoszone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawców 

udziela następujących wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:  

 

Pytanie nr 1. 

Pakiet nr 10 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania ubrań 

operacyjnych będących wyrobem medycznym zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2017/745 (w 

miejsce Dyrektywy Medycznej 93/42/EWG). Pozostałe parametry zgodnie z SWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.  

 

Pytanie nr 2. 

Pakiet nr 11 poz. 2, 4 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania 

serwet zgodnych z aktualnie obowiązującymi normami: MDD 93/42/EWG, EN 13795-1, EN ISO 

11135, EN 556-1. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.  

 

Pytanie nr 3. 

Pakiet nr 11 poz. 4 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania 

serwety z otworem samoprzylepnym o średnicy 7 cm. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.  

 

Pytanie nr 4. 

Pakiet nr 12 poz. 1 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania 

zestawu do cesarskiego cięcia o składzie i parametrach jak poniżej: 

Wykonany z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny  polipropylenowej o minimalnej 

gramaturze 62 g/m². Odporność materiału na przenikanie cieczy – min. 240 cm H₂O. Siła 

wypychania (na sucho) min. 344 kPA, (na mokro) min. 206 kPA. Zestaw sterylizowany tlenkiem 

etylenu. 

Skład :  

- 1 czerwona  osłona na stolik Mayo o wym. 80x145cm 

- 1 serweta główna w kształcie litery T  o wym. 200/250x315cm,  przylepnym oknem 28x12x18cm 

otoczonym folią chirurgiczną i z torbą do zbiórki płynów z 2. zaworkami spustowymi   

- 1 serweta dla noworodka wykonana z  włókniny typu Spunlace 50 g/m² o min. wym. 90x100cm 

- 1  taśma samoprzylepna wykonana z włókniny Spunlace  9x50cm 
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- 2 ręczniki 30x40cm  

Całość zawinięta ma być w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm.  

Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe 

zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. 

Opakowanie zbiorcze (karton)  zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. Na 

opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji. Zestaw zgodny z normami  MDD 

93/42, EN 13795-1, EN ISO 11135, EN 556-1. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.  

 

Pytanie nr 5. 

Pakiet nr 12 poz. 2 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania 

zestawu do laparoskopii o składzie i parametrach jak poniżej: 

Wykonany z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny  polipropylenowej o minimalnej 

gramaturze 62 g/m² wzmocnionego włókniną typu Spunlace o gramaturze min. 70g/m2. Odporność 

materiału na przenikanie cieczy – min. 240 cm H₂O. Siła wypychania (na sucho) min. 344 kPA, (na 

mokro) min. 206 kPA. Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu. 

Skład :  

- 1 czerwona osłona na stolik Mayo o wym. 80x145cm 

- 1 serweta  o wym. 200/260x300cm  (wzmocnienie min. 50x80 cm) z przylepnym otworem 32 x 28 

cm otoczonym folią chirurgiczną, ze zintegrowanymi nogawicami i przezroczystymi kieszeniami 

na instrumenty chirurgiczne 

- 2 ręczniki celulozowe  30x40cm  

Całość zawinięta ma być w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm.  

Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe 

zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. 

Opakowanie zbiorcze (karton)  zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. Na 

opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji. Zestaw zgodny z normami  MDD 

93/42, EN 13795-1, EN ISO 11135, EN 556-1. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.  

 

W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje przedmiot zamówienia dopuszczony przez Zamawiającego niniejszymi odpowiedziami, 

należy zamieścić odpowiednią adnotację w lub pod formularzem asortymentowo-cenowym danego pakietu. 

Niniejsze pismo stanowi integralną część SWZ i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu. 

Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem udzielonych przez Zamawiającego wyjaśnień. 

 

 

Z poważaniem, 
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