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Gniezno, dn. 25.01.2024 r.
Nr sprawy DZP.240.4.2024



Wykonawcy

WYJAŚNIENIA 

ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SWZ NR I

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr DZP.240.4.2024 - Zakup ambulansu typu B z wyposażeniem


W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia informujemy:
Pytanie 1

Dot. Załącznik nr 2 do SWZ: Defibrylator

W związku z opublikowanym przez Zamawiającego opisem przedmiotu zamówienia, który w sposób jednoznaczny wskazuje i dopuszcza do zaoferowania jedynie urządzenie LIFEPAK 15 firmy STRYKER, wnosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenie monitor/defibrylator firmy ZOLL model: X Series Advanced. Monitor/defibrylator firmy ZOLL model X Series Advanced jest przeznaczony do pracy                                 w ambulansach, samolotach i śmigłowcach medycznych. W wielu ważnych klinicznie funkcjach jest co najmniej tak samo sprawne i skuteczne, a nawet przewyższa opisane rozwiązanie. Monitor/defibrylator X Series Advanced firmy ZOLL charakteryzuje się poniższymi parametrami: 
· Rodzaj fali defibrylacyjnej – dwufazowa z automatycznym pomiarem i kompensacją  impedancji klatki piersiowej zarówno przy defibrylacji z łyżek twardych jak i łyżek miękkich (elektrody dfibrylacyjne),
· Defibrylacja ręczna i tryb AED zarówno dla pacjentów pediatrycznych jak i dorosłych (producent zaleca stosowanie wszystkie tryby defibrylacji do wszystkich pacjentów),
· Urządzenie posiada wbudowany aktywny metronom (włącza się w momencie odstępstw częstości uciśnięć od zalecanych lub stały) z ustawioną częstością zalecaną przez AHA/ERC. 
· Urządzenie wyposażone w trybie AED w algorytm wykrywający ruch pacjenta.
· Zakres wyboru energii w J 1-200 J. z dwufazowym niskoenergetyczny impulem generującym najwyższą średnią wartość prądu; ze stałym czasem impulsu defibrylacyjnego co zapewnia dostarczenie właściwego prądu (A) niezależnie od impedancji pacjenta oraz w mniejszym stopniu uszkadza miokardium.
· 20 stopni regulacji energii defibrylacji w zakresie od 1J, co daje swobodę regulacji energii defibrylacji również w przypadku pacjentów pediatrycznych.
· Czas ładowania do energii 200 J mniej niż 7 sekund.
· Ekran monitora kolorowy.
· Przekątna ekranu monitora 6,5 cala z funkcja automatycznej zmiany widoku w zależności od uruchamianych funkcji monitorujących stan pacjenta,
· Zasilanie sieciowo – akumulatorowe.
· Możliwość wykonania kardiowersji.
· Ciężar defibrylatora wraz z akumulatorem max. 7 kg.
· Możliwość defibrylacji dorosłych i dzieci z funkcją automatycznej redukcji energii defibrylacji przy pracy w trybie pediatrycznym
· Wydruk zapisu na papierze o szerokości 8 cm.
· Codzienny autotest bez udziału użytkownika, bez konieczności manualnego włączania urządzenia.
· Zakres pomiaru tętna 20-300 u/min. 
· Z możliwością ręcznego ustawienia wartości alarmów każdej monitorowanego parametru oddzielnie lub dostosowania do stanu pacjenta,
· Z analizą rytm EKG pod kątem wykrywania rytmów zagrażających życiu w czasie rzeczywistym, 
· Dostępne poziomy wzmocnienia: 0,125, 0,5, 1,0, 2,0, 3,0, 4,0  cm/mV zmieniane automatycznie lub ręcznie.
· Możliwość transmisji danych przez: WiFi, bluetooth, GSM.

Ponadto defibrylator ZOLL X Series Advanced został wyposażony w szereg unikalnych rozwiązań wspomagających w czasie rzeczywistym użytkownika w ciągłym prowadzeniu wysokiej jakości RKO. Technologie zastosowane w oferowanym urządzeniu dostarczają dźwiękowe i wizualne informacje zwrotne                       o najistotniejszych parametrach wskazanych przez Wytyczne RKO ERC 2021 jako wpływające na skuteczność RKO:
· Głębokość uciśnięć klatki piersiowej  
· Częstość uciśnięć klatki piersiowej 
· Stopień relaksacji klatki piersiowej 
· Czas do końca 2-minutowej pętli RKO
· Czas  przerwy w uciśnięciach klatki piersiowej
· Jakości wentylacji w zakresie ilości oddechów na minutę (przy pracy z workiem samorozprężalnym zarówno u pacjentów zaintubowanych jak i niezaintubowanych)
· Jakość wentylacji w zakresie objętości wentylacji (przy pracy z workiem samorozprężalnym zarówno u pacjentów zaintubowanych jak i niezaintubowanych)
· Możliwość transferu danych do programu analitycznego (opcja, możliwość rozbudowy) obrazującego jakość wykonywanych czynności, co umożliwia przeprowadzenie debriefingu zaraz po zakończeniu akcji „hot debriefing” lub porównaniu wyników z innymi zdarzeniami „cold debriefing”. 
· dodatkowo wizualny wskaźnik perfuzji (PPI) informuje o zgodności kombinacji częstości                          i głębokości uciśnięć z zaleceniami Wytycznych. 
· z funkcją monitorowania w czasie pacjentów zagrożonych wtórnym urazem mózgu (TBI – Trauma Brain Injury),
· Monitorowanie EKG w zakresie 4 i 12 odpr. jednocześnie na ekranie i na wydruku wraz                           z analizą i interpretacją - przewody dla 6 i 12 odprowadzeń.

Urządzenie firmy ZOLL, monitor/defibrylator X Series Advanced jest rozwiązaniem równoważnym do wymaganego przez Zamawiającego, stosowanym na całym świecie w jednostkach ratownictwa medycznego zarówno cywilnego jak i wojskowego. Natomiast Zamawiający wskazał poprzez zestawienie konkretnych wymogów i parametrów a także poprzez podanie jednego konkretnego systemu teletransmisji na jeden tylko produkt. Takie działanie ogranicza krąg wykonawców, jak i uczciwość konkurencji. Zamawiający oczekuje dostawy defibrylatora z kardiomonitorem jako wyposażenie ambulansu drogowego, gdzie jest możliwość używania produktów wielu producentów, a nie tylko jednego. Dodatkowo wskazane urządzenie jest konstrukcyjnie najstarszym z oferowanych na rynku w Polsce i nie posiada wielu cech wynikających                            z najnowszych zaleceń medycznych. Wnosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenie monitor/defibrylator firmy ZOLL model: X Series Advanced. 

Ad. 1 Zamawiający zgodnie z Rozdziałem IV ust. 7 SWZ dopuszcza  składanie ofert równoważnych pod warunkiem kompatybilności z systemem Lifenet, mając na uwadze uzasadnione obiektywnie potrzeby Zamawiającego i użytkowników sprzętu. W tym m.in. ze względu na kompatybilność z urządzeniami na Oddziale Hemodynamiki korzystającym tylko z systemu Lifenet (wdrożenie kolejnego systemu mogłoby prowadzić do dezorganizacji pracy) oraz potrzebę ujednolicenia sprzętu i oprzyrządowania na wszystkich zespołach ZRM w Pogotowiu Ratunkowym w Gnieźnie, z uwagi na kwestie serwisowania.

Pytanie 2

Dotyczy załącznik nr 2 do SWZ, punkt 14 – prosimy o dopuszczenie normy emisji spalin Euro VI e, gdyż norma VI d nie jest już aktualna.

Ad. 2 Dopuszcza się.

Pytanie 3

Dotyczy załącznik nr 2 do SWZ, pkt. 52 – prosimy o dopuszczenie montażu dwóch kasków na drzwiach tylnych ambulansu, zamiast w schowku zewnętrznym. 

Ad. 3 Dopuszcza się.

Pytanie 4

Dotyczy załącznik nr 2 do SWZ, pkt. 97 - prosimy o podanie marki i modelu radiotelefonu jaki będzie użytkowany  ambulansie  w celu przygotowania odpowiedniego uchwytu. 

Ad. 4 Motorola DM3601.

Pytanie 5

Dotyczy załącznik nr 2 do SWZ, pkt. 99 - prosimy o podanie marki i modelu tabletu jaki będzie użytkowany                            w ambulansie.

Ad. 5 Zebra RTL10C1.

Pytanie 6

Dotyczy załącznik nr 2 do SWZ, pkt. 99 – prosimy o potwierdzenie, iż w celu otrzymania punktów Wykonawca musi zaoferować stację dokującą do tabletu.

Ad. 6 Nie. 
Kabina kierowcy wyposażona w adapter do stacji dokującej tabletu PARAMETR DODATKOWO PUNKTOWANY – zgodnie z punktem 99 załącznika nr 2 do SWZ.

Pytanie 7

Dotyczy załącznik nr 2 do SWZ, pkt. 100 - prosimy o podanie marki i modelu drukarki jaka będzie użytkowana w ambulansie.

Ad. 7 Brother PJ763.

Pytanie 8

Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający wymaga głośnika w przedziale medycznym podłączonym do radia. 

Ad. 8 Nie.

Pytanie 9

Dotyczy załącznik nr 2 do SWZ, pkt. 247 – prosimy o potwierdzenie, iż ten punkt dotyczy tylko sprzętu medycznego.

Ad. 9 Dotyczy całego pojazdu łącznie z wyposażeniem, przeglądy gwarancyjne pojazdu bazowego po stronie Zamawiającego.

Pytanie 10

Dotyczy załącznik nr 2 do SWZ, pkt. 249 – prosimy o dopuszczenie standardowej gwarancji na adaptację medyczną 24 miesiące, która nie wymaga dodatkowych dopłat.

Ad. 10 Dopuszcza się.

Pytanie 11

Dotyczy umowy – prosimy o potwierdzenie, iż zgodnie z paragrafem 5 pkt. 7 – przeglądy adaptacji medycznej nie mają być wliczone w cenę oferty.

Ad. 11  Zgodnie z pkt. 247 Załącznika nr 2 
Gwarancja obejmuje także: przeglądy w okresie gwarancji, wymiany - naprawy uszkodzonych części, dojazdy-przejazdy pracowników serwisu Wykonawcy, robociznę, wszystkie pozostałe koszty niezbędne do wykonania czynności gwarancyjnej. 

Zgodnie z pkt. 249 Załącznika nr 2 minimalne okresy gwarancji wynoszą:
1. mechanicznej na pojazd bazowy minimum 24 miesięcy bez limitu kilometrów 
2. na powłoki lakiernicze minimum 60 miesięcy 
3. na perforację korozyjna elementów nadwozia minimum 60 miesięcy
4. na zabudowę medyczną minimum 36 miesięcy 
5. na wyposażenie minimum 24 miesięcy 

Wskazany przepis umowy dotyczy okresu po upływie okresu gwarancji. Zamawiający wprowadził doprecyzowanie.

Pytanie 12
Prosimy o podanie sposobu dostawy, czy dopuszcza się dojazd na kołach? Wyjaśniamy, że ma to duży wpływ na cenę przedmiotu zamówienia.

Ad. 12 Tak.

Pytanie 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby odbiór ambulansu odbył się w siedzibie Wykonawcy tj. w zakładzie wykonującym  zabudowę medyczną, co pozwoli na przeprowadzenie gruntownego szkolenia z zakresu obsługi ambulansu i jego wyposażenia?

Ad. 13 Tak.

Pytanie 14

Czy Zamawiający dopuści standardową gwarancję producenta na powłoki lakiernicze wynoszącą 36 miesięcy?

Ad. 14 Tak.

Pytanie 15

Prosimy o potwierdzenie, że w okresie gwarancji za przeglądy pojazdu bazowego z materiałami zużywalnymi typu klocki hamulcowe, olej, filtry itp. oraz za przeglądy wyposażenia medycznego z dojazdami płaci Zamawiający?

Ad. 15 
- przeglądy pojazdu bazowego i sprzętu medycznego (respirator, ssak, defibrylator i nosze) płaci Zamawiający,
- przegląd zabudowy przedziału medycznego – po stronie Wykonawcy.

Pytanie 16

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania samochód bazowy posiadający emisję CO2 w cyklu łączonym wg. procedury WLTP wynoszącym 344 g/km ?
Wyjaśniamy, że obecnie dane w świadectwie zgodności  WE podawane są zgodnie w procedurą WLTP. Podawana dawniej emisja CO2 wynosząca 211 g/km, odpowiada obecnie wartości 344 g/km.

Ad. 16 Tak.





Zamawiający informuje, że doszło do omyłki pisarskiej w Rozdziale IX SWZ (PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE):

W ust. 2 jest: 
„Opis rozwiązań równoważnych – jeżeli Wykonawca przewiduje ich zastosowanie (w przypadku, o którym mowa w Rozdziale IV pkt 5 SWZ) oraz dokumenty na potwierdzenie równoważności zastosowanych rozwiązań (jeżeli są konieczne do wykazania równoważności);”

Powinno być:
„Opis rozwiązań równoważnych – jeżeli Wykonawca przewiduje ich zastosowanie (w przypadku, o którym mowa w Rozdziale IV pkt 7 SWZ) oraz dokumenty na potwierdzenie równoważności zastosowanych rozwiązań (jeżeli są konieczne do wykazania równoważności);”

Zamawiający informuje, że doszło do omyłki pisarskiej w Rozdziale XIX SWZ (OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT):

W ust. 1 jest: 

„Wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona na podstawie zsumowania ilości punktów z kryterium z punktu 1-3. Zamawiający jako najkorzystniejszą wybierze ofertę, która spełni wymagania SWZ i uzyska                        w sumie z obu kryteriów największą ilość punktów.”


Powinno być:

„Wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona na podstawie zsumowania ilości punktów z kryterium z punktu 1-3. Zamawiający jako najkorzystniejszą wybierze ofertę, która spełni wymagania SWZ i uzyska                    w sumie ze wszystkich kryteriów największą ilość punktów.”


Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Z-ca Dyrektora ds. 
Ekonomiczno-Eksploatacyjnych
Zbigniew Beneda
/podpis na oryginale/


Załączniki:
1. Poprawiony wzór umowy – Załącznik nr 5
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