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Dotyczy: postępowania o udzlelenie zamówienla publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego pn. „Dostawa narzędzi medycznych"

Szanowni Państwo!

W  związku  ze  zgłoszonymi  na  podstawie  art.  135  ustawy  z  dnia  11  września  2019  r.  -  Prawo  zamówień
publicznych  (tj.   Dz.   U.  z  2023  r.   poz.   1605  z  zm.)  pytaniami  dotyczącymi  Specyfikaę]i  warunków  zamówienia,
Zamawiający udziela odpowiedzi  na  następujące pytania:

Pytanie 1
lbtyczy pakietu 3 i s
Czy ze względu  na speęjalistyczny charakter zamówienia (narzędzia) oraz fakt Że towar znajduje się w magazynie
zewnętrznym poza granicami kraju, Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 50 dni roboczych
od złożenia zamówienia?
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ,

Pytanie 2
dot. projel"i umowy § 6 ust. 1
Dotyczy wymaganego okresu gwaranęji 36 m-cy. Z uwagi na fakt, iż w przypadku przedmiotu zamówienia producent
nie  udziela  tak  długich  gwaranc]i  prosimy  o  rozważenie  zmiany  minimalnego  okresu  gwarancji  na  24  miesięcy.
Zapewnienie tak długiego, 36 miesięcznego okresu gwaranęji może wiązać się ze znacznym podwyzszeniem kosztu
instrumentów, co nie będzie korzystne dla Zamawiającego
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 3
dot, projektu umowy § 6 iJst. 6
W   związku   z  tym,   że   narzędzia   wymagane  w   zakresie   pakietu   3   i   s   zaliQają   się   do   narzędzi   do   chirurgii
małoinwazyjnej  (Iaparoskopii),  które  cechują  się  wy]ątkową  precyzją  wykonania,  a   producent  tych  narzędzi  z
powodów technologicznych  nie świaday ustug  regeneraqi,  prosimy o odstąpienie dla tych  narzędzi od wymogów
związanych  z  regeneraę]ą.  Oferowane  narzędzia  lub  elementy tych  narzędzi  podlegające  wymianie  w  przypadku
naturalnego  zużycia  lub  uszkodzenia  mechanicznego  z  winy  użytkownika  wymieniane  są  na  nowe  na  podstawie
odrębnych ofert cenowych.  Potrzymanie wymogu  regeneraę]i uniemożliwi złożenie ważnej oferty.
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 4
dot. projektu umo`Ary § 6 ust. 2
Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dodanie zapisu: „Nie dotyczy uszkodzeń mechanicznych z winy Zamawiającego
lub poprzez niewłaściwą eksploataę)ę  nie zgodną  z  instrukęją oraz  przypadków r`aturalnego zużycia  narzędzi  "
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 5
dot. projektu umowy § 8 ust. 1, 2 i 3
Czy  w  celu  miarkowania  kar  umownych  Zamawiający  obniży  wysokość  kary  za  zwłokę  w  dostawie  do  0,5%?
Ustalone   kary   są   zbyt   wysokie   i   odbiegają   od   standardów   przy]`ętych   na   rynku   wyrobów   medycznych   w
zamówieniach  publicznych.
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.



Pytanie 6
Pakiet 2,  poz.  1:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na rozwieracz dł 11 cm, pozostate parametry bez zmian.
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem, że wszystkie pozostałe parametn/ zgodne z
SVVZ.

Pytanie 7
Pakiet ,  poz.  2:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na rękojeść dł.  5 cm, pozostałe parametry bez zmian
Odpowiedź: Zamawiający dopLiszcza,  pod warLinkiem, że wszystkie pozostałe parametn/ zgodne z
SWZ.

Pytanie s
Pakiet 2,  poz.  3:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na ssak dł. 8,3 cm, pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem, że wszystkie pozostałe parametn/ zgodne z
SWZ.

Pytanie 9
Pakiet  2,  poz.  11:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na  kleszczyki dł.  8 cm,  pozostale parametry bez zmian.
Odpowiedź: Zamawiający hie wyraża zgody.

Pytanie 10  `
Pakiet 2,  poz.  13:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na mikro kJeszczyki dł. 8 cm,  pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 11
Pakiet 2,  poz.  14:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na mikro kleszczyki dł. 8 cm,  pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 12
Pakiet  2,  poz.  15:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na mikronożyczki dł.  bransz 4,5 mm, dł. trzonu  12,5 cm,  pozostałęparametry bez
zmian.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 13
Pakiet 2,  poz.  20:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na mikro igłę nazwa własna  Barbara,  pozostale parametry bez zmian.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 14
Pakiet 2,  poz.  21:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na mikro igłę nazwa własna  Barbara,  pozostale parametry bez zmian.
Odpowiedź: Zamawiający hie wyraża zgody.

Pytanie 15
Pakiet  2,  poz.  22:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na mikro igłę nazwa własna  Barbara,  pozostale parametry bez zmian.
Odpowiedź: Zamawiający hie wyraża zgody.

Pytanie 16
Pakiet  10,  poz.  2:
Czy Zamawijący wryaża zgodę na młotek waga całkowita 74 g, waga głowy 560 g, dt.  25 cm ,pozotałe parametry
bez zmian.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 17
Pakiet  10,  poz.  4:
Czy Zamawijacy wyraża na pęsetę dł.  12 cm,  pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź: Zamawiający hie wyraża zgody.

Pytanie 18
Pakiet  10,  poz.  6:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na nożyczki dł.  12 cm,  pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.



Pytanie 19
Pakiet  10,  poz.  7:
Czy Zamawiajacy wyraża zgodę  na  nożyczki  dł.14 cm,  pozostałe  parametry  bez zmian.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 20
Pakjet 10,  poz.  8:
Czy Zamawiający wryaża zgodę na  nożyczki dł.  14 cm, pozostałe prametry bez zmian.
Odpowiedź: Zamawiąjący dopuszaa,  pod warunkiem, że wszystkie pozostałe parametn/ zgodhe z
SVVZ.

Pytanie 21
Pakiet 10,  poz.  12:
Czy Zamawijący wyraża zgodę na imadło nazwa własna Derf Converse dł.  12 cm,  pozosałe parametry bez zmian.
Odpowiedź: Zamawiąjący nie wyraża zgody.

Pytanie 22
Pakiet 10,  poz.  17:  Czy Zamawiający wyraża zgodę na sito-kosz o wymiarach 246x246x70 mm,  pozostałe
parametry bez zmian
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem, że wszystkie pozostałe parametnr zgodne z
SWZ.

Pytanie 23
Pakiet 10,  poz.  18:  Czy zamawijący wyraża zgodę na mate o wymiarach 250x235 mm,.  Pozostałe parametry
bez zmian.
Odpowiedź: Zamawiający nje wyraża zgody.

Pytahie 24
Pakiet 11,  poz.  1: Czy Zamawiający wyraza zgodę na trzonek dł.  12 cm,  pozostate parametry bez zmian.
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza, pod  warunkiem, że wszystkie pozostałe parametii/ zgodiie z
SWZ.

Pytanie 25
Pakiet 11,  poz. 6: Czy Zamawający wyraża zgodę na nożyczki dł.  19 cm, pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 26
Pakiet 11, poz. 7:  Czy Zamawiający wyraża zgodę na  nożyczki dł.  19 cm,  pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 27
Pakiet 11, poz. 9:  Czy Zamawiający wyraża zgodę na  nożyczki dł.  14 cm,  pozostąłę parametr}/ bez zmian.
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza,  pod warunkiem, że wszystkie pozostałe parametn/ zgodne z
SVVZ.

Pytanie 28
Pakiet  11,  poz.  10:  Czy Zamawiający wyraża zgodę na  pęsęte o śr.  czubka  3,5  mm, dł.  16 cm,  pozstałe

paramety  bez zmian.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 29
Pakiet 11, poz.  12:  Czy Zamawiający wyraża zgodę na pęsetę dł.  16 cm, pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza,  pod warunkiem, że wszystkie pozostałe parametn/ zgodne z
SWZ.

Pytanie 30
Pakiet 11,  poz.  15:  Czy Zamawiający wyrazą zgodę na pęsetę szr. 3,5 mm,  pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź: Zamawiający hie wyraża zgody.

Pytanie 31
Pakiet  11,  poz.  25:  Czy Zamawiający wyraża zgodę  na  imało dł.  31  cm,  pozostałę  parametry bez zmian.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza,  pod warunkiem, że wszystkie pozostałe parametry zgodne z
SWZ.

Pytanie 32
Pakiet 11,  poz. 27:  Czy Zamawiający wyraża zgodę na klescze dł. 22 cm,  pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.



Pytanie 33
Paket 11,  poz.  33:  Czy Zamawiający wyraża zgodę na zacisk o dł. częsci  robocze 4,8 mm, pozostałe paramtery
bez zmian.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 34
Pakiet  11,  poz.  34:  Czy Zamawiający wyraża zgodę  na  zacisk o dł.  5,8 mm,  pozostałe paramtery bez zmian.
Odpowiedź: Zamawiający nie `^/yraża zgody.

Pytanie 35
Pakiet 11,  poz.  35:  Czy Zamawiający wyraża zgodę na  miskę o wymiarach  15x75  mm,  poj.  0,75  L,  pozostale
parametry bez zmian.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 36
Pakiet  11,  poz.  36:  Czy Zamawiający wyraza zgodę  na  kontener firmy ASIPCO o wymiarach 465x280xl50  mm,
pozostałe parametry bez zmian
odpowiedź: Zgodnie z SVVZ.

Pytanie 37
Pakiet 11, poz.37:  Czy Zamawijący wyraża zgodę na pokrywe firmy ASIPC0 o wymiarach 464x279xl01 mm,
pozostate parametry bez zmian.
Odpowiedź: Zamawiający hie wyraża zgody.

Pytanie 38
Pakiet 11, poz.  38:  Czy Zamawiający wyraża zgodę na sito-kosz o wymiarach 405x250xl00 mm, pzostate
parametry bez zmian.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 39
Pakiet 11,  poz.  39: Czy Zamawiający wyraża zgodę na  matę o wymiarach 380x230 mm,  pozostałę parametry bez
zmian.
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem, że wszystkie pozostałe parametn/ zgodne z
SWZ.

Pytanie 40
Pakiet 11,  poz. 40:  Czy Zamawiający wyraża zgodę  na tabliczke firmy ASIPCO w kolorze białym, pozostałe
paramtry bez zmian.
Odpowiedź: Zamawiający hie wyraża zgody.

Pytanie 41
Pakiet 14,  poz.  1:  Czy Zamawiająćy wyraża  zgodę  na trzonek dł.  12 cm,  pozostałe  parametry bez zmian.
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza,  pod waruhl(iem, że wszystkle pozostałe parametn/ zgodne z
SWZ.

Pytanie 42
Pakiet 14,  poz. 4: Czy Zamawiający może udostępnic zdjecie?
Odpowiedź:  Nie

Pytanie 43
Pakiet 14,  poz.  10: Czy Zamawiający wyraża zgodę na  pęsetę srodek czubka 2,8 mm, dł.  16 cm, pozosstałę
parametry bez zmlan,
Odpowiedź: Zamawiający nie `n/yraża zgody.

Pytanie 44
Pakiet 14,  poz.  12: Czy Zamawijący wyraża zgodę na pęsete dł.  16 cm,  pozstałe parametry bez zmian.
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem, że wszystkie pozostałe parametn/ zgodne z
SWZ.

Pytanie 45
Pakiet 14, poz.  15:  Czy Zamawiający wyraża zgodę na pęsetę szer. 2,8 mm, pozostatę parametw bez zmian.
Odpowledź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 46
Pakiet 14,  poz. 25:  Czy Zamawiający wyraża zgodę na  imadto dł. 31cm,  pozostąłe parametry bez zmian.
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza,  pod warunkiem, że wszystkie pozostałe parametn/ zgodne z
SWZ.

Pytanie 47
Pakjet 14,  poz.  27: Czy Zamawiający wyraża zgodę na kleszcze dł. 22 cm, pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.



Pytanie 48
Pakiet 14,  poz 33: Czy Zamawiający wyraża zgodę na zacisk naciskowy o dł. częsci roboczej 4,8 cm,  pozostałe
parametry bez zmian.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 49
Pakiet 14,  poz.  34:  Czy Zamawiający wyraża zgodę na zacisk naciskowy o dł. częsci roboczej 4,8 cm, pozostałe
parametry bez zmian.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 50
Pakiet 14,  poz.  35:  Czy Zamawiający wyraża zgodę na  miskę o wymiarach  150x75  mm,  poj.  0,75L,  pozostałę
parametry bez zmian.
Odi)owiedź: Zamawiający dopuszcza,  pod waruhkiem, że wszystkie pozostałe parametn/ zgodne z
SWZ.

Pytanie 51
Pakiet 14, poz.  36: Czy Zamawiający wyraza zgodę na kontener firmy ASIPC0 o wymiarach 465x280xl50 mm,
pozostałe parametr)r bez zmian
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 52
Pakiet 14,  poz.  37:  Czy Zamawijący wyraża zgodę na pokrywe firmy AS]PCO o wymiarach 464x279xl01  mm,
pozostałe  parametry  bez zmian.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyłaża zgody.

Pytanie 53
Pakiet 14,  poz.  38:  Czy Zamawlający wyraża zgodę na sito-kosz o wymiarach 405x250xl00 mm, pzostałe
parametry bez zmian.
Odpowiedź: Zamawiaijący dopuszcza,  pod warunkiem, że wszystkie pozostałe parametii/ zgodne z
SWZ.

Pytanie 54
Pakiet 14,  poz. 39:  Czy Zamawiający wyraża zgodę na  matę o wymiarach 380x230 mm,  pozostałę parametry bez
zmian.
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza,  pod warunl(iem, że wszystkie pozostałe parametiy zgodne z
SWZ.

Pytanie 55
Pakiet  14,  poz. 40:  Czy Zamawiający wyraża zgodę  na tabliczke firmy ASIPCO w kolorze  białym,  pozostałe
paramtry bez zmian.
Odpowiedź: Zamawiąjący nie wyraża zgody.

Pytanie 56
Pakiet 16,  poz.  26:  Prosimy o więq  informaę)i.
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 57
1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikaęji postanowień projelai przyszłej umowy
w zakresie zapisów § 8:
1. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne w razie zwłoki w dostarczeniu  lub wydaniu zamówionego
towaru w wysokości O,5°/o wartości  netto niedostarczonego lub niewydanego towaru za  każdy dzień zwłoki, jednak
nie więcej  niż  10% wartości  netto  niedostarczonego  lub  niewydanego towaru.
2. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne w razie zwłoki w dostarczeniu lub wydaniu reklamowanego
towaru w wysokości 0,5% wartości  netto reklamowanego towaru za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej  niż  10%
wartości  netto  reklamowanego toweru.
3.  Za  opóźnienie  w  wykonaniu  obowiązku  wynikającego  z  §  6  ust.  4,  Wykonawca  zapłaci  Zamawiającemu  karę
umowną  w wysokości  0,5%  wartości  netto  niedostarczonego towaru,  za  każdy dzień  zwłoki, jednak nie  więcej  niż
10% wartości  netto niedostarczonego towaru.
4.  W  razie  rozwiązania  umowy z  przyczyn  określonych  w  §9  ust.  2,  Zamawiający  może  naliczyć  Wykonawcy  karę
umowną w wysokości  10%  niezrealizowanej wartości  netto określonej  w §2  ust.  1.
8.  Wykonawca  w przypadku  braku  zapłaty lub  nieterminowej  zapłaty wynagrodzenia  należnego  Podwykonawcy z
tytułu  zmiany wysokości  wynagrodzenia  Wykonawcy,  o  której  mowa  w  §  13  ust.  1  umowy  zobowiązany jest do
zapłaty   kary   umownej   w  wysokości   250   zł  za   każdy  stwierdzony   przypadek.   Wykonawca   zobowiązany  jest
przedstawić  Zamawiającemu  wraz  z  fakturą  VAT  potwierdzenie  dokonania  płatności  na  rzecz  Podwykonawcy  z
uwzględnieniem dokonanej zmiany wynagrodzenia  Podwykonawcy,  o ile dotyczy
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.



Pytanie 58
Pakiet 2 poz. 4:
Czy zamawiający dopuści do zaoferowania:  ssak uszny ROSEN  o s'r.  O,7mm, reszta  parametrów bez zmian?
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszaa, pod waruhkiem, że wszystkie pozostałe parametn/ zgodne z
SWZ.

Pytanie 59
Pakiet 4 poz. 57:
Czy Zamawiający dopuści  do zaoferowania:  nożyczki  METZENBAUM  z czam? pc7wbA? z o5t7zam/. s#ndaridoi4om/;
tępo-tępe, dł.  20 cm?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszaa.

Pytanie 60:
Pakiet 4 poz. 104:
Czy Zamawiający  dopuści  do  zaoferowania:  haczyk nosowy  KILNER  o 5zetit)Aos'cy. jomm,  reszta  parametrów  bez
zmian?
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza,  pod warunkiem, że wszystkie pozostałe paramebir zgodne z
SWZ.

Pytanie 61:
Pakiet 4 Poz. 179:
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania:  linkę do żylaków  o oly.  JOO c77}?
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza,  pod warunkiem, że wszystkie pozostab parametn/ zgodne z
SWZ.

Pytanie 62:
Pakiet 4 Poz.   220:
Czy Zamawiający dopuści  do zaoferowana:  kleszczyki  nosowe o  w/.e/kos'cy. i4oricy.ęcxb 2,OxJ,Oynm,  reszta  parametrów
bez zmian?
Odpowiedź: Zamawiający dopiłszcza,  pod warunkiem, że wszystkie pozostałe parametn/ zgodhe z
SWZ.

Pytanie 63:
Pakiet 4 Poz.   221:
Czy  Zamawiający dopuści  do  zaoferowania:  kleszcze  laryngologiczne o  5zenoAoścy. cy.ęcxb 4mm,  reszta  parametrów
bez zmian?
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza,  pod warunkiem, że wszystkie pozostałe F)arametn/ zgodne z
SVVZ.

Pytanie 64:
Pakiet 4 Poz. 241:
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania:  raspator SVME, dwustronny, ostry,  o s2iemAośŁy. 4mm / d/.  j8,j. cm?
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem, że wszystkie pozostałe parametry zgodne z
SWZ.

Pytanie 65:
Pakiet 4 Poz. od 286 do 297:
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania:  kleszcze KERRISON  4ez /a/owónć/./. sz&3ncyz ofiwmmł. Aoczn/m/?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 66:
Pakiet 4 Poz. 326:
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania:  mikrodisektor o c#.  24 cy77,  reszta  parametrów bez zmian?
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza, pod wariinkiem, że wszystkie pozostałe parametn/ zgodne z
SVVZ.

Pytanie 67:
Pakiet 4 Poz. 327:
Czy Zamawiający dopuści  do zaoferowania:  mikrodisektor o d/.  24 c777,  reszta  parametrów bez zmian?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza,  pod warunkiem, że wszystkie pozostałe parameq/ zgodne z
SWZ.

Pytanie 68:
Pakiet Poz. 328:
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania:  mikrodisektor o dy.  24 cy77,  reszta  parametrów bez zmian?
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza,  pod warunkiem, że wszystkie pozostałe parametry zgodne z
SWZ.



Pytanie 69:
Pakiet 6 Poz. 12:
Czy  Zamawiający  dopuści  do  zaoferowania:  nożyczki  laparoskopowe  METZENBAUM  o  d/.  n?Óocze/. ostrz}ł jJmm,
reszta parametrów bez zmian?
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza,  pod warunkiem, że wszystkie pozostałe parametii/ zgodne z
SWZ.

Pytanie 70:
Pakiet 10 Poz. 1:
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania:  miskę metalową, dużą  o w777,260%J20mm o pc)/..4Ł?
Odpowiedź:  Zamawiający dopiłszcza,  pod warunkiem, że wszystkie pozostałe parametn/ zgodne z
SWZ.

Pytanie 71:
Pakiet 10 Poz. 7:
Czy Zamawiający oczekuje  zaoferowania:  nożyczki  delikatne typu  METZENBAUM,  go'ma óń?nsz? z młkmz?4Aam/;
dolna bransza o specjalnym zJ^/ężającym się profilu gwarantującym minimalną traumatyzac]ę tkanek podczas cięcia ,
z;zik!rz:)i\^riom, t!ępor-.ępe,  dł.  L4,5  om.  Narzędzie  całkowicie  pokryte  tytanizowaną  powłoką  w  kolorze  innym  niż
czamym (nie ceramiczne), stanowGcą dodatkową (poza pasywac]ą) ochronę przed żrącymi środkami chemicznymi
oraz korozją  w  procesie sterylizadi,  znacznie  wydłużającą  cykl  życia  narzędzia.  Narzędzie łąaone  Śrubą  pokrytą
powłoką  ceramiczną  w   kolorze  czamym.   Bransza   na  powierzchni  wewnętiznej  posiada   informac)ę  (grawer)
odnośnie standardu wykończenia?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza,  pod warLinkiem, że wszystkie pozostałe parametn/ zgodne z
SWZ.

Pytanie 72:
Pakiet 10 Poz. 16:
Czy   Zamawiający   oczekuje   zaoferowanie:   kontener  do   przechowywania   i   sterylizaęji   narzędzi   chirurgicznych
skJadający sQ z aluminiowej wanny (nieperforowanej) z uchwytami pokrytymi silikonem, blokującymi się pod katem
90 stopni oraz pokryvin/  aluminiowej w  ki3lorze niebieskim,  perforowanej  na jeden filtr Oedno lub wielorazowego
użytku), z metalowymi zapięciami, wyrr\.  285x280x200mm i kompatybilny z pokrywą z poz.19?
Odpowiedź: Zamawia].ący dopuszcza,  pod warunkiem, że wszystkie  pozostałe parameq/ zgodne z
SWZ.

Pytanie 73:
Pakiet 11 Poz. 4:
Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania:  nożyczki  delikatne typu  METZENBAUM,  gómć7 4rdnjza z mł.Aroz?4Aamł;
dolna bransza o spedalnym zwężającym się profilu gwarantującym minimalną traumatyzadę tkanek podczas cięcia,
z2ik!rzwliime,  Qpo+Qpe,  dk.  2!0  cir\.   Narzędzie  całkowicie  pokryte  tytanizowaną  powłoką  w  kolorze  innym  niż
czamym (nie ceramiczne), stanowiącą dodatkową (poza pasywac]ą) ochronę przed żrącymi Środkami chemicznymi
oraz korozją  w  prooesie  sterylizaqi,  znacznie wydłuźającą  cykl  Życia  narzędzia.  Narzędzie  łączone  śrubą  poknną
powłoką  ceramiczną   w  kolorze  czarnym,   Bransza   na   powierzchni  wewnętrzneJ   posiada   informadę   (grawer)
odnośnie standardu wykońaeniaR
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza,  pod warunkiem, że wszystkie pozostałe parametn/ zgodne z
SVVZ.

Pytanie 74:
Pakiet 11 Poz. 36:
Czy   Zamawiający  oczekuje   zaoferowania:   kontener  do   przechowywania   i   sterylizaqi   narzędzi   chirurgjcznych
składający się z aluminiowej wanny (nieperiorowanej) z uchwytami pokrytymi silikonem, blokującymi się pod katem
90  stopni  oraz pokrywy aluminiowej  w kolorze  niebieskim,  perforowanej  na jeden  filtr Oedno  lub wielorazowego
uźytku), z metalowymi zapięciami, wym, 285x280x200mm i kompatybilny z pokrywą z poz.377
0dpowiedź:  Zamawiający dopuszcza,  pod warunkiem, że wszystkie pozostałe parametn/ zgodne z
SVVZ.

Pytanie 75:
Pakiet 14 Poz. 4:
Czy  Zamawiający oczekuje  zaoferowania:  nożyczki  delikatne  typu  METZENBAUM,  górna  bransza  z  mikroząbkami,
dolna bransza o speę]alnym zwężającym się profilu gwarantującym minimalną traumatyzację tkanek podaas cięcia,
zakrzywome,  tę!po-Qpe,  UA.  Ts  cin.   Narzędzie  całkowicie  pokryte  tytanizowaną  powłoką  w  kdorze  innym  niż
zielonym (nie ceramiczne), stanowiącą dodatkową (poza pasywaoą) ochronę przed żrącymi środkami chemicznymi
oraz koroz]ą w  procesie sterylizadi,  znacznie wydłużającą  cykl  Życia  naizędzia.  Narzędzie łączone  śrubą  pokrytą
powłoką  ceramiczną  w  koloize  czamym.   Bransza   na   powierzchni  wewnętrznej   posiada   informaqę  (grawer)
odnośnie standardu wykończenia?
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza,  pod warunkiem, że wszystkie pozostałe parametn/ zgodne z
SWZ.



Pytanie 76:
Pakiet 14 Poz. 36:
Czy  Zamawiający  oczekuje  zaoferowania:   kontenera   do   przechowywania   i   sterylizaqi   narzędzi  chirurgicznych
składający się z aluminiowej wanny (nieperforowanej) z uchwytami pokrytymi silikonem, blokującymi się pod katem
90  stopni oraz pokiywy aluminiowej  w  kolorze  niebieskim,  perforowanej  na jeden filtr Oedno lub wielorazowego
użytku), z metalowymi zapięciami. wymiary kontenera: 465x280xl50mm i kompatybilny z pokrywą z poz.377
0dpowiedź: Zamawiający dopuszcza,  pod warunkiem, że wszystkie pozostałe i)arametry zgodne z
SWZ.

Pytanie 77:
Pakiet 4
Czy zamawiający dopuści do zaoferowania: wyroby medyczne pochodzące maksymalnie od  czfećch pnoduce»ćO'łv
z  uwagi  na  przeznaczenie  narzędzi  oraz  ich  speoalistyczne  zastosowanie  1  chęć zaoferowania  tych  narzędzi  w jak
najwyższym sta nda rdzie?
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem, że wszystkie pozostałe parametn/ zgodne z
SWZ.

Pyt3nie 78:
Pakiet 6
Czy zamawiający dopuści  do zaoferowania:  wyroby medyczne  pochodzące maksymalnie  od sr2iecA pnac/uc€ntz)'w z
uwagi  na  przeznaczenie  narzędzi  oraz  ich  specjalistyczne  zastosowanie  i  chęć  zaoferowania  tych  narzędzi  w jak
najwyższym sta ndardzie?
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza,  pod warunkiem, że wszystkie pozostałe parametn/ zgodne z
SVVZ.

Pytanie 79:
Pakiet 10
Czy zamawiający dopuści do zaoferowania:  wyroby medyczne pochodzące maksymalnie  ad dwócń pnnc7uc€nło'w z
uwagi  na  przeznaczenie  narzędzi  oraz  ich  speę]alistyczne  zastosowanie  i  chęć  zaoferowania  tych  narzędzi  w jak
najwyższym sta ndardzie?
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem, że wszystkie pozostałe parametn/ zgodne z
SVVZ.

Pytanie 80:
Pakiet 11
Czy zamawiający dopuści do zaoferowania:  wyroby medyczne pochodzące maksymalnie  od dwócA pmc/ucgnfo'w z
uwagi  na  przeznaczenie  narzędzi  oraz  ich  speę]alistyczne  zastosowanie  i  chęć  zaoferowania  tych  narzędzi  w jak
najwyższym sta ndardzie?
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem, że wszystkie pozostałe parametry zgodne z
SWZ.

Pytanie 81:
Pakiet 14
Czy zamawiający dopuści do zaoferowania:  wyroby medyczne pochodzące maksymalnie  ad dwóc)b producen&ów z
uwagi  na  przeznaczenie  narzędzi  oraz  ich  speę]alistyczne  zastosowanie  i  chęć  zaoferowania  tych  narzędzi  w jak
najwyzszym standardzie?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza,  pod warunkiem, że wszystkie pozostałe parametn/ zgodne z
SWZ.

Pytanie 82
Pakiet 2
Zwracamy się z uprzejmą  prośbą o dopuszczenie  nieznacznych  różnic w wymiarach niżej wyspecyfikowanych
narzędzi  i  nazwach  (specyfika danego producenta), co umożliwi  naszej firmie złożenie  konkurency]nej  oferty:
Poz.  3)  Ssak uszny śr.  0,7mm, dł.  6,5cm,  pozostałe  parametry bez zmi6n.
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 83
Pakiet 2
Zwracamy się z  uprzejmą  prośbą o dopuszczenie nieznacznych  różnic w wymiarach  niżej wyspecyfikowanych
narzędzi  i  nazwach  (specyfika danego producenta), co umożliwi  naszej firmie złożenie  konkurencyjnej oferty:
Poz.  4) Ssak uszny śr.  0,9mm, dł.  6,5cm,  pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 84
Pakiet 2
Zwracamy się z uprzejmą  prośbą o dopuszczenie  nieznacznych  różnic w wymiarach  niżej wyspecyfikowanych
narzędzi  j  nazwach  (specyfika  danego producenta), co umożliwi  naszej firmie złożenie konkurencyjnej  ofert)/:
Poz.  5)  Ssak uszny śr.  1,2mm, dt.  6,5cm,  pozostałe  parametry bez zmian.
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ,



Pytanie 85
Pakiet 2
Zwracamy się z  uprzejmą  prośbą o dopuszczenie nieznacznych  różnic w wymiarach  niżej wyspecyfikowanych
narzędzi  i  nazwach  (specyfika danego producenta), co umożliwi  naszej firmie złożenie  konkurency]nej oferv:
Poz.  6 i  7)  Ssak uszny dł.  6,5cm,  pozostałe  parametry bez zmian.
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 86
Pakiet 2
Zwracamy się z uprzejmą  prośbą o dopuszczenie nieznacznych  różnic w wymiarach  niżej wyspecyfikowanych
narzędzi i nazwach (specyfika danego producenta), co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty:
Poz. 8 i 9) Ssak uszny dł. 9cm,  pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametn/ zgodnie z SWZ.

Pytanie 87
Pakiet 2
Zwracamy się z uprzejmą  prośbą o dopuszczenie nieznacznych  różnic w wymiarach  niżej wyspecyfikowanych
narzędzi  i  nazwach  (specyfika  danego producenta), co umożliwi  naszej firmie złożenie  konkurency]nej oferty:
Poz.  11  il2)  Kleszczyki  uszne dł.  8cm,  pozostałe  parametry  bez zmian.
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 88
Pakiet 2
Zwracamy się z  uprzejmą  prośbą o dopuszczenie  nieznacznych  różnic w wymiarach  niżej wyspecyfikowanych
narzędzi  i  nazwach  (specyfika danego producenta),  co umożliwi  naszej firmie złożenie  konkurencyjnej oferty:
Poz.  13)  Kleszczyki  uszne dł.  8cm, wymiary O,5x4mm,  pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 89
Pakiet 2
Zwracamy się z uprzejmą  prośbą o dopuszczenie  nieznacznych  różnic w wymiarach  niżej  wyspecyfikowanych
narzędzi  i  nazwach  (specyfika  danego producenta),  co  umożliwi  naszej firmie złożenie  konkurency]nej oferty:
Poz.  13)  Kleszczyki  uszne dł.  8cm,  wymiary O,4x4mm,  pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 90
Pakiet 2
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic w wymarach niżej wyspecyfikowanych
narzędzi  i  nazwach  (specyfika  danego  producenta), co umożliwi  naszej firmje złożenle konkurency]nej  oferty:
Poz.  15)  Mikronożyczki dł.  8cm,  pozostałe  parametry  bez zmian.
Odpowiedź: Zgodhie z SWZ.

Pytanie 91
Pakiet 2
Zwracamy się z uprzejmą  prośbą o dopuszczenie nieznacznych  różnic w wymiarach  niżej wyspecyfikowanych
narzędzi  i  nazwach  (specyfika danego producenta), co umożliwi  naszej firmie złożenie  konkurenc\anej ofeity:
Poz,  16)  NóŻ kosa  mikrochirurgiczny dtugość  15cm,  pozostałe  parametry bez zmian.
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 92
Pakiet 2
Zwracamy się z  uprzejmą  prośbą o dopuszczenie  nieznacznych  różnic w wymiarach  niżej wyspecyfikowanych
narzędzi  i  nazwach (specyfika danego producenta),  co umożliwi  naszej firmie złożenie  konkurency]nej oferty:
Poz.  17)  Nóż mikrochirurgiczny Antoll-Candela  (nazwa własna), długość  15cm,  pozostałe  parametry  bez
zmian.
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 93
Pakiet 2
Zwracamy się z uprzejmą  prośbą o dopuszczenie  nieznacznych  różnic w wymiarach  niżej wyspecyfikowanych
narzędzi  i  nazwach  (specyfika  danego producenta),  co  umożliwi  naszej firmie złożenie  konkurency]nej oferty:
Poz.  18)  Elewator laryngologiczny dł.  całkowita  16cm,  pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 94
Pakiet 2
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic w wymiarach niżej wyspecyfikowanych
narzędzi i  nazwach (specyfika danego producenta), co umożliwi naszej firmie złożenie konkurency]nej oferty:
Poz.  20,  21,  22)  Mikro igła  Barbara  (nazwa własna), dł.  15cm,  pozostałe parametry bez zmian.
Odpowjedź: Zgodnie z SWZ.



Pytanie 95
Pakiet 2
Zwracamy się z uprzejmą  prośbą o dopuszczenie  nieznacznych  różnic w wymiarach  niżej wyspecyfikowanych
narzędzi  i  nazwach  (specyfika danego producenta), co umożliwi  naszej firmie złożenie  konkurency]nej oferty:
Poz.  23,  24,  25)  Mikro  haczyk uszny dł.  15cm,  pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 96
Pakiet 2
Zwracamy się z uprzejmą  prośbą o dopuszczenie  nieznacznych  różnic w wymiarach  niżej wyspecyfikowanych
narzędzi  i  nazwach  (specyfika danego producenta), co umożliwi  naszej firmie złożenie  konkurency)nej oferty:

Poz. 26 i 27)  Nóż do przysadk] dł. 26cm, pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 97
Pakiet 14
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic w wymiarach niżej wyspecyfikowanych
narzędzi  i  nazwach  (specyfika danego producenta), co umożliwi  naszej firmie złożenie  konkurencyjnej ofefty:
Poz.  6  i  7)  Nożyczki, dł.  19cm,  pozostałe parametry  bez zmian.
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 98
P@kiet 14
Zwracamy się z uprzejmą  prośbą o dopuszczenie  nieznacznych  różnic w wymiarach  niżej wyspecyfikowanych
narzędzi  i  nazwach  (specyfika danego producenta), co umożliwi  naszej firmie złożenie  konkurency]nej oferty:
Poz.  10 i  15)  Pęseta, środek czubka  2,8mm,  pozostałe  parametry bez zmian.
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 99
Pakiet 14
Zwracamy się z uprzejmą  prośbą o dopuszczenie nieznacznych  różnic w wymiarach  niżej wyspecyfikowanych
narzędzi  i  nazwach  (specyfika danego producenta), co umożliwi  naszej firmie złożenie  konkurency]nej oferty:
Poz.  12)  Pęseta,  dł.  16cm,  pozostałe  parametry bez zmian.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytahie 100
Pakiet 14
Zwracamy się z uprzejmą  prośbą o dopuszczenie  nieznacznych  różnic w wymiarach  niżej wyspecyfikowanych
narzędzi  i  nazwach  (specyfika  danego producenta),  co umożliwi  naszej firmie złożenie  konkurency]nej oferty:
Poz.  13)  Pęseta,  dł.  15cm,  pozostałe  parametry bez zmian.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie 101
Pakiet 14
Zwracamy się z uprzejmą  prośbą o dopuszczenie  nieznacznych  różnic w wymiarach  niżej wyspecyfikowanych
narzędzi  i  nazwach  (specyfika  danego producenta),  co umożliwi  naszej firmie złożenie  konkurency]nej oferty:
Poz.  25)  Imadło dł.  30cm,  pozostałe  parametry bez zmian.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametiT zgodnie z SVVZ.

Pytanie 102
Pakiet 14
Zwracamy się z uprzejmą  prośbą o dopuszczenie nieznacznych  różnic w wymiarach  niżej wyspecyfikowanych
narzędzi  i  nazwach  (specyfika danego producenta), co umożliwi  naszej firmie złożenie  konkurencyjnej oferD:
Poz.  31)  Klema  dł.  12cm,  pozostałe  parametry bez zmian.
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytahie 103
Pakiet 14
Zwracamy się z  uprzejmą  prośbą o dopuszczenie  nieznacznych  różnic w wymiarach  niżej wyspecyfikowanych
narzędzi  i  nazwach  (specyfika  danego  producenta),  co  umożliwi  naszej firmie złożenie konkurency]nej  oferty:
Poz.  32)  Kleszcze dł.  12cm,  pozostałe parametry  bez zmian.
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 104
Pakiet 14
Zwracamy się z uprzejmą  prośbą  o dopuszczenie  nieznacznych  różnic w wymiarach  niżej wyspecyfikowanych
narzędzi  i  nazwach  (specyfika  clanego producenta), co umożliwi  naszej firmie złożenie  konkurencyjnej oferty:
Poz.  33) Zacisk dł.  części  roboczej  5,lcm,  pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.



Pytanie 105
Pakiet 14
Zwracamy się z uprzejmą  prośbą o dopuszczenie  nieznacznych  różnic w wymiarach  niżej wyspecyfikowanych
narzędzi  i  nazwach  (specyfika  danego producenta),  co  umożliwi  naszej firmie złożenie  konkurencyjnej ofeity:
Poz.  34) Zacisk dt. części  roboczej  5,5cm,  pozostałe  parametry bez zmian.
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 106
Pakiet 14
Zwracamy się z iiprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic w wymiarach niżej wyspecyfikowanych
narzędzi  i  nazwach  (specyfika  danego producenta),  co  umożliwi  naszej firmie złożenie  konkurency]nej  oferty:
Poz.  35)  Miska wymiary  150x75mm.
Odpowiedź: Zamawiający dopiiszcza, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie 107
Pakiet 14
Zwracamy się z uprzejmą  prośbą o dopuszczenie  nieznacznych  różnic w wymiarach  niżej  wyspecyfikowanych
narzędzi  i  nazwach  (specyfika  danego producenta),  co  umożliwi  naszej firmie złożenie konkurency]nej  oferty:
Poz.  36)  Kontener, wymiary 590x290xl50mm, pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie los
Pakiet 14
Zwracamy się z uprzejmą  prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic w wymiarach niżej wyspecyfikowanych
narzędzi  i  nazwach  (specyfika  danego  producenta), co  umożliwi  naszej firmie złożenie konkurency]nej  oferty:
Poz. 37)  Pokrywa, wymiary 590x290mm, pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 109
Pakiet 14
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic w wymiarach niżej wyspecyfikowanych
narzędzi  i  nazwach  (specyfika  danego  producenta), co umożliwi  naszej firmie złożenie konkurencyjnej  oferty:
Poz. 39) Sito-kosz druciany wymiary 480x255xl00mm,  pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 110
Pakiet 14
Zwracamy się z uprzejmą  prośbą o dopuszczenie nieznacznych  różnic w wymiarach  niżej wyspecyfikowanych
narzędzi  i  nazwach  (specyfika danego producenta),  co umożliwi  naszej firmie złożenie  konkurency]nej oferty:
Poz.  39) Mata wymiary 240x220mm,  pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ,

Pytanie 111
Pakiet 10
Zwracamy się z uprzejmą  prośbą o dopuszczenie  nieznacznych  różnic w wymiarach  niżej  wyspecyfikowanych
narzędzi  i  nazwach  (specyfika danego producenta),  co  umożliwi  naszej firmie złożenie  konkurency]nej oferty:
Poz.  1)  Miska  metalowa wymiary 270xl35mm.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostale parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie 112
Pakiet 10
Zwracamy się z uprzejmą  prośbą o dopuszczenie  nieznacznych  różnic w wymiarach  niżej  wyspecyfikowanych
narzędzi  i  nazwach  (specyfika  danego producenta), co  umożliwi  naszej firmie złożenie konkurency]nej  oferty:
Poz. 2)  Młotek or[opedyczny waga 770g, dł.  23cm,  pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 113
Pakiet 10
Zwracamy się z uprzejmą  prośbą o dopuszczenie nieznacznych  różnic w wymiarach  niżej wyspecyfikowanych
narzędzi i  nazwach (specyfika danego producenta), co umożliwi naszej fimie złożenie konkurency]nej oferty:
Poz.  11  i  12)  Imadło dł.15cm, pozostałe  parametry bez zmian.
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 114
Pakiet 10
Zwracamy się z  uprzejmą  prośbą o dopuszczenie nieznacznych  różnłc w wymiarach  niżej wyspecyfikowanych
narzędzi  i  nazwach  (specyfika danego producenta), co umożliwi  naszej firmie złożenie  konkurencyjnej oferty:
Poz.  13  i  14)  Kleszczyki  nazwa własna  Halstead-Mosquito,  pozostałe  parametry  bez zmian.
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.



Pytanie 115
Pakiet 10
Zwracamy się z uprzejmą  prośbą o dopuszczenie  nieznacznych  różnic w wymiarach  niżej wyspecyfikowanych
narzędzi  i  nazwach  (specyfika  danego producenta),  co  umożliwi  naszej firmie złożenie konkurency]nej  oferty:
Poz.  16)  Kontener do sterylizatii wymiary 290x290x220,  pozostałe  parametry bez zmian.
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 116
Pakiet 10
Zwracamy się z uprzejmą  prośbą o dopuszczenie  nieznacznych  różnic w wymiarach  niżej wyspecyfikowanych
narzędzi  i  nazwach  (specyfika  danego  producenta),  co  umożliwi  naszej firmie złożenie konkurency]nej oferty:
Poz.  17)  Kontener do sterylizacji wymiary 255x240x50,  pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 117
Pakiet 10
Zwracamy się z uprzejmą  prośbą o dopuszczenie nieznacznych  różnic w wymiarach  niżej wyspecyfikowanych
narzędzi  i  nazwach  (specyfika  danego producenta), co umożliwi  naszej firmie złożenie  konkurencyjnej oferty:
Poz.  19)  Pokrywa wymiary 290x290mm,  pozostałe parametry  bez zmian.
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 118
Pakiet 16
Zwracamy się z uprzejmą  prośbą o dopuszczenie  nieznacznych  różnic w wymiarach  niżej wyspecyfikowanych
narzędzi  i  nazwach  (specyfika  danego producenta),  co  umożliwi  naszej firmie złożenie konkurency]nej oferty:
Poz.  3  i  9)  Długość rurki  65mm,  pozostałe  parametry bez zmian.
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 119
Pakiet 16
Zwracamy slę z uprzejmą  prośbą o dopuszczenie  nieznacznych  różnic w wymiarach  niże wyspecyfikowanych
narzędzi  i  nazwach  (specyfika danego producenta), co umożliwi  naszej firmie złożenie  konkurency]nej oferty:
Poz.  22 i  23)  Długość rurki  155mm,  pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 120
Pakiet 11
Zwracamy się z uprzejmą  prośbą o dopuszczenie  nieznacznych  różnic w wymiarach  niżej wyspecyfikowanych
narzędzi  i  nazwach  (specyfika  danego  producenta),  co  umożliwi  naszej firmie złożenie konkurency]nej oferty:
Poz.  6 i  7)  Nożyczki,  dł.  19cm,  pozostate  parametry  bez zmian.
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 121
Pakiet 11
Zwracamy się z  uprzejmą  prośbą o dopuszczenie nieznacznych  różnic w wymiarach  niżej wyspecyfikowanych
narzędzi  i  nazwach  (specyfika danego producenta), co umożliwi  naszej firmie złożenie  konkurency]nej oferty:
Poz.  10 i  15)  Pęseta,  środek czubka  2,8mm,  pozostałe  parametry bez zmian.
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 122
Pakiet 11
Zwracamy się z uprzejmą  prośbą  o dopuszczenie  nieznacznych  różnic w wymiarach  niżej wyspecyfikowanych
narzędzi  i  nazwach  (specyfika  danego producenta),  co  umożliwi  naszej firmie złożenie konkurencyjnej  oferty:
Poz.  12)  Pęseta, dł.  16cm,  pozostałe  parametry bez zmian.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametn/ zgodnie z SWZ.

Pytanie 123
Pakiet 11
Zwracamy się z uprzejmą  prośbą o dopuszczenie nieznacznych  różnic w wymiarach  niżej wyspecyfikowanych
narzędzi  i  nazwach (specyfika  danego  producenta),  co  umożliwi  naszej fimie złożenie konkurencyjnej oferty:
Poz.  13)  Pęseta, dt.  15cm,  pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź: Zamawiający dopLiszcza, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie 124
Pakiet 11
Zwracamy się z  uprzejmą  prośbą o dopuszczenie nieznacznych  różnic w wymiarach  niżej wyspecyfikowanych
narzędzi  i  nazwach (specyfika  danego  producenta), co umożliwi  naszej fimie złożenie konkurencyjnej oferty:
Poz.  25)  Imadło dł.  30cm,  pozostałe parametry  bez zmian.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszaa, pozostałe parametiy zgodnie z SWZ.



Pytanie 125
Pakiet 11
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic w wymiarach  niżej wyspecyfikowanych
narzędzi  i  nazwach  (specyfika  danego  producenta), co umożliwi  naszej firmie złożenie konkurency]nej  oferty:
Poz.  31)  Klema  dł.  12cm,  pozostałe parametry  bez zmian.
Odpowiedź: Zgodhie z SWZ.

Pytanie 126
Pakiet 11
Zwracamy się z  uprzejmą  prośbą o dopuszczenie  nieznacznych  różnic w wymiarach  niżej wyspecyfikowanych
narzędzi  i  nazwach (specyfika danego producenta),  co umożliwi  naszej firmie złożenie  konkurency]nej oferty:
Poz.  32)  Kleszcze dł.  12cm,  pozostałe  parametry bez zmian.
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pyta,`ie 127
Pakiet 11
Zwracamy się z uprzejmą  prośbą o dopuszaenie nieznacznych różnic w wymiarach niżej wyspecyfikowanych
narzędzi  i  nazwach (specyfika  danego producenta),  co  umożliwi  naszej firmie złożenie  konkurency]nej  oferty:
Poz.  33) Zacisk dł. części  roboczej  5,1cm,  pozostałe  parametry bez zmian.
Odpowiedź: Zamawiający dopL[szcza, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie 128
Pakiet 11
Zwracamy się z uprzejmą  prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic w wymarach niżej wyspecyfikowanych
narzędzi  i nazwach (specyfika danego producenta), co umożliwi  naszej firmie złożenie konkurency]nej ofeity:
Poz.  34) Zacisk dł. części  roboczej  5,5cm,  pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 129
Pakiet 11
Zwracamy się z uprzejmą  prośbą  o dopuszczenie nieznacznych  różnic w wymiarach  niżej wyspecyfikowanych
narzędzi  i  nazwach  (specyfika  danego  producenta), co umożliwi  naszej firmie złożenie  konkurency)nej  oferty:
Poz.  35)  Miska wymiary  150x75mm.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametii/ zgodnie z SWZ.

Pytanie 130
Pakiet 11
Zwracamy się z uprzejmą  prośbą o dopuszczenie nieznacznych  różnic w wymiarach  niżej wyspecyfikowanych
narzędzi  i  nazwach  (specyfika danego producenta), co umożliwi  naszej firmie złożenie  konkurency]nej ofeity:
Poz.  36)  Kontener, wymiary 590x290xl50mm,  pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 131
Pakiet 11
Zwracamy się z uprzejmą  prośbą o dopuszczenie nieznacznych  różnic w wymiarach  niżej wyspecyfikowanych
narzędzi  i  nazwach  (specyfika danego producenta), co umożliwi  naszej firmie złożenie  konkurency]nej oferty:
Poz.  37) Pokrywa, wymiary 590x290mm,  pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 132
Pakiet 11
Zwracamy się z  uprzejmą  prośbą o dopuszczenie  nieznacznych  różnic w wymiarach  niżej wyspecyfikowanych
narzędzi  i  nazwach  (specyfika danego producenta),  co umożliwi  naszej firmie złożenie  konkurency)nej oferty:
Poz.  39) Sito-kosz druciany wymiary 480x255xl00mm,  pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź: Zgodnie z SVVZ.

Pytanie 133
Pakiet 11
Zwracamy się z uprzejmą  prośbą  o dopuszczenie  nieznacznych  różnic w wymiarach  niżej  wyspecyfikowanych
narzędzi  i  nazwach  (specyfika  danego  producenta),  co  umożliwi  naszej firmie złożenie konkurencyjnej  oferty:
Poz.  39)  Mata  wymiary 240x220mm,  pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 134
Pakiet 12
Czy   zamawiający   w   Pakiecie    12   dopuści   hak   automatyczny   składający   się   z   następujących   elementów:
1.  Klema  bazowa  Rochard  z systemem  mocującym  do szyny  bocznej  stołu  operacyjnego na  całej jej  długości  od
strony  czystej,  całkowicie  sterylnie,  wyposażona  w  dwa  zaciski,  wykonany  ze  stali  bez  elementów  z  tworzyw
sztucznych do mocowania  ramjon z możliwością  płynnej  regula®i wysokości  i  kąta  nachylenia  ramion.  2 szt.
2.  Ramię mocujące haki do podniesienia łuku żebrowego Rochard wyposażone w dwa  przeguby 1 szt.
3.  Ramię  mocujące ®14MM  z przegubem  umożliwiającym  płynną  regulaęję kąta  zalamania  haka  1  para



4.  Klips mocujący otwarty s szt.
5.  Hak powłokowy typu  Fritsch;  rozmiar 80 x 80 mm;  obrót o 360°;  długość ramienia  180  mm  2 szt.
6.  Hak Rochard;  rozmiar 80 x 80  mm;  obrót o 360°;  z  przegubem  długość ramienia 400  mm  2 szt.
7.  Hak Langenbeck;  rozmiar 50 x  170 mm;  obrót o 360°;  z przegubem;  długość ramienia  240  mm  1  szt.
9.  Hak Langenbeck;  rozmiar 70 x  120 mm;  obrót o 360°;  z  przegubem;  długość ramienia 240  mm  1  szt.
10.  Hak Langenbeck;  rozmiar 40 x 80 mm;  obrót o 360°;  z przegubem;  długość ramienia  240  mm  1  szt.
11.  Hak Body Wall;  rozmiar 80 x  160  mm;  obrót o 360°;  długość ramienia  240  mm;  przegubowy  1 szt.
12.  Hak Hamngton;  rozmiar 70 x  150  mm;  obrót o 360°;  długość ramienia  240  mm  1  szt.
13.  Hak Deaver;  rozmiar  100 x  155  mm;  obrót o 360°;  długość ramienia  240  mm  1  szt.
14.  Hak Deaver;  rozmiar 50 x  125  mm;  obrót o 360°;  długość ramienia  240  mm  1 szt.
15.  Hak Deaver;  rozmiar 70 x  190 mm;  obrót o 360°;  długość ramienia  240  mm;  giętki  1  szt.
16.  Hak Renał Vein;  rozmiar 25 x 200 mm;  obrót o 360°;  długość ramienia  240  mm;  giętki  2 szt.
17.  Hak Deaver;  rozmiar 50 x 220 mm;  obrót o 360°;  długość ramienia  240  mm;  giętki  1  szt.
18. Aluminiowy kontener do sterylizaęji  1  szt.
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 135
Pakiet 13
Czy   zamawiający   w   Pakiecie    13   dopuści    hak   automatyczny   składający   się   z   następujących   elementów:
1.  Klema  bazowa  Rochard  z systemem  m«ującym  do szyny  bocznej  stołu  operacy]nego na  całej jej  długości  od
strony  czystej,  całkowicie  sterylnie,  wyposażona  w  dwa  zacisŃ,  wykonany  ze  stali  bez  elementów  z  tworzyw
sztucznych do mocowania  ramion z możliwością  płynnej  regulaoi wysokości  i  kąta  nachylenia  ramion.  2 szt.
2.  Ramię mocujące haki do podniesienia łuku żebrowego Rochard wyposażone w dwa przeguby 1 szt.
3.  Ramię mocujące ®14MM  z  przegubem  umożliwiającym  płynną  reguladę  kąta zalamania  haka  1  para
4.  Klips mocujący otwamr s szt.
5.  Hak powłokowy typu  Fritsch;  rozmiar 90 x  105  mm;  obrót o 360°;  długość ramienia  180  mm  2 szt.
6.  Hak Rochard;  rozmiar 80 x 60 mm;  obrót o 360°;  z  przegubem długość ramienia 400 mm  2 szt.
7.  Hak Rochard;  rozmiar 80 x 80 mm;  obrót o 360°;  z  przegubem długość ramienia 400 mm  2 szt.
8.  Hak Langenbeck;  rozmiar 50 x  170  mm;  obrót o 360°;  z  przegubem;  długość ramienia  240  mm  1  szt.
9.  Hak Langenbeck;  rozmiar  100 x  150 mm;  obrót o 360°;  z  przegubem;  długość ramienia  240 mm  1  szt.
10.  Hak Body Wall;  rozmiar 80 x  160 mm;  obrót o 360°;  długość ramienia  240 mm;  przegubowy  1  szt.
11.  Hak Harrington;  rozmiar 70 x  150 mm;  obrót o 360°;  długość ramienia  240  mm  1  szt.
12.  Hak Deaver;  rozmiar 50 x 220  mm;  obrót o 360°;  długość ramienia  240  mm;  giętki  1  szt.
13.  Hak Renal Vein;  rozmiar 25 x 200 mm;  obrót o 360°;  długość ramienia 240 mm;  giętki  1  szt.
14.  Hak powłokowy typu  Fritsch;  rozmiar 80 x 60  mm;  obrót o 360°;  długość ramieni3180  mm  1  szt.
15.  Hak palczasty typu  Finger;  rozmiar 90 x 90  mm;  obrót o  360°;  długość ramienia  240  mm  2 szt.
16.  Aluminiowy kontener do sterylizaę]i  1  szt.
Odpowiedź: Zgodnie z SVVZ.

Pytanie 136
Pakietu 2
Poz.  15  - Czy Zamawiający dopuści  mikro nożyczki  uszne typu  Belucci,  proste,  ostro-ostre, górna  bransza
ruchoma  dł.bransz 4,Omm, dł.trzonu  O,8mm, długość 80mm
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 137
Pakietu 2
Poz.  17 - Czy Zamawiający dopuści  Nóz mikrochirurgiczny typu  ROSEN, zakrzywiony pod  katem 45  stopni, część
robocza okrągła  o śr.2,6  mm,  dł.  16 cm
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszaa.

Pytanie 138
Pakietu 2
Poz.  17 - Czy Zamawiający dopuści  Nóz mikrochirurgiczny typu  ROSEN, zakrzywiony pod  katem 45  stopni, część
robocza okrągła o śr.2,O  mm,  dł.  16 cm
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcz@.

Pytanie 139
(Załąanik nr 2 do SWZ, Pakiet 1, pkt 17)..
Czy Zamawiający dopuszcza wiertło diamentowe wielorazowe o średnicy 0,8  mm  i długości 80  mm?
Odpowiedź: Tak

Pytainie 140
(Załącznik nr 2 do SWZ, Pakiet 1, pkt 18)..
Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej opisując średnicę wiertła oraz czy dopuszcza wiertło diamentowe
wielorazowe o średnicy 0,8 mm  i długości  70  mm?
Odpowiedź: Tak



Pytanie 141
(Załącznik nr 2 do SWZ, Pakiet 1, pkt 44)..
Czy Zamawiający dopuszcza środek czyszaący do narzędzi dentystycznych służący do czyszczenia
powierzchniowego konsoli oraz przycisku  nożnego,  które posiada Zamawiający.  Pojemność 500 ml  1  op.  =  6 szt.?
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ,

Pytanie 142
Dotyczy Pakietu  7
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozyę]ach 8, 9 i  10 opakowania zbiorczego (10 sztuk)
tunelizatorów jednorazowych do zastawek? Opakowanie jest niepodzielne, więc prosimy również o  przeliczenie
ilości  wymaganych do zamówienia.
Odpowiedź: Tak

Pytanie 143
Zwracam  się z  uprzejma  prośbą  u  udzielenie odpowiedzi  na  poniższe  pytanie.
Dotyczypakietu  nr 9  -Czy Zamawiający wyrazi  zgodę  na wydłużenie terminu  realizaę]i dostaw z  14 dni  roboczych
do 25 dni  roboczych?
Odpowiedź: Tak
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