Załącznik nr 2.1 - KOSZTORYS OFERTOWY 

Część  nr 1 – Monitor anestezjologiczny
Producent  PENLON

	Lp.
	Nazwa urządzenia

Typ, Nr seryjny
	Ilość urządzeń
	Ilość przeglądów w okresie obowiązywania umowy. Czas obowiązywania umowy  - 3 lata
	Wartość brutto za jeden przegląd*
	Wartość brutto za wszystkie przeglądy w okresie obowiązywania umowy *



	1.
	Monitor anestezjologiczny  Penlon SPM 8, s/n  CF96103450

	1
	3
	
	

	RAZEM


	


   *- wypełnia Wykonawca

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia   - dotyczy Części nr 1
1. W zakresie przeglądów okresowych :

1.1.  Regularne przeglądy okresowe z częstotliwością jeden przegląd urządzenia w roku i w zakresie wymaganym przez producenta z wystawieniem świadectwa sprawności urządzenia (odpowiedni zapis w raporcie serwisowym lub w karcie pracy);

1.2.  Jeżeli ze względu na warunki techniczne wykonanie usługi w miejscu użytkowania urządzenia nie będzie możliwe, Wykonawca zapewni transport urządzenia do swojej siedziby, zachowując opisane w umowie warunki i terminy usługi. Koszt dojazdu, załadunku, przewozu, rozładunku, opakowania i ubezpieczenia na czas wykonywania usługi ponosi Wykonawca;
1.3.  Praca inżyniera serwisu w miejscu lokalizacji aparatury wraz z dojazdem, w ramach wynagrodzenia za umowę;

1.4.  Praca  inżyniera serwisu podczas przeglądów przeprowadzanych w siedzibie Serwisu, jeżeli taka konieczność zaistnieje, w ramach wynagrodzenia za umowę;

1.5.  Terminy przeglądów – uzgodnione z  Zamawiającym;

1.6.  Przeglądy należy wykonywać uwzględniając zalecenia producenta urządzeń podane w dokumentacji technicznej oraz zachowując przepisy bhp i ppoż;

1.7.  Wymaga się, aby wykonawca dysponował dostępem na podstawie licencji  do kodów serwisowych , jeżeli są niezbędne do wykonania zamówienia;
1.8.  Konserwacje i okresowe przeglądy techniczne muszą być wykonywane przy użyciu urządzeń pomiarowych i dedykowanych testerów, zgodnych z wymaganiami producenta. Urządzenia pomiarowe i dedykowane testery muszą posiadać aktualne świadectwa legalizacji i kalibracji, o ile dotyczy;

1.9. Zebranie informacji o zaobserwowanych przez użytkownika usterkach;

1.10. Inspekcja zużycia części;

1.11. Przeprowadzenie kalibracji urządzenia – jeżeli jest wymagana;

1.12. Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy;

1.13. Dokumentacja przeglądów – wykonanie każdego przeglądu musi być potwierdzone wystawieniem raportu serwisowego. Jeżeli przegląd wykonywany był w siedzibie Zamawiającego raport serwisowy powinien być potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego;

1.14. Zamawiający zastrzega możliwość kontroli czy Wykonawca  przeprowadził czynności przeglądowe zgodnie i w zakresie  określonym przez procedury producenta;
1.15. W przypadku stwierdzenia niezgodności czynności przeprowadzonych przez Wykonawcę w ramach wykonywanej usługi, 
w zakresie przedmiotowym lub jakościowym, z czynnościami zalecanymi przez producenta urządzenia, Zamawiający ma prawo wezwać Wykonawcę do uzupełnienia rozbieżności;

1.16. W przypadku notorycznego uchylania się Wykonawcy od uzupełniania rozbieżności lub nieuzasadnionego przedłużania realizacji wykonywanej usługi, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy (zgodnie z zapisami postanowień umowy). 

2. W zakresie naprawy:

2.1. Diagnostyka, regulacje  oraz naprawy sprzętu w pełnym zakresie i bez względu na przyczynę powstania uszkodzenia, zgodnie ze standardem producenta,  przy użyciu oryginalnych, nowych podzespołów i części zamiennych , których cena nie jest wliczana w wynagrodzenie za umowę, z wyłączeniem uszkodzeń spowodowanych zdarzeniami losowymi, tzw. siłą wyższą (pożar, powódź, wyładowanie atmosferyczne). Naprawa musi gwarantować przywrócenie pełnej sprawności urządzenia sprzed awarii.

2.2. Jeżeli ze względu na warunki techniczne wykonanie usługi w miejscu użytkowania urządzenia nie będzie możliwe, Wykonawca zapewni transport urządzenia do swojej siedziby, zachowując opisane w umowie warunki i terminy usługi. Koszt dojazdu, załadunku, przewozu, rozładunku, opakowania i ubezpieczenia na czas wykonywania usługi ponosi Wykonawca;
2.3. Praca inżyniera serwisu podczas diagnostyki i napraw w miejscu lokalizacji aparatury wraz z dojazdem, w ramach wynagrodzenia za umowę;
2.4. Praca  inżyniera serwisu podczas diagnostyki i napraw przeprowadzanych w siedzibie Serwisu, jeżeli taka konieczność zaistnieje, w ramach wynagrodzenia za umowę;
2.5. Termin rozpoczęcia naprawy – nie później niż 2 dni robocze od chwili zgłoszenia;

2.6. Czas naprawy wynosi maksymalnie 5 dni roboczych liczonych od upływy czasu przewidzianego na rozpoczęcie naprawy;

2.7. W przypadku konieczności wymiany części, naprawa powinna być wykonana w ciągu 14 dni roboczych od dnia zaakceptowania oferty przez Zamawiającego;
2.8. Kontrola urządzenia po przeprowadzonej naprawie. Sprawdzanie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy;

2.9. Dokumentacja interwencji serwisowych – wykonanie naprawy musi być potwierdzone wystawieniem raportu serwisowego. Jeżeli naprawa wykonywana była w siedzibie Zamawiającego, raport serwisowy powinien być potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego.

3. W zakresie części zamiennych :

3.1. Dostawy materiałów niezbędnych do przeprowadzania przeglądów, w ramach wynagrodzenia za umowę;;

3.2. Czynności związane z dostawą i wymianą części zamiennych w celu zastąpienia podzespołów, które na skutek awarii czy też naturalnych procesów uległy całkowitemu zużyciu lub stały się nieprzydatnymi do dalszej eksploatacji, w ramach wynagrodzenia za umowę;
3.3. W przypadku napraw  wymagających wymiany podzespołów, koszt tych podzespołów musi być każdorazowo uzgadniany z Zamawiającym. Wykonawca przedstawi ofertę i po jej zaakceptowaniu przez Zamawiającego przeprowadzi wymianę podzespołów. Uzgodniony koszt podzespołów będzie płatny na podstawie odrębnej faktury;
3.4. Do napraw wymagających wymiany podzespołów używane mają być zawsze fabrycznie nowe  i oryginalne części zamienne.
4. Sporządzanie opinii technicznych o stanie urządzeń objętych umową, a nie nadających się do dalszej eksploatacji;

5. Wsparcie  techniczne przez inżyniera serwisu - udzielanie bieżących porad, instrukcji i informacji personelowi Zamawiającego sprawującemu obsługę urządzenia.

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

Załącznik nr 2.2 - KOSZTORYS OFERTOWY 

Część  nr 2 – Aparat RTG ramię "C" I
Producent  SIEMENS
	Lp.
	Nazwa urządzenia

Typ, Nr seryjny
	Ilość urządzeń
	Ilość przeglądów w okresie obowiązywania umowy. Czas obowiązywania umowy  - 3 lata
	Wartość brutto za jeden przegląd*
	Wartość brutto za wszystkie przeglądy w okresie obowiązywania umowy *



	1.
	Aparat RTG ramię "C" , typ  Arcadis Avantic , s/n  35218
 

	1
	3
	
	

	2.
	Aparat RTG ramię "C" , typ  Arcadis Varic
 
 


s/n  17578,  17580,  17581

	3
	9
	
	

	3.
	Aparat RTG ramię "C" , typ  Arcadis Orbic , s/n 20165

	1
	3
	
	

	RAZEM


	


   *- wypełnia Wykonawca

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia   - dotyczy Części nr 2
1. Regularne przeglądy okresowe z częstotliwością jeden przegląd w ciągu roku  i w zakresie wymaganym przez producenta z wystawieniem świadectwa sprawności urządzenia (odpowiedni zapis w raporcie serwisowym lub w karcie pracy), obejmujące min. czyszczenie, kalibrację i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta.

2. Przeprowadzenie kalibracji urządzenia – jeżeli jest wymagana.

3. Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy.

4. Sporządzanie opinii technicznych o stanie urządzeń objętych umową, a nie nadających się do dalszej eksploatacji.

5. Dostawa materiałów wymaganych przez producenta do przeprowadzania przeglądów,  w ramach wynagrodzenia za umowę.
6. Jeżeli ze względu na warunki techniczne wykonanie usługi w miejscu użytkowania urządzenia nie będzie możliwe, Wykonawca zapewni transport urządzenia do swojej siedziby, zachowując opisane w umowie warunki i terminy usługi. Koszt dojazdu, załadunku, przewozu, rozładunku, opakowania i ubezpieczenia na czas wykonywania usługi ponosi Wykonawca.
7. Praca inżyniera serwisu w miejscu lokalizacji aparatury wraz z dojazdem, w ramach wynagrodzenia za umowę.
8. Praca  inżyniera serwisu podczas przeglądów przeprowadzanych w siedzibie Serwisu, jeżeli taka konieczność zaistnieje, w ramach wynagrodzenia za umowę. 

9. Terminy przeglądów zostaną uzgodnione z zamawiającym.

10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania od Wykonawcy, przed przystąpieniem do wykonania usług serwisowych, świadectwa przeszkolenia personelu Wykonawcy potwierdzającego nabycie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania czynności będących przedmiotem zamówienia, zgodnych z wymaganiami producenta urządzeń, których dotyczy dana usługa serwisowa.

11. Wymaga się, aby wykonawca dysponował dostępem na podstawie licencji  do kodów serwisowych, jeżeli są niezbędne do wykonania zamówienia. 

12. Przeglądy muszą być wykonywane  zgodnie z zaleceniami  producentów urządzeń podanymi w dokumentacji technicznej oraz zachowując przepisy bhp i ppoż.

13. Przeglądy okresowe muszą być wykonywane przy użyciu urządzeń pomiarowych i dedykowanych testerów, zgodnych z wymaganiami producenta. Urządzenia pomiarowe i dedykowane testery muszą posiadać aktualne świadectwa legalizacji i kalibracji, o ile dotyczy.

14. Poszczególne przeglądy zostaną udokumentowane kartą pracy lub raportem serwisowym zawierającym zapisy dotyczące wykonanych czynności przeglądowych oraz stanu i sprawności urządzenia. Jeżeli przegląd wykonywany był w siedzibie Zamawiającego raport serwisowy powinien być potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego.

15. Wszelkie pomiary i badania zostaną udokumentowane oddzielnym protokołem.

16. Zamawiający zastrzega możliwość kontroli czy Wykonawca  przeprowadził czynności przeglądowe zgodnie i w zakresie  określonym przez procedury producenta.
17. W przypadku stwierdzenia niezgodności czynności przeprowadzonych przez Wykonawcę w ramach wykonywanej usługi, w zakresie przedmiotowym lub jakościowym, z czynnościami zalecanymi przez producenta urządzenia, Zamawiający ma prawo wezwać Wykonawcę do uzupełnienia rozbieżności.

18. W przypadku notorycznego uchylania się Wykonawcy od uzupełniania rozbieżności lub nieuzasadnionego przedłużania realizacji wykonywanej usługi, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy (zgodnie z zapisami postanowień umowy). 
…………………………………………………….
podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy
Załącznik nr 2.3 - KOSZTORYS OFERTOWY 

Część  nr 3 – Aparat RTG ramię "C"II
Producent  GENERAL ELECTRIC

	Lp.
	Nazwa urządzenia

Typ, Nr seryjny
	Ilość urządzeń
	Ilość przeglądów w okresie obowiązywania umowy. Czas obowiązywania umowy  - 3 lata
	Wartość brutto za jeden przegląd*
	Wartość brutto za wszystkie przeglądy w okresie obowiązywania umowy *



	1.
	Aparat RTG ramię "C" , typ  OEC 9900 Elite, s/n  E2-7600-MH



	1
	3
	
	

	RAZEM


	


   *- wypełnia Wykonawca

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia   - dotyczy Części nr 3
1. Regularne przeglądy okresowe z częstotliwością jeden przegląd w ciągu roku  i w zakresie wymaganym przez producenta z wystawieniem świadectwa sprawności urządzenia (odpowiedni zapis w raporcie serwisowym lub w karcie pracy), obejmujące min. czyszczenie, kalibrację i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta.

2. Przeprowadzenie kalibracji urządzenia – jeżeli jest wymagana.

3. Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy.

4. Sporządzanie opinii technicznych o stanie urządzeń objętych umową, a nie nadających się do dalszej eksploatacji.

5. Dostawa materiałów wymaganych przez producenta do przeprowadzania przeglądów,  w ramach wynagrodzenia za umowę.
6. Jeżeli ze względu na warunki techniczne wykonanie usługi w miejscu użytkowania urządzenia nie będzie możliwe, Wykonawca zapewni transport urządzenia do swojej siedziby, zachowując opisane w umowie warunki i terminy usługi. Koszt dojazdu, załadunku, przewozu, rozładunku, opakowania i ubezpieczenia na czas wykonywania usługi ponosi Wykonawca.
7. Praca inżyniera serwisu w miejscu lokalizacji aparatury wraz z dojazdem, w ramach wynagrodzenia za umowę.
8. Praca  inżyniera serwisu podczas przeglądów przeprowadzanych w siedzibie Serwisu, jeżeli taka konieczność zaistnieje, w ramach wynagrodzenia za umowę. 

9. Terminy przeglądów zostaną uzgodnione z zamawiającym.

10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania od Wykonawcy, przed przystąpieniem do wykonania usług serwisowych, świadectwa przeszkolenia personelu Wykonawcy potwierdzającego nabycie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania czynności będących przedmiotem zamówienia, zgodnych z wymaganiami producenta urządzeń, których dotyczy dana usługa serwisowa.

11. Wymaga się, aby wykonawca dysponował dostępem na podstawie licencji  do kodów serwisowych, jeżeli są niezbędne do wykonania zamówienia. 

12. Przeglądy muszą być wykonywane  zgodnie z zaleceniami  producentów urządzeń podanymi w dokumentacji technicznej oraz zachowując przepisy bhp i ppoż.

13. Przeglądy okresowe muszą być wykonywane przy użyciu urządzeń pomiarowych i dedykowanych testerów, zgodnych z wymaganiami producenta. Urządzenia pomiarowe i dedykowane testery muszą posiadać aktualne świadectwa legalizacji i kalibracji, o ile dotyczy.

14. Poszczególne przeglądy zostaną udokumentowane kartą pracy lub raportem serwisowym zawierającym zapisy dotyczące wykonanych czynności przeglądowych oraz stanu i sprawności urządzenia. Jeżeli przegląd wykonywany był w siedzibie Zamawiającego raport serwisowy powinien być potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego.

15. Wszelkie pomiary i badania zostaną udokumentowane oddzielnym protokołem.

16. Zamawiający zastrzega możliwość kontroli czy Wykonawca  przeprowadził czynności przeglądowe zgodnie i w zakresie  określonym przez procedury producenta.
17. W przypadku stwierdzenia niezgodności czynności przeprowadzonych przez Wykonawcę w ramach wykonywanej usługi, w zakresie przedmiotowym lub jakościowym, z czynnościami zalecanymi przez producenta urządzenia, Zamawiający ma prawo wezwać Wykonawcę do uzupełnienia rozbieżności.

18. W przypadku notorycznego uchylania się Wykonawcy od uzupełniania rozbieżności lub nieuzasadnionego przedłużania realizacji wykonywanej usługi, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy (zgodnie z zapisami postanowień umowy). 

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy
Załącznik nr 2.4 - KOSZTORYS OFERTOWY 

Część  nr 4 – Aparat RTG ramię "C" III
Producent  PRIMAX

	Lp.
	Nazwa urządzenia

Typ, Nr seryjny
	Ilość urządzeń
	Ilość przeglądów w okresie obowiązywania umowy. Czas obowiązywania umowy  - 3 lata
	Wartość brutto za jeden przegląd*
	Wartość brutto za wszystkie przeglądy w okresie obowiązywania umowy *



	1.
	Aparat RTG ramię "C" , typ  Cyberbloc , s/n  30184908



	1
	3
	
	

	RAZEM


	


   *- wypełnia Wykonawca

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia   - dotyczy Części nr 4
1. Regularne przeglądy okresowe z częstotliwością jeden przegląd w ciągu roku  i w zakresie wymaganym przez producenta z wystawieniem świadectwa sprawności urządzenia (odpowiedni zapis w raporcie serwisowym lub w karcie pracy), obejmujące min. czyszczenie, kalibrację i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta.

2. Przeprowadzenie kalibracji urządzenia – jeżeli jest wymagana.

3. Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy.

4. Sporządzanie opinii technicznych o stanie urządzeń objętych umową, a nie nadających się do dalszej eksploatacji.

5. Dostawa materiałów wymaganych przez producenta do przeprowadzania przeglądów,  w ramach wynagrodzenia za umowę.
6. Jeżeli ze względu na warunki techniczne wykonanie usługi w miejscu użytkowania urządzenia nie będzie możliwe, Wykonawca zapewni transport urządzenia do swojej siedziby, zachowując opisane w umowie warunki i terminy usługi. Koszt dojazdu, załadunku, przewozu, rozładunku, opakowania i ubezpieczenia na czas wykonywania usługi ponosi Wykonawca.
7. Praca inżyniera serwisu w miejscu lokalizacji aparatury wraz z dojazdem, w ramach wynagrodzenia za umowę.
8. Praca  inżyniera serwisu podczas przeglądów przeprowadzanych w siedzibie Serwisu, jeżeli taka konieczność zaistnieje, w ramach wynagrodzenia za umowę. 

9. Terminy przeglądów zostaną uzgodnione z zamawiającym.

10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania od Wykonawcy, przed przystąpieniem do wykonania usług serwisowych, świadectwa przeszkolenia personelu Wykonawcy potwierdzającego nabycie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania czynności będących przedmiotem zamówienia, zgodnych z wymaganiami producenta urządzeń, których dotyczy dana usługa serwisowa.

11. Wymaga się, aby wykonawca dysponował dostępem na podstawie licencji  do kodów serwisowych, jeżeli są niezbędne do wykonania zamówienia. 

12. Przeglądy muszą być wykonywane  zgodnie z zaleceniami  producentów urządzeń podanymi w dokumentacji technicznej oraz zachowując przepisy bhp i ppoż.

13. Przeglądy okresowe muszą być wykonywane przy użyciu urządzeń pomiarowych i dedykowanych testerów, zgodnych z wymaganiami producenta. Urządzenia pomiarowe i dedykowane testery muszą posiadać aktualne świadectwa legalizacji i kalibracji, o ile dotyczy.

14. Poszczególne przeglądy zostaną udokumentowane kartą pracy lub raportem serwisowym zawierającym zapisy dotyczące wykonanych czynności przeglądowych oraz stanu i sprawności urządzenia. Jeżeli przegląd wykonywany był w siedzibie Zamawiającego raport serwisowy powinien być potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego.

15. Wszelkie pomiary i badania zostaną udokumentowane oddzielnym protokołem.

16. Zamawiający zastrzega możliwość kontroli czy Wykonawca  przeprowadził czynności przeglądowe zgodnie i w zakresie  określonym przez procedury producenta.
17. W przypadku stwierdzenia niezgodności czynności przeprowadzonych przez Wykonawcę w ramach wykonywanej usługi, w zakresie przedmiotowym lub jakościowym, z czynnościami zalecanymi przez producenta urządzenia, Zamawiający ma prawo wezwać Wykonawcę do uzupełnienia rozbieżności.

18. W przypadku notorycznego uchylania się Wykonawcy od uzupełniania rozbieżności lub nieuzasadnionego przedłużania realizacji wykonywanej usługi, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy (zgodnie z zapisami postanowień umowy). 

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy
Załącznik nr 2.5 - KOSZTORYS OFERTOWY 

Część  nr 5 – Aparat RTG ramię "C" IV
Producent  GENORAY

	Lp.
	Nazwa urządzenia

Typ, Nr seryjny
	Ilość urządzeń
	Ilość przeglądów w okresie obowiązywania umowy. Czas obowiązywania umowy  - 3 lata
	Wartość brutto za jeden przegląd*
	Wartość brutto za wszystkie przeglądy w okresie obowiązywania umowy *



	1.
	Aparat RTG ramię "C" , typ  ZEN 7000 , s/n  ZEN-010801-10612



	1
	3
	
	

	RAZEM


	


   *- wypełnia Wykonawca

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia   - dotyczy Części nr 5
1. Regularne przeglądy okresowe z częstotliwością jeden przegląd w ciągu roku  i w zakresie wymaganym przez producenta z wystawieniem świadectwa sprawności urządzenia (odpowiedni zapis w raporcie serwisowym lub w karcie pracy), obejmujące min. czyszczenie, kalibrację i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta.

2. Przeprowadzenie kalibracji urządzenia – jeżeli jest wymagana.

3. Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy.

4. Sporządzanie opinii technicznych o stanie urządzeń objętych umową, a nie nadających się do dalszej eksploatacji.

5. Dostawa materiałów wymaganych przez producenta do przeprowadzania przeglądów,  w ramach wynagrodzenia za umowę.
6. Jeżeli ze względu na warunki techniczne wykonanie usługi w miejscu użytkowania urządzenia nie będzie możliwe, Wykonawca zapewni transport urządzenia do swojej siedziby, zachowując opisane w umowie warunki i terminy usługi. Koszt dojazdu, załadunku, przewozu, rozładunku, opakowania i ubezpieczenia na czas wykonywania usługi ponosi Wykonawca.
7. Praca inżyniera serwisu w miejscu lokalizacji aparatury wraz z dojazdem, w ramach wynagrodzenia za umowę.
8. Praca  inżyniera serwisu podczas przeglądów przeprowadzanych w siedzibie Serwisu, jeżeli taka konieczność zaistnieje, w ramach wynagrodzenia za umowę. 

9. Terminy przeglądów zostaną uzgodnione z zamawiającym.

10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania od Wykonawcy, przed przystąpieniem do wykonania usług serwisowych, świadectwa przeszkolenia personelu Wykonawcy potwierdzającego nabycie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania czynności będących przedmiotem zamówienia, zgodnych z wymaganiami producenta urządzeń, których dotyczy dana usługa serwisowa.

11. Wymaga się, aby wykonawca dysponował dostępem na podstawie licencji  do kodów serwisowych, jeżeli są niezbędne do wykonania zamówienia. 

12. Przeglądy muszą być wykonywane  zgodnie z zaleceniami  producentów urządzeń podanymi w dokumentacji technicznej oraz zachowując przepisy bhp i ppoż.

13. Przeglądy okresowe muszą być wykonywane przy użyciu urządzeń pomiarowych i dedykowanych testerów, zgodnych z wymaganiami producenta. Urządzenia pomiarowe i dedykowane testery muszą posiadać aktualne świadectwa legalizacji i kalibracji, o ile dotyczy.

14. Poszczególne przeglądy zostaną udokumentowane kartą pracy lub raportem serwisowym zawierającym zapisy dotyczące wykonanych czynności przeglądowych oraz stanu i sprawności urządzenia. Jeżeli przegląd wykonywany był w siedzibie Zamawiającego raport serwisowy powinien być potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego.

15. Wszelkie pomiary i badania zostaną udokumentowane oddzielnym protokołem.

16. Zamawiający zastrzega możliwość kontroli czy Wykonawca  przeprowadził czynności przeglądowe zgodnie i w zakresie  określonym przez procedury producenta.
17. W przypadku stwierdzenia niezgodności czynności przeprowadzonych przez Wykonawcę w ramach wykonywanej usługi, w zakresie przedmiotowym lub jakościowym, z czynnościami zalecanymi przez producenta urządzenia, Zamawiający ma prawo wezwać Wykonawcę do uzupełnienia rozbieżności.

18. W przypadku notorycznego uchylania się Wykonawcy od uzupełniania rozbieżności lub nieuzasadnionego przedłużania realizacji wykonywanej usługi, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy (zgodnie z zapisami postanowień umowy). 

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy
Załącznik nr 2.6 - KOSZTORYS OFERTOWY 

Część 6 - Pompy infuzyjne wraz z wymianą akumulatorów

Producent  MEDIMA
	Lp.
	Nazwa urządzenia

Typ, Nr seryjny
	Ilość urządzeń
	Ilość przeglądów w okresie obowiązywania umowy. Czas obowiązywania umowy  - 3 lata
	Wartość brutto za jeden przegląd*
	Wartość brutto za wszystkie przeglądy w okresie obowiązywania umowy *



	1.
	Pompa strzykawkowa, typ S300                                                 

s/n 300017372, 300017373, 300015720, 300015722, 300015725, 300015728, 300015731, 300017390, 300017391, 300016607, 300016608, 300016609, 300016610, 300016611, 300016612, 300016613, 300016614, 300016616, 300016617, 300016618, 300016619, 300016620, 300016621, 300016622, 300016623, 300016624, 300016625, 300016626, 300016627, 300016628, 300016629, 300016630, 300016631, 300016632, 300016633, 300016634, 300016635, 300016636, 300016637, 300016638, 300016639, 300016640, 300016641, 300016642, 300016643, 300016644, 300016645, 300016646, 300016647, 300016648, 300016649, 300016650, 300016651, 300016652, 300016653, 300016654, 300016655, 300016656, 300016657, 300016658, 300016659, 300016660, 300016661, 300016662, 300016663, 300016664, 300016665, 300016666, 300016667, 300016668, 300016669, 300016670, 300016671, 300016672, 300016673, 300016674, 300016675, 300016676, 300016677, 300016678, 300016679, 300016680, 300016681, 300016684, 300016685, 300016686, 300015719, 300015721, 300015723, 300015724, 300015726, 300015727, 300015729, 300015730, 300015732, 300015733, 300015734, 300017388, 300017389, 300015740, 300015742, 300015743, 300015744, 300015747, 300015748, 300015749, 300015750, 300015751, 300015752, 300015753, 300015754, 300015755, 300015756, 300015757, 300015735, 300015736, 300015737, 300015738, 300015739, 300015741, 300015745, 300015746, 300017378, 300017379, 300017380, 300017381, 300017382, 300017383, 300017384, 300017385, 300017386, 300017387, 300017374, 300017375, 300017376, 300017377, 300016615, 300016682, 300016683


	139
	278
	
	

	2.
	Pompa strzykawkowa, typ Medima S2                                      

s/n 0103921/08, 0103930/08, 0103929/08, 0103931/08, 0103936/08, 0103940/08, 0103939/08, 0103928/08, 012192715, 012194015, 012194215, 012193415, 012193515, 012193315, 012194515, 012193115, 012193215, 012192515, 012192915, 0103927/08, 0103938/08, 0103933/08, 0103934/08, 0103924/08, 0103920/08, 0103923/08, 0103922/08, 0103932/08, 0103935/08, 012193815, 012193015, 012193915, 012194415, 012192815, 012192615, 012194115, 012193715, 012194315, 012193615, 012192415

	40
	80
	
	

	3.
	Pompa strzykawkowa, typ Medima S1                                     

s/n 0104200/08
	1
	2
	
	

	4.
	Pompa strzykawkowa, typ Medima S-PCA                               
s/n 0400955/06
	1
	2
	
	

	5.
	Pompa objętościowa, typ P300                                               

s/n 310011449, 310011453, 310011439, 310011442, 310011443, 310011445, 310011919, 310011920, 310011921, 310011922, 310011923, 310011924, 310011925, 310011926, 310011927, 310011928, 310011929, 310011930, 310011931, 310011932, 310011933, 310011934, 310011935, 310011936, 310011937, 310011938, 310012081, 310012082, 310011440, 310011441, 310011444, 310011446, 310011447, 310011451, 310011452, 310011454, 310011448, 310011450, 310012079, 310012080
	40
	80
	
	

	6.
	Stacja dokująca do pomp infuzyjnych, typ DS-304                    

s/n 220125777, 220125779, 220125780, 220125781, 220125778
	5
	10
	
	

	7.
	Stacja dokująca do pomp infuzyjnych, typ DS-306                    

s/n 220125770, 220125771, 220125772, 220125773, 220125774
	5
	10
	
	

	8.
	Stacja dokująca do pomp infuzyjnych, typ DS-308                    

s/n 220125799, 220125800, 220125801, 220125802, 220125803, 220125804, 220125805, 220125806, 220125807, 220125808


	10
	20
	
	

	9.
	Stacja dokująca do pomp infuzyjnych, typ Medima DS208         

s/n 0300497/08, 0300499/08, 0300500/08, 0300498/08
	4
	8
	
	

	RAZEM


	


   *- wypełnia Wykonawca

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia- dotyczy części nr 6     
1. Regularne przeglądy okresowe z częstotliwością jeden przegląd na dwa lata  i w zakresie wymaganym przez producenta z wystawieniem świadectwa sprawności urządzenia (odpowiedni zapis w raporcie serwisowym lub w karcie pracy), obejmujące min. czyszczenie, kalibrację i testy kontrolne, testy bezpieczeństwa elektrycznego, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta.

2. Przeprowadzenie kalibracji urządzenia – jeżeli jest wymagana.

3. Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy.

4. Sporządzanie opinii technicznych o stanie urządzeń objętych umową, a nie nadających się do dalszej eksploatacji.

5. W ramach wynagrodzenia za umowę wymiana akumulatorów z częstotliwością zalecaną przez producenta. 

6. Dostawa materiałów wymaganych przez producenta do przeprowadzania przeglądów, w ramach wynagrodzenia za umowę.
7. Jeżeli ze względu na warunki techniczne wykonanie usługi w miejscu użytkowania urządzenia nie będzie możliwe, Wykonawca zapewni transport urządzenia do swojej siedziby, zachowując opisane w umowie warunki i terminy usługi. Koszt dojazdu, załadunku, przewozu, rozładunku, opakowania i ubezpieczenia na czas wykonywania usługi ponosi Wykonawca.
8. Praca inżyniera serwisu w miejscu lokalizacji aparatury wraz z dojazdem, w ramach wynagrodzenia za umowę.
9. Praca  inżyniera serwisu podczas przeglądów przeprowadzanych w siedzibie Serwisu, jeżeli taka konieczność zaistnieje, w ramach wynagrodzenia za umowę. 

10. Terminy przeglądów zostaną uzgodnione z zamawiającym.

11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania od Wykonawcy, przed przystąpieniem do wykonania usług serwisowych, świadectwa przeszkolenia personelu Wykonawcy potwierdzającego nabycie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania czynności będących przedmiotem zamówienia, zgodnych z wymaganiami producenta urządzeń, których dotyczy dana usługa serwisowa.

12. Wymaga się, aby wykonawca dysponował dostępem na podstawie licencji  do kodów serwisowych, jeżeli są niezbędne do wykonania zamówienia. 

13. Przeglądy muszą być wykonywane  zgodnie z zaleceniami  producentów urządzeń podanymi w dokumentacji technicznej oraz zachowując przepisy bhp i ppoż.

14. Przeglądy okresowe muszą być wykonywane przy użyciu urządzeń pomiarowych i dedykowanych testerów, zgodnych z wymaganiami producenta. Urządzenia pomiarowe i dedykowane testery muszą posiadać aktualne świadectwa legalizacji i kalibracji, o ile dotyczy.

15. Poszczególne przeglądy zostaną udokumentowane kartą pracy lub raportem serwisowym zawierającym zapisy dotyczące wykonanych czynności przeglądowych oraz stanu i sprawności urządzenia. Jeżeli przegląd wykonywany był w siedzibie Zamawiającego raport serwisowy powinien być potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego.

16. Wszelkie pomiary i badania zostaną udokumentowane oddzielnym protokołem.

17. Zamawiający zastrzega możliwość kontroli czy Wykonawca  przeprowadził czynności przeglądowe zgodnie i w zakresie  określonym przez procedury producenta.
18. W przypadku stwierdzenia niezgodności czynności przeprowadzonych przez Wykonawcę w ramach wykonywanej usługi, w zakresie przedmiotowym lub jakościowym, z czynnościami zalecanymi przez producenta urządzenia, Zamawiający ma prawo wezwać Wykonawcę do uzupełnienia rozbieżności.

19. W przypadku notorycznego uchylania się Wykonawcy od uzupełniania rozbieżności lub nieuzasadnionego przedłużania realizacji wykonywanej usługi, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy (zgodnie z zapisami postanowień umowy). 

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy
Załącznik nr 2.7 - KOSZTORYS OFERTOWY 

Część  nr 7 – Kardiomonitor anestezjologiczny
Producent  General Electric Healthcare Technologies
	Lp.
	Nazwa urządzenia

Typ, Nr seryjny
	Ilość urządzeń
	Ilość przeglądów w okresie obowiązywania umowy. Czas obowiązywania umowy  - 3 lata
	Wartość brutto za jeden przegląd*
	Wartość brutto za wszystkie przeglądy w okresie obowiązywania umowy *



	1.
	Kardiomonitor anestezjologiczny, typ  Dash 3000, s/n  A2DJ87976



	1
	3
	
	

	RAZEM


	


   *- wypełnia Wykonawca

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – dotyczy Części  nr 7 :  

1. Regularne przeglądy okresowe z częstotliwością jeden przegląd w ciągu roku  i w zakresie wymaganym przez producenta z wystawieniem świadectwa sprawności urządzenia (odpowiedni zapis w raporcie serwisowym lub w karcie pracy), obejmujące min. czyszczenie, kalibrację i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta.

2. Przeprowadzenie kalibracji urządzenia – jeżeli jest wymagana.

3. Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy.

4. Sporządzanie opinii technicznych o stanie urządzeń objętych umową, a nie nadających się do dalszej eksploatacji.

5. Dostawa materiałów wymaganych przez producenta do przeprowadzania przeglądów,  w ramach wynagrodzenia za umowę.
6. Jeżeli ze względu na warunki techniczne wykonanie usługi w miejscu użytkowania urządzenia nie będzie możliwe, Wykonawca zapewni transport urządzenia do swojej siedziby, zachowując opisane w umowie warunki i terminy usługi. Koszt dojazdu, załadunku, przewozu, rozładunku, opakowania i ubezpieczenia na czas wykonywania usługi ponosi Wykonawca.
7. Praca inżyniera serwisu w miejscu lokalizacji aparatury wraz z dojazdem, w ramach wynagrodzenia za umowę.
8. Praca  inżyniera serwisu podczas przeglądów przeprowadzanych w siedzibie Serwisu, jeżeli taka konieczność zaistnieje, w ramach wynagrodzenia za umowę. 

9. Terminy przeglądów zostaną uzgodnione z zamawiającym.

10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania od Wykonawcy, przed przystąpieniem do wykonania usług serwisowych, świadectwa przeszkolenia personelu Wykonawcy potwierdzającego nabycie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania czynności będących przedmiotem zamówienia, zgodnych z wymaganiami producenta urządzeń, których dotyczy dana usługa serwisowa.

11. Wymaga się, aby wykonawca dysponował dostępem na podstawie licencji  do kodów , jeżeli są niezbędne do wykonania zamówienia. 

12. Przeglądy muszą być wykonywane  zgodnie z zaleceniami  producentów urządzeń podanymi w dokumentacji technicznej oraz zachowując przepisy bhp i ppoż.

13. Przeglądy okresowe muszą być wykonywane przy użyciu urządzeń pomiarowych i dedykowanych testerów, zgodnych z wymaganiami producenta. Urządzenia pomiarowe i dedykowane testery muszą posiadać aktualne świadectwa legalizacji i kalibracji, o ile dotyczy.

14. Poszczególne przeglądy zostaną udokumentowane kartą pracy lub raportem serwisowym zawierającym zapisy dotyczące wykonanych czynności przeglądowych oraz stanu i sprawności urządzenia. Jeżeli przegląd wykonywany był w siedzibie Zamawiającego raport serwisowy powinien być potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego.

15. Wszelkie pomiary i badania zostaną udokumentowane oddzielnym protokołem.

16. Zamawiający zastrzega możliwość kontroli czy Wykonawca  przeprowadził czynności przeglądowe zgodnie i w zakresie  określonym przez procedury producenta.
17. W przypadku stwierdzenia niezgodności czynności przeprowadzonych przez Wykonawcę w ramach wykonywanej usługi, w zakresie przedmiotowym lub jakościowym, z czynnościami zalecanymi przez producenta urządzenia, Zamawiający ma prawo wezwać Wykonawcę do uzupełnienia rozbieżności.

18. W przypadku notorycznego uchylania się Wykonawcy od uzupełniania rozbieżności lub nieuzasadnionego przedłużania realizacji wykonywanej usługi, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy (zgodnie z zapisami postanowień umowy). 

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

Załącznik nr 2.8 - KOSZTORYS OFERTOWY 

Część  nr 8 – Aparatura laryngologiczna
	Lp.
	Nazwa urządzenia

Typ, Nr seryjny
	Ilość urządzeń
	Ilość przeglądów w okresie obowiązywania umowy. Czas obowiązywania umowy  - 3 lata
	Wartość brutto za jeden przegląd*
	Wartość brutto za wszystkie przeglądy w okresie obowiązywania umowy *



	1. 
	Audiometr kliniczny, typ  Astera 2, producent  GN Otometrics, 
s/n 007291

	1
	3
	
	

	2. 
	Audiometr kliniczny, typ  Istera 2, producent  GN Otometrics,  
s/n 007293


	1
	3
	
	

	3. 
	Urządzenie do badania otoemisji akustycznej, typ  Capella 2, producent  GN Otometrics, s/n 2136-1.2


	1
	3
	
	

	4. 
	Tympanometr kliniczny, typ  Zodiac 901, producent  GN Otometrics, s/n 001946



	1
	3
	
	

	5. 
	Aparat ABR, typ  ICS CHARTR EP 200, producent  GN Otometrics, s/n 007289

	1
	3
	
	

	6. 
	Kalorymetr powietrzny, typ  ICS AirCal, producent  GN Otometrics, s/n 016988
	1
	3
	
	

	7. 
	Kalorymetr wodny, typ  Variotherm Plus, producent  GN Otometrics, s/n 200015553-127239-2015-05
	1
	3
	
	

	8. 
	Videonystagmograf VNG, typ  VNG ICS Chartr 200, producent  GN Otometrics, s/n 007292
	1
	3
	
	

	9. 
	Videolaryngostroboskop, typ  EndoStrob HD 3CCD, producent  XION, s/n 150240
	1
	3
	
	

	10. 
	Pompa płucząca, typ DP30, producent  NOUVAG, s/n 1695U1502R
	1
	3
	
	

	11. 
	Źródło światła LED ze światłowodami, typ Matrix LED, producent  XION, s/n 150312
	1
	3
	
	

	12. 
	Kabina ciszy z Sonometrem, typ Maxi 350, producent  IAC Acoustics, s/n 80484

	1
	3
	
	

	13. 
	Wiertarka laryngologiczna, typ OsseoDOC, producent  BIEN AIR, s/n 15C0003
	1
	3
	
	

	14. 
	Wiertarka laryngologiczna, typ OsseoDUO, producent  BIEN AIR, s/n 15D0001
	1
	3
	
	

	15. 
	Diatermia radiochirurgiczna, typ  Micromed RF 130, s/n  7040145
	1
	3
	
	

	16. 
	Diatermia elektrochirurgiczna, typ  Micromed MD3, s/n  MD3 0400141205
	1
	3
	
	

	17. 
	Tor wizyjny Endocompact Xion, s/n 170218

	1
	3
	
	

	18. 
	Unit diagnostyczny 3 modułowy,  typ   Atmos Servant S61, s/n 050015764-127215-2015-05 z mikroskopem s/n 6627300476
	1
	3
	
	

	19. 
	Unit diagnostyczny 3 modułowy,  typ   Atmos Servant S61, s/n 050015764-127216-2015-05 z mikroskopem s/n 6627300475
	1
	3
	
	

	20. 
	Zestaw Endocompact, s/n 170218
	1
	3
	
	

	RAZEM


	


   *- wypełnia Wykonawca

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – dotyczy Części  nr 8 :  

1. Regularne przeglądy okresowe z częstotliwością jeden przegląd w ciągu roku  i w zakresie wymaganym przez producenta z wystawieniem świadectwa sprawności urządzenia (odpowiedni zapis w raporcie serwisowym lub w karcie pracy), obejmujące min. czyszczenie, kalibrację i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta.

2. Przeprowadzenie kalibracji urządzenia – jeżeli jest wymagana.

3. Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy.

4. Sporządzanie opinii technicznych o stanie urządzeń objętych umową, a nie nadających się do dalszej eksploatacji.

5. Dostawa materiałów wymaganych przez producenta do przeprowadzania przeglądów,  w ramach wynagrodzenia za umowę.
6. Jeżeli ze względu na warunki techniczne wykonanie usługi w miejscu użytkowania urządzenia nie będzie możliwe, Wykonawca zapewni transport urządzenia do swojej siedziby, zachowując opisane w umowie warunki i terminy usługi. Koszt dojazdu, załadunku, przewozu, rozładunku, opakowania i ubezpieczenia na czas wykonywania usługi ponosi Wykonawca.
7. Praca inżyniera serwisu w miejscu lokalizacji aparatury wraz z dojazdem, w ramach wynagrodzenia za umowę.
8. Praca  inżyniera serwisu podczas przeglądów przeprowadzanych w siedzibie Serwisu, jeżeli taka konieczność zaistnieje, w ramach wynagrodzenia za umowę. 

9. Terminy przeglądów zostaną uzgodnione z zamawiającym.

10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania od Wykonawcy, przed przystąpieniem do wykonania usług serwisowych, świadectwa przeszkolenia personelu Wykonawcy potwierdzającego nabycie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania czynności będących przedmiotem zamówienia, zgodnych z wymaganiami producenta urządzeń, których dotyczy dana usługa serwisowa.

11. Wymaga się, aby wykonawca dysponował dostępem na podstawie licencji  do kodów , jeżeli są niezbędne do wykonania zamówienia. 

12. Przeglądy muszą być wykonywane  zgodnie z zaleceniami  producentów urządzeń podanymi w dokumentacji technicznej oraz zachowując przepisy bhp i ppoż.

13. Przeglądy okresowe muszą być wykonywane przy użyciu urządzeń pomiarowych i dedykowanych testerów, zgodnych z wymaganiami producenta. Urządzenia pomiarowe i dedykowane testery muszą posiadać aktualne świadectwa legalizacji i kalibracji, o ile dotyczy.

14. Poszczególne przeglądy zostaną udokumentowane kartą pracy lub raportem serwisowym zawierającym zapisy dotyczące wykonanych czynności przeglądowych oraz stanu i sprawności urządzenia. Jeżeli przegląd wykonywany był w siedzibie Zamawiającego raport serwisowy powinien być potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego.

15. Wszelkie pomiary i badania zostaną udokumentowane oddzielnym protokołem.

16. Zamawiający zastrzega możliwość kontroli czy Wykonawca  przeprowadził czynności przeglądowe zgodnie i w zakresie  określonym przez procedury producenta.
17. W przypadku stwierdzenia niezgodności czynności przeprowadzonych przez Wykonawcę w ramach wykonywanej usługi, 
w zakresie przedmiotowym lub jakościowym, z czynnościami zalecanymi przez producenta urządzenia, Zamawiający ma prawo wezwać Wykonawcę do uzupełnienia rozbieżności.

18. W przypadku notorycznego uchylania się Wykonawcy od uzupełniania rozbieżności lub nieuzasadnionego przedłużania realizacji wykonywanej usługi, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy (zgodnie z zapisami postanowień umowy). 

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

Załącznik nr 2.9 - KOSZTORYS OFERTOWY 

Część  nr 9 – Łóżka szpitalne
Producent  LINET

	Lp.
	Nazwa urządzenia

Typ, Nr seryjny
	Ilość urządzeń
	Ilość przeglądów w okresie obowiązywania umowy. Czas obowiązywania umowy  - 3 lata
	Wartość brutto za jeden przegląd*
	Wartość brutto za wszystkie przeglądy w okresie obowiązywania umowy *



	1.
	Łóżko szpitalne,  typ  Eleganza 1




s/n  20150011176, 20150011177, 20150011180, 20150011181, 20150011182, 20150011183, 20150011184, 20150011185, 20150011186, 20150011187, 20150011194, 20150011195, 20150011196, 20150011197, 20150011200, 20150011201, 20150011202, 20150011203, 20150011204, 20150011205, 20150011206, 20150011207, 20150011208, 20150011209, 20150011214, 20150011215, 20150011216, 20150011217, 20150011218, 20150011219, 20150011220, 20150011221, 20150011222, 20150011223, 20150027830, 20150027831, 20150027832, 20150027833, 20150027834, 20150027835, 20150027836, 20150027837, 20150027838, 20150027839, 20150027840, 20150027841, 20150027842, 20150027843, 20150027844, 20150027845, 20150027846, 20150027847, 20150027848, 20150027849, 20150027850, 20150027851, 20150027852, 20150027853, 20150027854, 20150027855, 20150030314, 20150030315, 20150030318, 20150030319, 20150030321


	65
	195
	
	

	2.
	Łóżko szpitalne,  typ  Eleganza 2




s/n  20150009343, 20150009344, 20150009345, 20150009346, 20150009347, 20150009348, 20150009349, 20150009350, 20150009351, 20150009352, 20150009353, 20150009354, 20150009355, 20150009356, 20150009357, 20150009358, 20150009359, 20150009360

	18
	54
	
	

	3.
	Łóżko szpitalne,  typ  Eleganza 3XC




s/n  20150040051, 20150040052


	2
	6
	
	

	RAZEM


	


   *- wypełnia Wykonawca

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – dotyczy Części  nr 9 :  

1. Regularne przeglądy okresowe z częstotliwością jeden przegląd w ciągu roku  i w zakresie wymaganym przez producenta z wystawieniem świadectwa sprawności urządzenia (odpowiedni zapis w raporcie serwisowym lub w karcie pracy), obejmujące min. czyszczenie, kalibrację i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta.

2. Przeprowadzenie kalibracji urządzenia – jeżeli jest wymagana.

3. Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy.

4. Sporządzanie opinii technicznych o stanie urządzeń objętych umową, a nie nadających się do dalszej eksploatacji.

5. Dostawa materiałów wymaganych przez producenta do przeprowadzania przeglądów,  w ramach wynagrodzenia za umowę.
6. Jeżeli ze względu na warunki techniczne wykonanie usługi w miejscu użytkowania urządzenia nie będzie możliwe, Wykonawca zapewni transport urządzenia do swojej siedziby, zachowując opisane w umowie warunki i terminy usługi. Koszt dojazdu, załadunku, przewozu, rozładunku, opakowania i ubezpieczenia na czas wykonywania usługi ponosi Wykonawca.
7. Praca inżyniera serwisu w miejscu lokalizacji aparatury wraz z dojazdem, w ramach wynagrodzenia za umowę.
8. Praca  inżyniera serwisu podczas przeglądów przeprowadzanych w siedzibie Serwisu, jeżeli taka konieczność zaistnieje, w ramach wynagrodzenia za umowę. 

9. Terminy przeglądów zostaną uzgodnione z zamawiającym.

10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania od Wykonawcy, przed przystąpieniem do wykonania usług serwisowych, świadectwa przeszkolenia personelu Wykonawcy potwierdzającego nabycie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania czynności będących przedmiotem zamówienia, zgodnych z wymaganiami producenta urządzeń, których dotyczy dana usługa serwisowa.

11. Wymaga się, aby wykonawca dysponował dostępem na podstawie licencji  do kodów , jeżeli są niezbędne do wykonania zamówienia. 

12. Przeglądy muszą być wykonywane  zgodnie z zaleceniami  producentów urządzeń podanymi w dokumentacji technicznej oraz zachowując przepisy bhp i ppoż.

13. Przeglądy okresowe muszą być wykonywane przy użyciu urządzeń pomiarowych i dedykowanych testerów, zgodnych z wymaganiami producenta. Urządzenia pomiarowe i dedykowane testery muszą posiadać aktualne świadectwa legalizacji i kalibracji, o ile dotyczy.

14. Poszczególne przeglądy zostaną udokumentowane kartą pracy lub raportem serwisowym zawierającym zapisy dotyczące wykonanych czynności przeglądowych oraz stanu i sprawności urządzenia. Jeżeli przegląd wykonywany był w siedzibie Zamawiającego raport serwisowy powinien być potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego.

15. Wszelkie pomiary i badania zostaną udokumentowane oddzielnym protokołem.

16. Zamawiający zastrzega możliwość kontroli czy Wykonawca  przeprowadził czynności przeglądowe zgodnie i w zakresie  określonym przez procedury producenta.
17. W przypadku stwierdzenia niezgodności czynności przeprowadzonych przez Wykonawcę w ramach wykonywanej usługi, 
w zakresie przedmiotowym lub jakościowym, z czynnościami zalecanymi przez producenta urządzenia, Zamawiający ma prawo wezwać Wykonawcę do uzupełnienia rozbieżności.

18. W przypadku notorycznego uchylania się Wykonawcy od uzupełniania rozbieżności lub nieuzasadnionego przedłużania realizacji wykonywanej usługi, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy (zgodnie z zapisami postanowień umowy). 

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

Załącznik nr 2.10 - KOSZTORYS OFERTOWY 
Część  nr 10 – Aparat RTG przyłóżkowy
Producent  Shimadzu Corporation
	      Lp.
	Nazwa urządzenia

Typ, Nr seryjny
	Czas obowiązywania umowy (podany w miesiącach)
	Wartość brutto za jeden miesiąc usługi serwisowania*
	Wartość brutto za cały okres obowiązywania umowy*

	1.


	Aparat RTG przyłóżkowy, typ MobileDaRt Evolution MX8, s/n:

MQ00005A4042, 
MQ0000588006, 
MQ0000588008, 
MQ00005A7071.
	36


	
	

	RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO:


	


           *- wypełnia Wykonawca

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – dotyczy części nr 10:
6. W zakresie przeglądów okresowych :

6.1.  Regularne przeglądy okresowe z częstotliwością dwa przeglądy w ciągu roku dla każdego urządzenia, w zakresie wymaganym przez producenta z wystawieniem świadectwa sprawności urządzenia (odpowiedni zapis w raporcie serwisowym lub w karcie pracy);

6.2.  Jeżeli ze względu na warunki techniczne wykonanie usługi w miejscu użytkowania urządzenia nie będzie możliwe, Wykonawca zapewni transport urządzenia do swojej siedziby, zachowując opisane w umowie warunki i terminy usługi. Koszt dojazdu, załadunku, przewozu, rozładunku, opakowania i ubezpieczenia na czas wykonywania usługi ponosi Wykonawca;
6.3.  Praca inżyniera serwisu w miejscu lokalizacji aparatury wraz z dojazdem, w ramach wynagrodzenia za umowę;

6.4.  Praca  inżyniera serwisu podczas przeglądów przeprowadzanych w siedzibie Serwisu, jeżeli taka konieczność zaistnieje, w ramach wynagrodzenia za umowę;

6.5.  Terminy przeglądów – uzgodnione z  Zamawiającym;

6.6.  Przeglądy należy wykonywać uwzględniając zalecenia producenta urządzeń zawarte w dokumentacji technicznej oraz zachowując przepisy bhp i ppoż;

6.7.  Wymaga się, aby wykonawca dysponował dostępem na podstawie licencji  do kodów serwisowych, jeżeli są niezbędne do wykonania zamówienia;
6.8.  Konserwacje i okresowe przeglądy techniczne muszą być wykonywane przy użyciu urządzeń pomiarowych i dedykowanych testerów, zgodnych z wymaganiami producenta. Urządzenia pomiarowe i dedykowane testery muszą posiadać aktualne świadectwa legalizacji i kalibracji, o ile dotyczy;

6.9. Zebranie informacji o zaobserwowanych przez użytkownika usterkach;

6.10. Inspekcja zużycia części;

6.11. Przeprowadzenie kalibracji urządzenia – jeżeli jest wymagana;

6.12. Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy;

6.13. Dokumentacja przeglądów – wykonanie każdego przeglądu musi być potwierdzone wystawieniem raportu serwisowego lub karty pracy. Jeżeli przegląd wykonywany był w siedzibie Zamawiającego raport serwisowy powinien być potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego;

6.14. Zamawiający zastrzega możliwość kontroli czy Wykonawca  przeprowadził czynności przeglądowe zgodnie i w zakresie  określonym przez procedury producenta;
6.15. W przypadku stwierdzenia niezgodności czynności przeprowadzonych przez Wykonawcę w ramach wykonywanej usługi, w zakresie przedmiotowym lub jakościowym, z czynnościami zalecanymi przez producenta urządzenia, Zamawiający ma prawo wezwać Wykonawcę do uzupełnienia rozbieżności;

6.16. W przypadku notorycznego uchylania się Wykonawcy od uzupełniania rozbieżności lub nieuzasadnionego przedłużania realizacji wykonywanej usługi, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy (zgodnie z zapisami postanowień umowy). 

6.17. Sporządzanie orzeczeń o stanie urządzeń nie nadających się do użytku;

7. W zakresie zdalnego dostępu :

7.1. Wykorzystanie systemu zdalnego dostępu do monitorowania parametrów pracy urządzenia objętych kontraktem;

7.2. Wykorzystanie systemu zdalnego dostępu do diagnostyki, regulacji i naprawy urządzenia;

7.3. Konfiguracja węzłów DICOM według zapotrzebowania;

7.4. Utrzymanie infrastruktury systemu zdalnego dostępu;

8. W zakresie naprawy:

8.1. Diagnostyka, regulacje  oraz naprawy sprzętu w pełnym zakresie i bez względu na przyczynę powstania uszkodzenia, zgodnie ze standardem producenta przy użyciu oryginalnych, nowych podzespołów i części zamiennych, w ramach wynagrodzenia za umowę, z wyłączeniem uszkodzeń spowodowanych zdarzeniami losowymi, tzw. siłą wyższą (pożar, powódź, wyładowanie atmosferyczne). Naprawa musi gwarantować przywrócenie pełnej sprawności urządzenia sprzed awarii.

8.2. Jeżeli ze względu na warunki techniczne wykonanie usługi w miejscu użytkowania urządzenia nie będzie możliwe, Wykonawca zapewni transport urządzenia do swojej siedziby, zachowując opisane w umowie warunki i terminy usługi. Koszt dojazdu, załadunku, przewozu, rozładunku, opakowania i ubezpieczenia na czas wykonywania usługi ponosi Wykonawca;
8.3. Praca inżyniera serwisu podczas diagnostyki i napraw w miejscu lokalizacji aparatury wraz z dojazdem, w ramach wynagrodzenia za umowę;
8.4. Praca  inżyniera serwisu podczas diagnostyki i napraw przeprowadzanych w siedzibie Serwisu, jeżeli taka konieczność zaistnieje, w ramach wynagrodzenia za umowę;
8.5. Diagnozowanie, regulacje, usuwanie usterek oraz likwidowanie szkód powstałych w wyniku naturalnego zużycia części, wymiana materiałów zużywalnych, eksploatacyjnych oraz zestawów przeglądowych przewidzianych przez producenta w ramach wynagrodzenia za umowę;
8.6. Interwencja na wezwanie – praca w miejscu lokalizacji aparatury wraz z dojazdem inżyniera serwisu, nieograniczona liczba wizyt serwisu w ramach wynagrodzenia za umowę; 
8.7. Termin rozpoczęcia naprawy – nie później niż 2 dni robocze od chwili zgłoszenia;

8.8. Czas naprawy wynosi maksymalnie 5 dni roboczych liczonych od upływu czasu przewidzianego na rozpoczęcie naprawy;

8.9. W przypadku konieczności wymiany części, naprawa powinna być wykonana w ciągu 14 dni roboczych od dnia upływu czasu przewidzianego na rozpoczęcie naprawy;
8.10. Kontrola urządzenia po przeprowadzonej naprawie. Sprawdzanie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy;

8.11. Dokumentacja interwencji serwisowych – wykonanie naprawy musi być potwierdzone wystawieniem raportu serwisowego. Jeżeli naprawa wykonywana była w siedzibie Zamawiającego, raport serwisowy powinien być potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego.

9. W zakresie części zamiennych :

9.1. Dostawy w ramach wynagrodzenia za umowę  materiałów niezbędnych do przeprowadzania przeglądów;

9.2. Dostawa i wymiana w ramach wynagrodzenia za umowę  części zamiennych w celu zastąpienia podzespołów, które na skutek awarii czy też naturalnych procesów uległy całkowitemu zużyciu lub stały się nieprzydatnymi do dalszej eksploatacji;

9.3. Do napraw wymagających wymiany podzespołów używane mają być zawsze oryginalne i fabrycznie nowe  części zamienne.

10. Wystawianie raportów serwisowych i opinii technicznych;
11. Wykonywanie modyfikacji i usprawnień technicznych aparatów w zakresie wymaganym przez producenta urządzeń;

12. Wsparcie  techniczne przez inżyniera serwisu - udzielanie bieżących porad, instrukcji i informacji personelowi Zamawiającego sprawującemu obsługę urządzenia.

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

Załącznik nr 2.11 - KOSZTORYS OFERTOWY 
Część  nr 11 – Mammograf, stół do biobsji

Producent  Hologic Inc.
	      Lp.
	Nazwa urządzenia

Typ, Nr seryjny
	Czas obowiązywania umowy (podany w miesiącach)
	Wartość brutto za jeden miesiąc usługi serwisowania*
	Wartość brutto za cały okres obowiązywania umowy*

	1.


	Mammograf, typ Selenia Dimension 3D, s/n: 3DM160700307 wraz z 2 stacjami lekarskimi, przystawką biopsyjną (uwzględnionymi – wycenionymi w punkcie 2 – 4)
	36


	
	

	2.
	Stacja lekarska, typ WS-SYS-1000-SW-ROW, s/n: 2981118D1001-SW
	36
	
	

	3.
	Stacja lekarska, typ WS-SYS-1000-SW-ROW, s/n:  2981118D1003-SW
	36
	
	

	4.
	Przystawka biobsyjna, typ Affirm Upright Biopsy System 3D, s/n: 82010161797
	36
	
	

	5.
	Stół do biobsji stereotaktycznej, typ Affirm Prone Biopsy Table, s/n: APB1000131
	36
	
	

	RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO:


	


           *- wypełnia Wykonawca

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – dotyczy części nr 11:

1. W zakresie przeglądów okresowych:

1.1.  Regularne przeglądy okresowe z częstotliwością i w zakresie wymaganym przez producenta z wystawieniem certyfikatu sprawności; 

1.2.  Terminy przeglądów – uzgodnione z Zamawiającym;

1.3.  Przeglądy należy wykonywać uwzględniając zalecenia producenta urządzeń podane w dokumentacji technicznej oraz zachowując przepisy bhp i ppoż;
1.4.  Konserwacje i okresowe przeglądy techniczne muszą być wykonywane przy użyciu urządzeń pomiarowych i dedykowanych testerów, zgodnych z wymaganiami producenta. Urządzenia pomiarowe i dedykowane testery muszą posiadać aktualne świadectwa legalizacji i kalibracji, o ile dotyczy;

1.5. Zebranie informacji o zaobserwowanych przez użytkownika usterkach;

1.6. Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego;

1.7. Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z PN-EN 62353;
1.8. Kontrola występowania usterek zewnętrznych;
1.9. Sprawdzenie, pomiary i korekta fizycznych parametrów ekspozycji;
1.10. Sprawdzenie i korekta geometrii wiązki promieniowania;
1.11. Sprawdzenie i korekta systemu kompresji piersi;
1.12. Sprawdzenie i korekta systemu automatycznej kontroli ekspozycji AEC;
1.13. Kontrola jakości obrazów;
1.14. Oczyszczenie dróg chłodzenia i odprowadzania ciepła;
1.15. Inspekcja zużycia części;
1.16. Smarowanie ruchomych części mechanicznych;
1.17. Konserwacja oprogramowania systemowego i aplikacyjnego;
1.18. Sprawdzenie i ocena funkcjonalności urządzenia i jego gotowości do pracy;

1.19. Przygotowanie szczegółowego protokołu z przeglądu zawierającego wyniki pomiarów w odniesieniu do obowiązujących norm;

1.20. Wykonanie testów odbiorczych (akceptacyjnych) po każdej naprawie, która zgodnie z przepisami tego wymaga;

1.21. Sporządzanie orzeczeń o stanie urządzeń nie nadających się do użytku;

1.22. Dokumentacja przeglądów – wykonanie każdego przeglądu musi być potwierdzone wystawieniem raportu serwisowego, jeżeli przegląd wykonywany był w siedzibie Zamawiającego raport serwisowy powinien być potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego; 
1.23. Wystawienie certyfikatu sprawności urządzenia. 
2. W zakresie zdalnej diagnostyki i wsparcia aplikacyjnego:
2.1. Wykorzystanie systemu zdalnego dostępu do monitorowania parametrów pracy aparatu oraz dokonywanie zdalnej diagnostyki, regulacji i naprawy urządzenia;

2.2. Wsparcie aplikacyjne i techniczne zapewnione przez inżyniera serwisu.
2.3. Konfiguracja węzłów DICOM według zapotrzebowania;

2.4. Utrzymanie infrastruktury systemu zdalnego dostępu;

3. W zakresie naprawy:

3.1. Diagnostyka i naprawy sprzętu w pełnym zakresie i bez względu na przyczynę powstania uszkodzenia, zgodnie ze standardem producenta. Naprawa musi gwarantować przywrócenie pełnej sprawności aparatu sprzed awarii.
3.2. Diagnozowanie błędów, regulacje, usuwanie usterek oraz likwidowanie szkód powstałych w wyniku naturalnego zużycia części, wymiana materiałów zużywalnych (tj. filtry, uszczelki, przewody, kable etc.) w ramach wynagrodzenia za umowę;

3.3. Interwencje na wezwanie w ciągu 48 godzin w dni robocze – praca w miejscu lokalizacji aparatury wraz z dojazdem inżyniera, nieograniczona liczba wizyt serwisu w ramach wynagrodzenia za umowę; 

3.4. Termin rozpoczęcia naprawy (przyjazd inżyniera serwisowego) – nie później niż 2 dni robocze od chwili zgłoszenia;

3.5. Czas naprawy wynosi maksymalnie 3 dni robocze liczone od upływu czasu przewidzianego na rozpoczęcie naprawy;

3.6. W przypadku zamówienia części naprawa powinna być wykonana w ciągu 14 dni roboczych od upływu czasu przewidzianego na rozpoczęcie naprawy;

3.7. Kontrola funkcjonalności urządzenia po przeprowadzonej naprawie. Sprawdzanie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy;

3.8. Dokumentacja interwencji serwisowych - wykonanie naprawy musi być potwierdzone wystawieniem raportu serwisowego z potwierdzeniem użytkownika, jeżeli naprawa wykonywana była w siedzibie Zamawiającego;
4. W zakresie części zamiennych :

4.1. Dostawa i wymiana w ramach wynagrodzenia za umowę fabrycznie nowych  i oryginalnych komponentów specjalnych, to jest lamp rentgenowskich i cyfrowych detektorów promieniowania w celu zastąpienia podzespołów, które na skutek awarii czy też naturalnych procesów uległy całkowitemu zużyciu lub stały się nieprzydatnymi do dalszej eksploatacji;

4.2. Dostawa i wymiana w ramach wynagrodzenia za umowę fabrycznie nowych  i oryginalnych pozostałych  części zamiennych w celu zastąpienia części wadliwych lub części, które na skutek awarii czy też naturalnych procesów uległy całkowitemu zużyciu lub stały się nieprzydatnymi do dalszej eksploatacji; 
4.3. Dostawa w ramach wynagrodzenia za umowę materiałów niezbędnych do przeprowadzania przeglądów; 

4.4. Dostawa w ramach wynagrodzenia za umowę materiałów do przeprowadzenia modyfikacji;

4.5. Dostawa materiałów eksploatacyjnych i elementów wyposażenia dodatkowego nie jest objęta kontraktem serwisowym;
5. Wystawianie raportów serwisowych i opinii technicznych;
6. Wykonywanie wymaganych przez producenta aktualizacji oprogramowania systemowego;

7. Wykonywanie wymaganych przez producenta modyfikacji aparatu w celu zwiększenia efektywności i bezpieczeństwa pracy aparatu;

8. Wsparcie techniczne przez inżyniera serwisu - udzielanie bieżących porad, instrukcji i informacji personelowi Zamawiającego sprawującemu obsługę aparatu.
…………………………………………………….
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