Instrukcja obstugi — Otwieracz do drenéw SARSTEDT PL

Przeznaczenie

Otwieracz do drendéw stuzy do higienicznie czystego przenoszenia krwi (koncentratu krwinek czerwonych) z segmentéw jednostek krwi do naczynia wtérmego (np. do probdéwki)
lub bezposrednio na karte testowa.

Produkty te sa przeznaczone do stosowania w profesjonalnym srodowisku: przez personel medyczny wyspecjalizowany w transfuzjach oraz personel laboratorium.

Opis produktu

Otwieracz do drendw jest wykonany z tworzywa sztucznego i zawiera jednorazowa igte medyczna ze stali nierdzewnej. Dostepne sa rézne wersje przeznaczone do probdwek o srednicy zewnetrznej 11,5 mm,
12 mm lub $rednicy wewnetrznej 8,2 mm. Mozna je zamocowac w probéwkach o dnie okragtym lub stozkowym. Otwieracz do drendw przeznaczony jest do jednorazowego uzytku. Zaprojektowany
zostat specjalnie z mysla o przenoszeniu koncentratéw krwinek czerwonych do probdwki wtérnej lub na karte testowa.
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Typ Opis
[A] Otwieracz do drendw
(B) Otwieracz do drendéw z przeznaczeniem do kart testowych
@ Otwieracz do drendéw z wstepnie zamocowana probéwka z dnem okragtym
@ Otwieracz do drendéw z wstepnie zamocowang probéwka z dnem stozkowym

Wskazowki bezpieczenstwa i ostrzezenia
1. Przed uzyciem nalezy sprawdzi¢ otwieracz do drendw.
2. Nie uzywaé uszkodzonego otwieracza do drendw.

3. Ogodlne srodki ostroznosci: Stosowac rekawice i ogolne srodki ochrony indywidualnej w celu ochrony przed mozliwym kontaktem z krwig,
potencjalnie zakaznym materiatem probki i przenoszonymi w krwi patogenami.

4. Obchodzi¢ sie ze wszystkimi prébkami biologicznymi i ostrymi/spiczastymi przyborami do pobierania krwi (igtami) zgodnie z wytycznymi i procedurami swojej placowki.
W przypadku bezposredniego kontaktu z prébkami biologicznymi lub zranienia igta zwrdcic sie o pomoc lekarska, poniewaz istnieje ryzyko przeniesienia choréb zakaznych,
takich jak HIV, HCV, HBV oraz innych. Nalezy zawsze przestrzegac zalecen i procedur bezpieczenstwa swojej placowki.

Zuzyte i zanieczyszczone otwieracze do drendw nalezy wyrzuca¢ do odpowiednich pojemnikéw na materiaty stanowigce zagrozenie biologiczne.
Wstrzykiwanie i stosowanie podskoérne jest niedozwolone.

Ponowne uzycie produktu moze by¢ przyczyna zakazenia, urazéw lub zgonu.
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Nie uzywac otwieracza do drenéw po uptywie terminu waznosci.
Termin przydatnosci otwieracza do drendw konczy sig ostatniego dnia wskazanego miesiagca i roku.

Przechowywanie

Otwieracz do drendw nalezy przechowywac w temperaturze pokojowej.

Pobieranie probek i obchodzenie sig z nimi
NALEZY PRZECZYTAC TEN DOKUMENT W CALOSCI PRZED UZYCIEM.

Materiat roboczy wymagany do transferu:
1. Uzywad rekawic, fartucha, ochrony oczu lub innej odpowiedniej odziezy ochronnej do zabezpieczenia przed patogenami przenoszonymi przez krew lub potencjalnie zakaznymi materiatami.
Ew. wtérna probéwka lub karta testowa

Porcja krwi konserwowanej
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Pojemnik na ostre/spiczaste przedmioty do bezpiecznej utylizacji zuzytych przyrzadéw
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Transfer krwi za pomoca otwieracza do drenéw SARSTEDT

Wskazoéwki ogdine
ABY ZMINIMALIZOWAC RYZYKO NARAZENIA NA KONTAKT Z KRWIA PODCZAS STOSOWANIA, NALEZY NOSIC REKAWICE.
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2.
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Postepowac zgodnie z wytycznymi dotyczacymi transfuzji krwi oraz procedurami i zasadami obowiazujacymi w danej placéwce.

Wybra¢ probéwke wtdrng odpowiednia dla danego zastosowania.

Wybra¢ probéwke odpowiednia dia danego zastosowania (w zaleznosci od wersji o @ 12 lub 11,5 mm) i zamocowaé otwieracz do drendw, wciskajac go w nia (rys. @).
W zaleznosci od wersji otwieracz do drendw moze by¢ juz wstepnie potaczony z probéwka. Stosowana probdwka jest réwniez opisana ponizej jako probdwka wtdrna.

Wybra¢ jednostke krwi.

Wyjac z pudetka otwieracz do drendw.

Zdja¢ kod kreskowy z jednostki krwi i naklei¢ go na probéwke wtdrna.

Oderwaé najbardziej zewnetrzny segment rurki jednostki krwi przy zgrzewanej perforacii.

Jedna reka trzymad otwieracz do drendw. Wprowadzié segment rurki pod niewielkim katem (rys. €2).
Przesuna¢ segment rurki do przodu (rys. @), nie $ciskajac jej (rys. @).

Nastepnie $cisnac jeden raz koniec rurki, aby wycisna¢ matg krople krwi (rys. 9).

Kapania mozna uniknac¢, zmniejszajac cisnienie przed wyjeciem do drendw z otwieracza do drendw (rys. 0).

Wyciagna¢ otwieracz do drendw z probdwki wtdrnej i wyrzu¢ go do pojemnika na ostre/spiczaste odpady (rys. 9).
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Otwieracz do drendéw do kart testéw przytézkowych

Wskazdéwki ogdine
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18.

Postepowac zgodnie z wytycznymi dotyczacymi transfuzji krwi oraz procedurami i zasadami obowigzujacymi w danej placowce.

Wykonywanie testow przytézkowych lezy w gestii personelu medycznego.

Przygotowad test przytézkowy.

Przygotowaé jednostke krwi.

Wyjac z pudetka otwieracz do drendw.

Zdja¢ kod kreskowy z jednostki krwi i naklei¢ go na karte testu przytézkowego.

Oderwac najbardziej zewnetrzny segment rurki jednostki krwi przy zgrzewanej perforacji.

Jedna reka trzymac otwieracz do drendw. Wprowadzi¢ segment rurki pod niewielkim katem (rys. @).

Przesuna¢ segment rurki do przodu (rys. @), nie $ciskajac jej.

. Przebi¢ membrane karty testowej koricowka igly otwieracza do drendw (rys. 9).

. Aby dostarczy¢ krople krwi do studzienki karty testowej, delikatnie $cisna¢ otwieracz do drendw.

Niezamierzonego kapania mozna uniknaé, zmniejszajac cisnienie przed wyjeciem do drendw z otwieracza do drendw (rys. 0).

Wyciagna¢ otwieracz do drenéw z probdwki wtérnej i wyrzué¢ go do pojemnika na ostre/spiczaste odpady (rys. 0).
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Utylizacja

1.
2.

Nalezy przestrzega¢ ogdlnych wytycznych dotyczacych higieny oraz przepiséw prawnych dotyczacych prawidtowego usuwania materiatéw zakaznych.

Jednorazowe rekawice zapobiegaja ryzyku infekcii.

3. Skazone otwieracze do drendw nalezy usuwac do odpowiednich pojemnikéw na materiaty niebezpieczne biologicznie, ktére nastepnie mozna poddac obrébce w autoklawie lub spalic.

4.

Utylizacje nalezy przeprowadza¢ w odpowiedniej spalarni lub w autoklawie (sterylizacja para wodna).

5

SARSTEDT




Normy i wytyczne specyficzne dla produktu w aktualnie obowigzujgcej wersji

DIN 13097-4; Medical needles - Part 4: Ground types, requirements and testing

Objasnienie symboli i oznaczen:

Numer artykutu

LOT

Oznaczenie partii
g Zuzy¢ do
c E Znak CE

IVvD Wyréb medyczny do diagnostyki in vitro
[:E] Przestrzega¢ instrukcji uzycia
® W przypadku ponownego uzycia: ryzyko skazenia
Przechowywac z dala od $wiatfa stonecznego
Przechowywac w suchym miejscu
Nie uzywac w przypadku uszkodzonego opakowania
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Kraj produkgji

Zmiany techniczne zastrzezone

Wszelkie powazne incydenty zwiazane z produktem nalezy zgtasza¢ producentowi i wiagciwemu organowi krajowemu.

SARSTEDT AG & Co. KG
Sarstedtstr. 1

D-51588 Nimbrecht
www.sarstedt.com
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