Załącznik nr 3 do SIWZ
PAKIET 4
	Przedmiot zamówienia ………………………………………………….

Producent: ……………………………………………Typ aparatu……………………………..……                                             

                                        (nazwa,   kraj)

Rok produkcji: ……………..

	

	LP.
	WYMAGANE PARAMETRY
	WYMAGANA ODPOWIEDŹ
	SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
	PUNKTACJA

	I
	Laboratoryjny system do produkcji wody ultra czystej (kl. 1) – 1 szt.
	TAK
	
	

	1. 
	Woda zasilająca – woda wstępnie oczyszczona (destylowana, dejonizowana lub po odwróconej osmozie)
	TAK
	
	

	2. 
	Główne etapy oczyszczania wody:

1) złoża jonowymienne na bazie węgla aktywnego
2) lampa UV dwuzakresowa 185/254 nm

3) filtr końcowy 0,05 µm w punkcie poboru wody
	TAK

TAK

TAK



	
	

	3. 
	Charakterystyka wody po oczyszczeniu przez system:

1) oporność nie mniejsza niż 18,2 MΩ*cm w 25oC

2) przewodność nie większa niż 0,055 µS/cm w 25oC

3) poziom TOC nie większy niż 5 ppb

4) cząstki stałe (wielkość powyżej 0,05µm) nie więcej niż 1 cząstka/ml

5) poziom bakterii nie większy niż 0,1 cfu/ml
	
TAK


TAK


TAK

TAK

TAK
	
	

	4. 
	Automatyczna recyrkulacja wody ultraczystej w systemie pomiędzy okresami poboru (pompa recyrkulacyjna jako wyposażenie standardowe)
	       TAK
	
	

	5. 
	Automatyczne odpowietrzanie systemu po instalacji nowego złoża jonowymiennego
	TAK/NIE
	
	TAK=10pkt

NIE=0pkt

	6. 
	Zbiornik na wodę zasilającą:

1) Pojemność 2L ±10%

2) Transportowalny 


	TAK

TAK
	
	

	7. 
	Doczyszczane wody na rządanie, szybkość podawania nie mniejsza niż 0.5L/min
	TAK
	
	

	8. 
	Wyświetlacz LCD:
1) monitoring parametrów wody: przewodność/oporność jako wartości skompensowane i nie skompensowane temperaturowo
2) informacje o aktualnym stanie pracy systemu

3) sygnalizacja konieczności wymiany materiałów eksploatacyjnych: wkłady filtracyjne, lampa UV, filtr końcowy
4) sygnalizacja alarmów i awarii

	TAK



TAK

TAK

TAK
	
	

	9. 
	Kubatura:

1)
wymiary systemu (dł. x szer. x wys.) nie większe niż: 400 mm x 600 mm x 600 mm
2)
ciężar operacyjny nie większy niż 15 kg


	TAK

       TAK
	
	

	10. 
	Zasilanie 230 V/50 Hz
	TAK
	
	

	11. 
	Głośność pracy systemu nie większa niż 50 dB z odległości 1 metra
	TAK
	
	poniżej 50 dB – 5 pkt

powyżej 50 dB = 0 pkt

	    II
	Wyposażenie dodatkowe
	
	
	

	1.
	Filtr końcowy o średnicy oczek 0,05 µm
	      TAK  


	
	

	2.
	Złoże jonowymienne na bazie węgla aktywnego
	TAK
	
	

	III
	WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO
	WYMAGANA ODPOWIEDŹ
	OPISAĆ OFEROWANE WARUNKI
	

	1. 
	Okres gwarancji urządzenia min. 24 m-ce od daty podpisania przez obie strony protokołu zdawczo – odbiorczego
	TAK

podać
	
	

	2. 
	Serwis gwarancyjny 
	Podać nazwę i adres firmy
	
	

	3. 
	Forma zgłoszeń:, faxem, e-mail, pisemnie
	Podać
	
	

	Oświadczamy, że oferowany powyżej sprzęt  – jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).
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