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10-357 Olsztyn,  ul. Jagiellońska 78,  tel. 89 532 29 01/fax 89 532 29 76, e-mail: sekretariat@pulmonologia.olsztyn.pl 

 

 

Znak sprawy: SOZ.383.56.2021                                                                                         Olsztyn, 25.10.2021 roku 

 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę pozycjonerów i materacy 

przeciwodleżynowych. 

 

 

Zamawiający udziela następujących odpowiedzi w niniejszym postepowaniu o udzielenie zamówienia: 

 

Pytanie nr 1  

Pakiet nr 2 Poz. 1. Materac p/odleżynowy zmiennociśnieniowy, limit wagi pacjenta (skuteczność terapeutyczna) 

nie mniej niż 180kg.  

pkt. 1 prosimy o wskazanie do jakiego łóżka ma być dopasowany materac.  

Odp: Zamawiający wyjaśnia, iż materac powinien być dopasowany do łóżka EVARIO. 

Pytanie nr 2  

Pakiet nr 2 Poz. 1. Materac p/odleżynowy zmiennociśnieniowy, limit wagi pacjenta (skuteczność terapeutyczna) 

nie mniej niż 180kg.  

pkt. 3 prosimy o dopuszczenie: Materac zmiennociśnieniowy, komory napełniają się powietrzem i opróżniają na 

przemian co 3 – system 1:3.  

Odp: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie materaca zmiennociśnieniowego, gdzie komory napełniają 

się powietrzem i opróżniają na przemian co 3 – system 1:3.  

Pytanie nr 3  

Pakiet nr 2 Poz. 1. Materac p/odleżynowy zmiennociśnieniowy, limit wagi pacjenta (skuteczność terapeutyczna) 

nie mniej niż 180kg.  

pkt. 4 prosimy o dopuszczenie: Funkcja szybkiego spuszczania powietrza z zaworem CPR w krótkim czasie.  

Odp: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie materaca z funkcją szybkiego spuszczania powietrza                          

z zaworem CPR w krótkim czasie. 

Pytanie nr 4  

Pakiet nr 2 Poz. 1. Materac p/odleżynowy zmiennociśnieniowy, limit wagi pacjenta (skuteczność terapeutyczna) 

nie mniej niż 180kg.  

pkt. 5 prosimy o dopuszczenie: Materac zbudowany z 20 komór rurowych, poprzecznych wykonanych                          

z poliuretanu, o wysokości 10 cm Komory materaca w kształcie owalne.  

Odp: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie materaca zbudowanego z 20 komór rurowych, 

poprzecznych wykonanych z poliuretanu, o wysokości 10 cm. Komory materaca w kształcie owalne. 

Pytanie nr 5  

Pakiet nr 2 Poz. 1. Materac p/odleżynowy zmiennociśnieniowy, limit wagi pacjenta (skuteczność terapeutyczna) 

nie mniej niż 180kg.  

pkt. 11 prosimy o dopuszczenie pokrowca rozciągliwego w 4 kierunkach, spełniającego pozostałe wymogi.  

Odp: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie pokrowca rozciągliwego w 4 kierunkach, spełniającego 

pozostałe wymogi. 
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Pytanie nr 6  

Pakiet nr 2 Poz. 1. Materac p/odleżynowy zmiennociśnieniowy, limit wagi pacjenta (skuteczność terapeutyczna) 

nie mniej niż 180kg.  

pkt. 12 prosimy o dopuszczenie pokrowca z powłoką bakteriostatyczną - odpornego na penetrację przez 

bakterie i patogeny pochodzące z krwi, spełniającego pozostałe wymogi.  

Odp: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie pokrowca z powłoką bakteriostatyczną - odpornego na 

penetrację przez bakterie i patogeny pochodzące z krwi, spełniającego pozostałe wymogi. 

Pytanie nr 7  

Pakiet nr 2 Poz. 1. Materac p/odleżynowy zmiennociśnieniowy, limit wagi pacjenta (skuteczność terapeutyczna) 

nie mniej niż 180kg.  

pkt. 13 prosimy o dopuszczenie: Pompa: Sterowanie manualne za pomocą przycisków membranowych - 

Materac dedykowany do stosowania w profilaktyce i leczeniu odleżyn do IV stopnia włącznie – System w pełni 

automatycznego dostosowania ciśnienia w komorach do wagi i ułożenia pacjenta, bez konieczności stosowania 

dodatkowych ustawień lub akcesoriów w pozycji siedzącej/kardiologicznej - Regulowany czas cyklu 10, 15, 20, 25 

minut Tryby pracy skrótowe: - pielęgnacyjny na czas bezpieczny - Automatyczne tryby bezpieczne wykluczające 

błędy użytkownika tj.: a) samoczynny dobór wartości ciśnienia do wagi i ułożenia pacjenta, bez konieczności 

stosowania dodatkowych ustawień lub akcesoriów w pozycji siedzącej/kardiologicznej b) alarm braku 

wypełnienia materaca, c) alarm nie powodzenia nastawy automatycznej -nie osiągnięcia właściwego ciśnienia 

przed upływem określonego czasu d) czas bezpieczny maksymalnego wypełnienia e) pamięć ostatnich ustawień 

f) blokada klawiatury pompy (automatyczna lub manualna - funkcja manualnej korekty dla automatycznego 

wyboru wartości ciśnienia w materacu – 2 stopniowa korekta realizowana na podstawie automatycznego 

ustawienia - funkcja wyboru wartości wyboru czasu cyklu: 10, 15, 20, 25 minut g) diody kontrolne załączonych 

funkcji, Inne: - system kontroli szczelności układu tj. dźwiękowy i wizualny alarm niewłaściwego ciśnienia - uchwyty 

do zawieszenia pompy na szczycie łóżka 

- funkcja blokowania i odblokowywania panelu sterowania, - sygnalizację awaryjnego działania pompy, - 

wyłącznik dźwiękowego alarmu spadku ciśnienia, - gniazdo szybkozłączki, - wydajność pod obciążeniem ( l/min ) 

min. 8 - głośność ≤17 dba wg EN ISO 11201:2010 - masa ( kg ) 2,9 kg - wymiary ( cm ) 11 cm x 30 cm x 20 cm - 

zasilanie bezpieczne 12v za pomocą dedykowanego adaptera 100‐240 V / 50‐60 Hz - przewód zasilający 

odłączalny, - włącznik z indykatorem on/off - mechaniczny, wewnętrzny filtr powietrza. 

Odp: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie materaca z opisanymi parametrami jak powyżej.  

Pytanie nr 8  

Pakiet nr 2 Poz. 1. Materac p/odleżynowy zmiennociśnieniowy, limit wagi pacjenta (skuteczność terapeutyczna) 

nie mniej niż 180kg.  

Pkt. 14 prosimy o dopuszczenie certyfikatu ISO13485 . 

Odp: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie certyfikatu ISO13485. 

Pytanie nr 9  

Poz. 2 Materac p/odleżynowy zmiennociśnieniowy, limit wagi pacjenta (skuteczność terapeutyczna) nie mniej niż 

220kg  

pkt. 1 prosimy o wskazanie do jakiego łóżka ma być dopasowany materac. 

Odp: Zamawiający wyjaśnia, iż materac powinien być dopasowany do łóżka EVARIO. 

Pytanie nr 10  

Poz. 2 Materac p/odleżynowy zmiennociśnieniowy, limit wagi pacjenta (skuteczność terapeutyczna) nie mniej niż 

220kg  

pkt. 3 prosimy o dopuszczenie: Materac zmiennociśnieniowy, komory napełniają się powietrzem i opróżniają na 

przemian co 3 –system 1:3  

Odp: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie materaca zmiennociśnieniowego, gdzie komory napełniają 

się powietrzem i opróżniają na przemian co 3 – system 1:3.  

Pytanie nr 11  

Poz. 2 Materac p/odleżynowy zmiennociśnieniowy, limit wagi pacjenta (skuteczność terapeutyczna) nie mniej niż 

220kg  
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pkt. 4 prosimy o dopuszczenie: Funkcja szybkiego spuszczania powietrza z zaworem CPR w krótkim czasie. 

Odp: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie funkcji szybkiego spuszczania powietrza z zaworem CPR                        

w krótkim czasie. 

Pytanie nr 12  

Poz. 2 Materac p/odleżynowy zmiennociśnieniowy, limit wagi pacjenta (skuteczność terapeutyczna) nie mniej niż 

220kg  

pkt. 5 prosimy o dopuszczenie: Materac wymienny powietrzny, dynamiczny, składający się 22 komór 

powietrznych wykonanych z poliuretanu z systemem komór spodnich – wysokość łączna 20 cm. 

Odp: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie materaca wymiennego powietrznego, dynamicznego, 

składającego się 22 komór powietrznych wykonanych z poliuretanu z systemem komór spodnich – wysokość 

łączna 20 cm. 

Pytanie nr 13  

Poz. 2 Materac p/odleżynowy zmiennociśnieniowy, limit wagi pacjenta (skuteczność terapeutyczna) nie mniej niż 

220kg  

pkt. 8 prosimy o odstąpienie od wymogu „Komory z możliwością łatwego ich wypinania, które posiadają złącza 

automatycznie je odcinające od materaca, materac po ich wypięciu zachowuje szczelność. W celu 

prowadzenia tzw. terapii bezdotykowej odleżyn” - Informujemy, że odchodzi się od tego typu rozwiązań – 

wypięcie 1 komory doprowadzi bowiem do tego, że w cyklu zmiennym w sumie 3 sąsiadujące będą pozbawione 

powietrza – wypięta i 2 opróżnione w wyniku realizacji cyklu. 

 Odp: Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji w tym zakresie. 

Pytanie nr 14  

Poz. 2 Materac p/odleżynowy zmiennociśnieniowy, limit wagi pacjenta (skuteczność terapeutyczna) nie mniej niż 

220kg  

pkt. 12 prosimy o dopuszczenie pokrowca rozciągliwego w 4 kierunkach, spełniającego pozostałe wymogi. 

Odp: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie pokrowca rozciągliwego w 4 kierunkach, spełniającego 

pozostałe wymogi. 

Pytanie nr 15  

Poz. 2 Materac p/odleżynowy zmiennociśnieniowy, limit wagi pacjenta (skuteczność terapeutyczna) nie mniej niż 

220kg  

pkt. 13 prosimy o dopuszczenie pokrowca z powłoką bakteriostatyczną - odpornego na penetrację przez 

bakterie i patogeny pochodzące z krwi, spełniającego pozostałe wymogi. 

Odp: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie pokrowca z powłoką bakteriostatyczną - odpornego na 

penetrację przez bakterie i patogeny pochodzące z krwi, spełniającego pozostałe wymogi. 

Pytanie nr 16  

Poz. 2 Materac p/odleżynowy zmiennociśnieniowy, limit wagi pacjenta (skuteczność terapeutyczna) nie mniej niż 

220kg  

pkt. 14 prosimy o dopuszczenie: Pompa: Sterowanie manualne za pomocą przycisków membranowych - 

Materac dedykowany do stosowania w profilaktyce i leczeniu odleżyn do IV stopnia włącznie – System w pełni 

automatycznego dostosowania ciśnienia w komorach do wagi i ułożenia pacjenta, bez konieczności stosowania 

dodatkowych ustawień lub akcesoriów w pozycji siedzącej/kardiologicznej - Regulowany czas cyklu 10, 15, 20, 25 

minut Tryby pracy skrótowe: - pielęgnacyjny na czas bezpieczny - Automatyczne tryby bezpieczne wykluczające 

błędy użytkownika tj.: a) samoczynny dobór wartości ciśnienia do wagi i ułożenia pacjenta, bez konieczności 

stosowania dodatkowych ustawień lub akcesoriów w pozycji siedzącej/kardiologicznej b) alarm braku 

wypełnienia materaca, c) alarm nie powodzenia nastawy automatycznej -nie osiągnięcia właściwego ciśnienia 

przed upływem określonego czasu d) czas bezpieczny maksymalnego wypełnienia e) pamięć ostatnich ustawień 

f) blokada klawiatury pompy (automatyczna lub manualna - funkcja manualnej korekty dla automatycznego 

wyboru wartości ciśnienia w materacu – 2 stopniowa korekta realizowana na podstawie automatycznego 

ustawienia - funkcja wyboru wartości wyboru czasu cyklu: 10, 15, 20, 25 minut g) diody kontrolne załączonych 

funkcji, Inne: - system kontroli szczelności układu tj. dźwiękowy i wizualny alarm niewłaściwego ciśnienia - uchwyty 

do zawieszenia pompy na szczycie łóżka, - funkcja blokowania i odblokowywania panelu sterowania, - 

sygnalizację awaryjnego działania pompy, - wyłącznik dźwiękowego alarmu spadku ciśnienia- gniazdo 
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szybkozłączki, - wydajność pod obciążeniem ( l/min ) min. 8 - głośność ≤17 dba wg EN ISO 11201:2010 - masa ( kg 

) 2,9 kg - wymiary ( cm ) 11 cm x 30 cm x 20 cm - zasilanie bezpieczne 12v za pomocą dedykowanego adaptera 

100‐240 V / 50‐60 Hz - przewód zasilający odłączalny, - włącznik z indykatorem on/off - mechaniczny, wewnętrzny 

filtr powietrza. 

Odp: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie materaca z opisanymi parametrami jak powyżej.  

Pytanie nr 17  

Poz. 2 Materac p/odleżynowy zmiennociśnieniowy, limit wagi pacjenta (skuteczność terapeutyczna) nie mniej niż 

220kg  

Pkt. 15 prosimy o dopuszczenie certyfikatu ISO13485. 

Odp: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie certyfikatu ISO13485. 

 

 

Dyrektor 

         Irena Petryna 
         /podpis na oryginale/ 

 


