Zaglebiowskie Centrum Onkologii

Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza Dabrowa Gornicza, dnia 19.11.2021r
w Dabrowie Gorniczej

ul. Szpitalna 13

41-300 Dagbrowa Gérnicza

zamowienia.publiczne@zco-dg.pl

Wykonawcy bioracy udzial w post¢powaniu

Dotyczy post¢epowania
. Dostawa sprzetu jednorazowego uiytku oraz wyrobéw medycznych i sprzetu do zabiegow
laparoskopowych
Znak sprawy: ZP/63/2Z.C0/2021

Dzialajac zgodnie z art. 135 ust. ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019r. Prawo zamo6wien publicznych
Zamawiajacy informuje o zmianie tresci SWZ.

Zestaw pytan nr 1

Pytanie 1 Czy Zamawiajacy dokona modyfikacji zapisow wzoru umowy i dopusci w trakcie obowiazywania
umowy zmiang ceny brutto w przypadku, gdyby na skutek zmiany przepisow podatkowych ulegta zmianie
obowiazujaca w chwili zawarcia umowy stawka podatku VAT? (dot. § 5 ust 4)

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzsze.

Pytanie 2 W celu zapewnienia réwnego traktowania stron umowy i umozliwienia wykonawcy sprawdzenia
zasadnoéci reklamacji wnosimy ujednolicenie zapisow dotyczacych wymiany wadliwego towaru oraz
wprowadzenie 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.( §7 ust 1)

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, iz §7 wzoru umowy otrzymuje nastgpujace brzmienie :

1. Wykonawca rozpatrzy reklamacje Zamawiajacego co do jakosci dostarczonego Towaru w terminie 5 dni
roboczych od daty dorgczenia reklamacji na nr faksu Wykonawey ...........coooeveniiiiniiininn lub za
posrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail ... Nie udzielenie
odpowiedzi w tym terminie uwaza si¢ za uznanie reklamacji.

2. Wykonawca w ciggu 120 godzin przypadajacych w dni robocze od uznania reklamacji jest zobowiazany
do wymiany wadliwego Towaru na Towar zgodny z Umowa.

Pytanie 3 Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiajacy dokona modyfikacji postanowien projektu

przyszlej umowy w zakresie zapiséw § 9 ust. 1

1. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy Wykonawca zobowiazuje si¢ zaplacic
Zamawiajgcemu kary umowne:
a) w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto nie dostarczonej zamdéwionej czgsci
przedmiotu umowy, jednak nie wiecej niz 10 % warto$ci brutto niedostarczonej,
zamowionej czesci przedmiotu umowy

b) w wysoko$ci 10 % wynagrodzenia brutto niezrealizowanej czeSci umowy okreslonego
w § 3 ust. 3 - w przypadku odstapienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzsze

Pytanie 4 Czy Zamawiajacy uzupelni projekt umowy o zapis, ze na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesylanie
faktur, duplikatow faktur oraz ich korekt, a takze not obciazeniowych i not korygujacych w formacie pliku
elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresow
poczty e-mail Wykonawcy?
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Odpowiedz: : Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzsze

Pytanie 5 Czy Zamawiajacy wyrazi zgodg na wprowadzenie zmian w § 6 ust. 6 poprzez zamiang stow
»odsetki ustawowe™ na ,,odsetki ustawowe za op6znienie w transakcjach handlowych?

Odpowiedz: W § 6 ust. 6 wzoru umowy nie wskazano okre$lenia ,,odsetki ustawowe”

Zestaw pytan nr 2

Pytanie 1

Pakiet 1 poz. 3

Czy Zamawiajacy dopusci rozmiary CH 6 - CH 10 z prowadnicg pozostate rozmiary bez prowadnicy?
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza nie wymaga

Pytanie 2

Pakiet 1 poz. 8

Czy Zamawiajacy dopusci worek do godzinowej zbiorki moczu z komorg pomiarowa skalowang co 1ml do
40ml, co Sml od 40ml do 100ml, co 10ml od 100ml do 500ml, spetniajacy pozostate wymagania SWZ?

W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza nie wymaga

Pytanie 3

Pakiet 1 poz. 14

Czy Zamawiajacy dopusci sony Zglebniki Zoladkowe silikonowe, przeciwodlezynowe, ktére zostaly
zaprojektowane dla odzywiania suplementarnego zotadka. Zglgbniki te moga by¢ rekomendowane w szeregu
przypadkow:

dla pacjentéw nie mogacych odzywiac si¢ lub potykaé pokarmow;

dla pacjentéw nie mogacych wzia¢ do ust odpowiedniej iloéci pokarmu;

dla pacjentéw z wrodzonymi wadami twarzy, przetyku i zotadka.

Zalety:

wykonane sa w 100% z silikonu medycznego o najwyzszej biokompatybilno$ci;

odpowiednia migkkos¢ i doskonata elastycznos¢ zapewniaja pacjentowi wigkszy komfort;

zwezana koncéwka ulatwia wprowadzenie;

posiadaja znacznik gigbokosci potwierdzajacy pozycje;

do kazdego cewnika dotaczona jest sterylna zatyczka cewnikowa;

sterylizowane, podwojne opakowanie;

dhugos¢ 120cm

W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu.

aT
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Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza nie wymaga

Pytanie 4
Pakiet 1 poz. 14
Czy Zamawiajacy dopusci sondg dwunastnicza o dlugosci 1250mm, wykonang z medycznego PCV
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Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza nie wymaga

Pytanie 5
Pakiet 1 poz. 15
Czy Zamawiajacy dopusci jednorazowy zestaw do lewatywy o poj. 1500ml z drenem faczacym

zakonczonym atraumatycznym otworem i jednym otworem bocznym?
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza nie wymaga

Pytanie 6
Pakiet 1 poz. 16
Czy Zamawiajacy dopusci cewniki rektalne CH18-26 z zamknigtym korfcem oraz dwoma otworami

bocznymi dlugos$¢ 40cm?
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza nie wymaga

Pytanie 7

Pakiet nr 3, poz.1

Czy Zamawiajacy odstapi od wymogu silikonowane?
Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzsze

Pytanie 8
Pakiet nr 3, poz.3
Czy Zamawiajacy dopusci rurki intubacyjne z informacja o rozmiarze rurki w czterech miejscach na:

taczniku, balonie oraz w dwoch miejscach na korpusie?
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza nie wymaga

Pytanie 9

Pakiet nr 3, poz. 7
Czy Zamawiajacy dopusci rurki tracheostomijne z wyraznym oznaczeniem rozmiaru na skrzydetkach,

opakowanie typu tyvec?
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza nie wymaga

Pytanie 10

Pakiet nr 3, poz. 13, 14

Czy Zamawiajacy dopusci faczniki mikrobiologicznie czyste?
Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzsze

Pytanie 11

Pakiet nr 3, poz. 13, 14

Czy Zamawiajacy dopusci taczniki niesterylne?
Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzsze

Pytanie 12

Pakiet nr 3, poz. 20

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na wydzielenie pozycji 20 z zadania 3 i utworzenie z niej odrgbnego
zadania? Podzial zadania zwigkszy konkurencyjno$¢ postgpowania, umozliwi rowniez zlozenie ofert
wigkszej liczbie wykonawcdw a Panstwu pozyskanie rzeczywiécie korzystnych ofert.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzsze

Pytanie 13
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Pakiet 8 poz. 1
Czy Zamawiajacy dopusci dreny Kehra o dlugosci ramion 18x45¢m?

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza nie wymaga

Pytanie 14

Pakiet 8 poz. 2

Czy Zamawiajacy dopusci silikonowe dreny do jamy otrzewnej, dostgpne m.in. w rozmiarach CH 24, 26, 27,
30133?

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza nie wymaga

Pytanie 15

Pakiet 8§, poz. 12

Czy Zamawiajacy wyrazi zgodg na wydzielenie pozycji 12 z zadania 8 i utworzenie z niej odrebnego
zadania? Podzial zadania zwigkszy konkurencyjno$¢ postgpowania, umozliwi réwniez zlozenie ofert
wigkszej liczbie wykonawcdow a Panstwu pozyskanie rzeczywiscie korzystnych ofert.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzsze

Pytanie 16
Pakiet 8 poz. 13
Czy Zamawiajacy dopusci zestaw do odsysania pola operacyjnego z koncoéwka z kontrolg ssania rozmiar

CH12, dren o dlugos$ci 210cm?
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza nie wymaga

Pytanie 17
Pakiet 8 poz. 13, 14, 15, 21, 24
Czy Zamawiajacy dopusci zestaw z drenem o di. 210cm?

Odpowiedz: : Zamawiajacy dopuszcza nie wymaga

Pytanie 18

Pakiet 8 poz. 16

Czy Zamawiajacy dopus$ci koncoéwke Pool CH 23 z raczka?
Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzsze

Pytanie 19
Pakiet 8 poz. 17
Czy Zamawiajacy dopusci koncoéwke z raczka Yankauer CH 12 z kontrola odsysania?

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza nie wymaga

Pytanie 20
Pakiet 8 poz. 32-33
Czy Zamawiajacy dopusci butelki Redona w opakowaniach foliowych?

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza nie wymaga

Pytanie 21
Pakiet 33 poz. 1
Czy Zamawiajacy dopusci pas EKG gumowy w rozmiarze 10x150cm?

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza nie wymaga
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Pytanie 22
Pakiet 36 poz. 7
Czy Zamawiajacy dopusci kieliszki do lekéw j.u. pakowane a’90 szt. z odpowiednim przeliczeniem

zamawianej ilosci?
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza nie wymaga

Pytanie 23
Pakiet 36 poz. 8
Czy Zamawiajacy oczekuje kieliszkoéw szklanych zarejestrowanych jako wyréb medyczny?

Odpowiedz: Tak

Pytanie 24
Pakiet 36 poz. 17
Czy Zamawiajacy dopu$ci miski nerkowate jednorazowe o dlugosci 24,5cm?

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza nie wymaga

Pytanie 25

Pakiet 36 poz. 23

Czy Zamawiajacy dopusci pojemnik histopatologiczny 11000ml?
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza nie wymaga

Pytanie 26

Pakiet 36 poz. 27, 30

Czy Zamawiajacy dopusci pojemnik na biopaty z korkiem 60x16mm?
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza nie wymaga

Pytanie 27

Pakiet 36 poz. 36

Czy Zamawiajacy dopusci pojemniki posiadajace 23% stawke Vat?
Odpowiedz: W Pakiet 36 poz. 36 nie ma pojemnikow.

Pytanie 28
Pakiet 36 poz. 40
Czy Zamawiajacy dopusci szkietka podstawowe dwustronnie matowe?

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza nie wymaga

Pytanie 29

Pakiet 36 poz. 42

Czy Zamawiajacy ma na mys$li kieliszki z poz. 71 8?
Odpowiedz: Tak. Zamawiajacy ma na mysli kieliszki z poz. 71 8

Pytanie 30
Pakiet 36 poz. 49

Czy Zamawiajacy dopusci zestaw z workiem na krew o pojemnosci 700ml, spetniajacy pozostate
wymagania SIWZ?
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza nie wymaga

Pytanie 31
Pakiet 36 poz. 62
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Czy Zamawiajacy dopusci wzierniki uszne jednorazowe 5,2mm?
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza nie wymaga

Pytanie 32

Pakiet 36 poz. 51, 52, 53, 55, 58, 60

Czy Zamawiajacy wyrazi zgodg na wydzielenie pozycji 51, 52, 53, 55, 60 z zadania 65 i utworzenie z niej
odrgbnego zadania? Podzial zadania zwigkszy konkurencyjno$¢ postgpowania, umozliwi réwniez zlozenie
ofert wigkszej liczbie wykonawcow a Panstwu pozyskanie rzeczywiscie korzystnych ofert.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzsze

Pytanie 33
Pakiet 38 poz. 2
Czy Zamawiajacy dopusci worki oddechowe 2L lub 3L?

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza nie wymaga

Pytanie 34
Pakiet 38 poz. 3, 4
Czy Zamawiajacy dopusci maski bez nadmuchiwanego kotnierza?

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzsze

Pytanie 35

Pakiet 46 poz. 1

Czy Zamawiajacy dopusSci myjke jednorazowego uzytku w formie rekawicy wykonana z materiatu
celulozowego Airlaid pokrytego od wewnatrz folia, o gramaturze 80 g/m?, bez zawartosci srodka myjacego?
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza nie wymaga

Pytanie 36
Pakiet 50 poz. 2
Zwracamy si¢ do Zamawiajacego o wydzielenie pozycji nr 2 do osobnego zadania jako osobnej grupy

asortymentowej. Zestawienie w jednym pakiecie wyrobéw do toalety pacjenta oraz czujnika znacznie
ogranicza grono wykonawcéw mogacych zlozy¢ oferte¢ w pakiecie nr 50 poniewaz jest to bardzo rozbiezny
asortyment.

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, iz usuwa poz. nr 2 w Pakiecie nr 50. W zalaczeniu aktualny formularz
asortymentowo — cenowy dot. Pakietu nr 50 celem przedtozenia do oferty.

Zestaw pytan nr 3

Pytanie 1 Uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji 12 z pakietu 4 oraz utworzenie odrgbnego zadania.
Wydzielenie wymienionej pozycji zwigkszy konkurencyjnos¢ asortymentowo-cenowg w przedmiotowym
postgpowaniu, co przelozy si¢ na uzyskanie przez Zamawiajacego bardziej korzystnych cen ofert.
Pozostawienie wyzej wymienionej pozycji w dotychczasowym pakiecie silnie ogranicza konkurencjg
wytacznie do podmiotéw posiadajacych pelen asortyment zawarty w pakiecie.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzsze

Zestaw pytan nr 4

Pytanie 1
§ 2 ust. 8 wzoru umowy
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Zwracamy si¢ z prosba do Zamawiajacego, czy chodzilo o dokumenty dopuszczajace do obrotu (ust. 7), a nie
ust. 5? Czy Zamawiajacy wyrazi zgode, aby ww. dokumenty zostaly wystane do Zamawiajacego wraz
z oferta lub z umowa?

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, iz w § 2 ust. 8 wzoru umowy otrzymuje nastepujace brzmienie :

..8. Wykonawca zobowiazuje si¢ do dostarczenia Zamawiajacemu dokumentéw wskazanych w ust. 7
powyzej, najpdzniej wraz z pierwsza dostawa Towaru (dokumenty w jezyku obcym nalezy dostarczyc¢
przetlumaczone na jgzyk polski).

Wykonawca ma dostarczyé przedmiotowe dokumenty zgodnie z zapisami § 2 ust. 8 wzoru umowy.

Pytanie 2

§ 819 wzoru umowy

Zwracamy sig z prosba do Zamawiajacego o dodanie nastgpujacego zapisu do umowy: Zamawiajacy przez
odstapieniem od umowy pisemnie wezwie Wykonawcg do nalezytego wykonania umowy™.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzsze.

Pytanie 3

§ 9 ust. 1a) wzoru umowy

Zwracamy si¢ z prosba do Zamawiajacego o doprecyzowanie czy kary beda naliczane od wartosci brutto
umowy, czy od wartoéci niedostarczonej czesci zaméwienia? Jezeli od wartosci brutto umowy to zwracamy
si¢ z prosba do Zamawiajacego o naliczanie kar umownych od wartoéci niedostarczonej czgSci towaru
(zamoOwienia).

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzsze

Pytanie 4

Pakiet 51 poz. 6-7

Zwracamy si¢ do Zamawiajacego z prosba o wydzielenie pozycji 6 oraz 7 do osobnego pakietu, co pozwoli
Pafstwu na uzyskanie oferty w postgpowaniu przetargowym. W obecnej formie zaden Oferent nie bedzie
mogl zlozyé oferty na powyzszy asortyment, poniewaz nikt poza producentem nie bgdzie mogt go
zaoferowac.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzsze

Zestaw pytan nr 5

Pytanie 1
Pakiet 6 Poz. 1
Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie rekawice chirurgiczne, ortopedyczne, lateksowe bezpudrowe z

wewnetrzna warstwa polimerowa hydrozelowa ulatwiajaca zakladanie, wewnatrz silikonowane, pokryte
przeciwdrobnoustrojowym CPC. AQL po zapakowaniu 0,65, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne,
brazowe, poziom protein < 50 pg/g rekawicy, $rednia grubo$é: na palcu 0,34 mm, na dloni 0,24 mm, na
mankiecie 0,21 mm, dlugo$é min. 280 mm, $rednia sita zrywania min. 34 N. Odporne na przenikanie co
najmniej 3 substancji na poziomie 6 zgodnie z EN 16523-1:2015, w stezeniach wymienionych w normie EN
ISO 374-1 (dokument z wynikami badan wydany przez jednostkg¢ notyfikowana). Mankiet rolowany
z widocznymi podtuznymi i poprzecznymi wzmocnieniami, opakowanie zewngtrzne hermetyczne foliowe
podciénieniowe z dodatkowymi tloczeniami w listkach utatwiajacymi otwieranie. Certyfikat CE jednostki
notyfikowanej dla $rodka ochrony osobistej kategorii III. Opakowanie 40 par. Rozmiary 6,0-9,0.
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza nie wymaga

Pytanie 2
Pakiet 6 Poz. 2
Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie rekawice chirurgiczne lateksowe pudrowane o zewnetrznej

powierzchni mikroteksturowanej. Ksztalt anatomiczny z przeciwstawnym kciukiem, AQL max. 0,65, srednia
grubos¢ na palcu 0,20 mm, na dioni 0,17 mm, na mankiecie 0,15 mm, $rednia sita zrywania przed starzeniem
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16 N, sterylizowane radiacyjnie, $redni poziom protein <20 pg/g rekawicy (badania niezaleznego
laboratorium wg EN 455-3 z podana nazwa rekawic, ktorych ono dotyczy), mankiet rolowany. Opakowanie
zewngtrzne papier-folia, raport laboratorium niezaleznego potwierdzajacy brak podraznien i uczulen.
Diugo$¢ min. 260- 280 mm dopasowana do rozmiaru, badania na przenikalno$é¢ dla wiruséw zgodnie
z ASTM F 1671 oraz EN ISO 374-5. Certyfikat zgodnosci Jednostki Notyfikowanej dla $rodka ochrony
indywidualnej kategorii III, typ B wg EN ISO 374-1. Odporne na przenikanie co najmniej 3 substancji na
poziomie 6, w stezeniach wymienionych w normie EN ISO 374-1. Rekawice chroniace przed
promieniowaniem jonizujacym i skazeniami promieniotworczymi, zgodnie z EN 421, potwierdzone
certyfikatem jednostki notyfikowanej oraz informacjq umieszczona fabrycznie na opakowaniu zbiorczym
(dyspenserze). Produkowane w zaktadach posiadajacych wdrozone i certyfikowane systemy zarzadzania
jakosci ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001. Opakowanie 70 par. Rozmiary 5,5-9,0.

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza nie wymaga.

Pytanie 3

Pakiet 6 Poz. 3

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie rekawice chirurgiczne, syntetyczne neoprenowe, bezpudrowe
z syntetyczng wielowarstwowa powloka polimerowa z poliakrylanem i surfaktantem, powierzchnia
zewnetrzna antyposlizgowa. Srednia grubo$é: na palcu 0,19 mm, dlon 0,16 mm, na mankiecie 0,14 mm,
AQL 0,65, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, jasnobrazowe, dtugo$¢ min. 290 mm. Mankiet rolowany
z tasma adhezyjng, opakowanie zewngtrzne hermetyczne foliowe podci$nieniowe z dodatkowymi
ttoczeniami w listkach ulatwiajacymi otwieranie. Certyfikat CE jednostki notyfikowanej dla $rodka ochrony
osobistej kategorii III, typ B wg EN ISO 374-1. Badania na przenikalno$¢ min. 15 substancji chemicznych
wg EN 16523-1 w tym co najmniej 5 uzywanych w $rodkach dezynfekcyjnych tj. min. przyspieszony tlenek
wodoru, 70% IPA, powidon jodu, kwas paraoctowy, podchloryn sodowy oraz min. 25 lekow
cytostatycznych wg ASTM D 6978 (zalaczy¢ raport z wynikami badari). Opakowanie zewnetrzne
hermetyczne foliowe podcisnieniowe z teksturowaniem listka, Certyfikat CE jednostki notyfikowanej dla
srodka ochrony osobistej kategorii III. Produkowane zgodnie z ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001
potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Opakowanie 50 par. Rozmiary 5,5-9,0.

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza nie wymaga.

Pytanie 4

Pakiet 6 Poz.4

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie rgkawice chirurgiczne, lateksowe bezpudrowe z wewnetrzna
warstwa polimerowa o strukturze sieci. Ksztalt anatomiczny z przeciwstawnym kciukiem, powierzchnia
zewngtrzna mikroteksturowana, AQL 0,65; $rednia grubo§é na palcu 0,24 mm, na dioni 0,19 mm, na
mankiecie 0,17 mm, $rednia sila zrywania przed starzeniem 16 N, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne,
poziom protein <10 ug/g r¢kawicy (badania niezaleznego laboratorium wg EN 455-3 z podana nazwa
regkawic, ktérych ono dotyczy), mankiet rolowany, opakowanie zewngtrzne hermetyczne foliowe
z wycigciem w listku utatwiajacym otwieranie. Dhugo$¢ min. 260-280 mm dopasowana do rozmiaru, badania
na przenikalnos$¢ dla wiruséw zgodnie z ASTM F 1671 oraz EN ISO 374-5. Certyfikat zgodnosci Jednostki
Notyfikowanej dla Srodka ochrony indywidualnej kategorii III, typ B wg EN ISO 374-1. Odporne na
przenikanie co najmniej 3 substancji na poziomie 6, w stgzeniach wymienionych w normie EN ISO 374-1.
Rekawice chroniace przed promieniowaniem jonizujacym i skazeniami promieniotwérczymi, zgodnie z EN
421, potwierdzone certyfikatem jednostki notyfikowanej oraz informacja umieszczona fabrycznie na
opakowaniu zbiorczym (dyspenserze). Produkowane w zaktadach posiadajacych wdrozone i certyfikowane
systemy zarzadzania jakosci ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001. Opakowanie 50 par. Rozmiary 5,5-9,0.
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza nie wymaga
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Pytanie 5
Pakiet 7 Poz. 1
Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie rekawice diagnostyczne, syntetyczne, winylowe bezpudrowe,

ksztalt uniwersalny, powierzchnia zewnetrzna gladka, wewngtrzna bezpudrowa, pokrywana poliuretanem,
dhugos¢ rekawicy min. 240 mm, grubo$é¢ na palcu min. 0,07 +/-0,01 mm. Pozostate parametry zgodne z SWZ
Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzsze.

Pytanie 6
Pakiet 7 Poz.2
Prosimy Zamawiajacego o doprecyzowanie czy rgkawice majg by¢ zarejestrowane jako wyréb medyczny

w klasie I oraz $rodek ochrony osobistej w kategorii II1.
Odpowiedz: Tak

Pytanie 7
Pakiet 7 Poz.3
Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie rekawic o lepszych parametrach AQL<I.,5. Pozostale parametry

zgodne z SWZ
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza nie wymaga

Pytanie 8
Pakiet 7 Poz. 4
Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie rekawice nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, z wewngtrzng

warstwa fagodzaco - nawilzajaco — natluszczajaca z koloidalnego roztworu maczki owsianej, jasno zielone.
AQL 1,0, sita zrywu min 6N wg EN 455. Odporne na przenikanie min. 6 substancji chemicznych na min. 6
poziomie wg. EN 16523-1. Odporne na przenikanie min. 35 cytostatykéw zgodnie z ASTM D6978.
Rekawice zarejestrowane jako wyrob medyczny klasy I i $rodek ochrony indywidualnej kat. III. Dajace si¢
latwo i pojedynczo wyciagac¢ z opakowania. Otwoér dozujacy zabezpieczony dodatkowq folig antybakteryjna
chronigca zawarto$¢é przed kontaminacjg. Pakowane po 250 szt. Dopuszcza si¢ pakowane 230 szt. dla
rozmiaru XL. Oznakowanie CE Deklaracja zgodnos$ci zgodnie z rozporzadzeniem UE 2017/745,
Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzsze

Pytanie 9
Pakiet 26 Poz. 1
Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie uniwersalny beziglowy przyrzad do przygotowywania i pobierania

roztworow z fiolek o r6éznej $rednicy szyjki, 2z kolcem micro. Posiada filtr bakteryjnym 0,2 mikrona
zapewniajacy wyroOwnywanie ci$nienia w fiolce. Dostgp zabezpieczony bialym koreczkiem.  Filtr
wbudowany na catej dlugosci czgsSci chwytnej przyrzadu, nie wystajacy poza przekrdj poprzeczny i podhuzny
korpusu przyrzadu, co umozliwia ergonomiczng pracg z przyrzadem. Objgtos¢ wypelnienia calego zestawu
0,2ml. Kolec mikro tj. kolec wzdluznie $ciety do polowy swojej dlugosci, posiadajacy rynienkg, ktora
umozliwia maksymalne pobranie leku z fiolki, bez strat. Kolec z dwoma przeciwlegle umieszczonymi
otworami, jednym na szczycie kolca, drugim w potowie jego dtugosci.

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza nie wymaga

Pytanie 10
Pakiet 26 Poz. 21 3
Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie Uniwersalny beziglowy przyrzad do przygotowywania i pobierania

roztworéw z fiolek o réznej $rednicy szyjki, umozliwiajacy wielokrotne aseptyczne pobieranie z pojemnika
zbiorczego z kolcem micro. Posiada mechanizm odpowietrzajacy z filtrem hydrofobowym bakteryjnym 0,2
mikrona zapewniajacy wyréwnywanie ci$nienia w fiolce w trakcie dodawania do niej rozpuszczalnika oraz
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w trakcie pobierania z niej roztworu leku, a takze eliminujacy powstawanie aerozolu roztworu leku oraz filtr
czasteczkowy 5 mikrona, nisko wiazacy biatka zapewniajacy efektywne filtrowanie plynéw. Konstrukcja
pozwalajaca na tatwg i skuteczna dezynfekcje plaskiej powierzchni styku zlacza ze strzykawka, oraz tatwe
1 skuteczne usunigcie pozostalosSci pobieranego roztworu z powierzchni styku zlacza ze strzykawka po
odkreceniu strzykawki oraz uniemozliwiajaca cofanie si¢ zawartosci fiolki po odkreceniu strzykawki od
zlacza, nawet w przypadku powstania nadcis$nienia w fiolce. Czas stosowania do 7 dni lub 140 aktywacji
w zaleznosci co nastapi pierwsze przy zachowaniu zasad prawidlowej dezynfekcji. Powierzchnia filtra
czasteczkowego 1em?2. Filtr wbudowany na calej dugos$ci w cze$é chwytng przyrzadu, nie wystajacy poza
przekrdj poprzeczny i podluzny korpusu przyrzadu, co umozliwia ergonomiczng pracg z przyrzadem
Objetos¢ wypelnienia calego systemu- 0,28ml. Kolec mikro tj. kolec wzdluznie $cigty do polowy swojej
dlugosci, posiadajacy rynienkg ktéra umozliwia maksymalne pobranie leku z fiolki, bez strat. Kolec
zdwoma przeciwlegle umieszczonymi otworami, jednym na szczycie kolca, drugim w polowie jego
dlugosci. Konstrukcja wykluczajaca kontakt leku z PCV i aluminium, wolne od lateksu.

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza nie wymaga

Pytanie 11

Pakiet 26 Poz. 1-3

Prosimy Zamawiajacego o wyjasnienie czy beziglowego przyrzady do przygotowania i pobierania lekow
z fiolek, maja by¢ kompatybilne z dowolna $rednicg fiolki?

Prosimy Zamawiajacego o wyjasnienie czy przyrzad ma posiadaé filtr wbudowany na catej dlugosci czesci
chwytnej przyrzadu, nie wystajacy poza przekrdj poprzeczny i podtuzny korpusu przyrzadu, co umozliwia
ergonomiczng pracg z przyrzadem?

Odpowiedz: Zamawiajacy wymaga przyrzadu uniwersalnego umozliwiajacego prace z fiolkami o roznej
$rednicy. Zamawiajacy dopuszcza ale nie wymaga opisanego rozwiazanie.

Pytanie 12

Pakiet 34 Poz.1

Zwracamy si¢ do Zamawiajacego z prosba o dopuszczenie alternatywnego rozwiazania:

Strzykawka 3-czeSciowa, o szczelnej konstrukeji, z konektorem umozliwiajacym pobranie roztworu leku

cytostatycznego z fiolki w systemie zamknigtym. Konektor dziala w systemie zamknigtym, gwarantujac
suche polaczenie dzigki elastomerowym membranom. Konektor bez mozliwosci roztaczenia od strzykawki,
po akustycznym potwierdzeniu polaczenia, jednocze$nie umozliwia obrét strzykawki wokol wiasnej osi.
System nie zawiera lateksu, DEHP oraz BPA. Konektor beziglowy, pozwalajacy na wysoki przeptyw.
Strzykawka dostgpna w rozmiarach : 1ml, 3ml, Sml, 10ml, 20ml, 30ml i 60ml. Konektor jest czgscig systemu
zamknigtego, z kodem ONB nadanym przez FDA

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza nie wymaga

Pytanie 13

Pakiet 34 Poz.2

Zwracamy si¢ do Zamawiajacego z prosba o dopuszczenie alternatywnego rozwigzania o ponizszych
parametrach: adapter pasujacy do powszechnie wykorzystywanych fiolek o $rednicy

13mm, 20mm i 28mm, w zalezno$ci od potrzeb Zamawiajacego. zapewniajacy bezpieczny i wolny od
zanieczyszczen sposob dostgpu do fiolki. Centralne naklucie wymuszane przez boczne stabilizatory, adapter
nie zawiera DEHP, lateksu. Adapter wyposazony w system sygnalizacji akustycznej potwierdzajacy
poprawne polaczenie z naktadka na strzykawke, posiadajacy specjalny kolec wzdhuznie Scigty do potowy
swojej dlugosci umozliwiajacy maksymalne pobranie leku z fiolki. Adapter we wspolpracy ze strzykawka
zapewnia wyréwnanie ci$nienia przy transferze cieczy z oraz do fiolki. Przyrzad jest elementem systemu
zamknigtego, posiadajacego kod ONB nadany przez FDA.

Prosimy Zamawiajacego o wyjasnienie czy system do przygotowania lekéw cytostatycznych ma by¢
systemem beziglowym, calkowicie uniemozliwiajacym zaktucie igla?
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Prosimy Zamawiajacego o wyjasnienie czy nakladka na fiolkg powinna by¢ wyposazona w specjalny kolec
mikro tj. kolec wzdhuznie $cigty do polowy swojej dlugoéci, z dwoma otworami umieszczonymi jednym na
szczycie, drugim w potowie dtugosci, umozliwiajacy pobranie maksymalnej ilosci leku z fiolki.

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza nie wymaga.

Pytanie 14
Pakiet 34 Poz. 3
Zwracamy si¢ do Zamawiajacego z prosba o dopuszczenie alternatywnego rozwiazania: Urzadzenie

dostepowe do worka, kompatybilny z urzadzeniem na strzykawke, dziatajacy w systemie elastomerowych
membran gwarantujacych suche polaczenie, posiadajacy kod ONB nadany przez FDA.
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza nie wymaga

Pytanie 15
Pakiet 34 Poz. 4
Zwracamy si¢ do Zamawiajacego z prosba o dopuszczenie alternatywnego rozwiazania adaptera luer-lock

pozwalajacy zmieni¢ standardowy port typu zenskiego w element systemu zamknigtego, dzialajacy
w systemie podwojnych elastomerowych membran.
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza nie wymaga

Pytanie 16
Pakiet 49
Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie zestaw do toalety jamy ustnej zawierajacy w jednym fabrycznym

opakowaniu: 2 gabki z poprzecznym pofaldowaniem pokryte dwuwgglanem sodu z odsysaniem, z 2
otworami ssacymi, z zagieta koncowka oraz z pozioma manualng zastawka do regulacji sity odsysania. Ptyn
do phlukania jamy ustnej o wiasciwosciach myjacych, dezynfekujacych i nawilzajacych w wyciskanej
saszetce, 7ml. Kazde pojedyncze opakowanie pelni jednoczesnie funkcjg pojemnika na plyn i pozwala na
przygotowanie roztworu roboczego przed otwarciem opakowania. Zarejestrowany jako wyréb medyczny
klasy Ila

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza nie wymaga

Pytanie 17
Pakiet 53 Poz.1
Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie filtra 0,2mikrometra

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzsze.

Pytanie 18
Pakiet 53 Poz.2
Prosimy zamawiajacego o dopuszczenie aparat do przetoczen lekow cytostatycznych z regulatorem

przeplywu dla o dlugoéci 43 cm, dren wykonany z poliuretanu, w linii zacisk typu C. Kolec
z odpowietrznikiem zabezpieczonym klapka.
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza nie wymaga.

Pytanie 19

Pakiet 53 Poz. 2

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie Zestaw skladajacy si¢ z aparatu do przetoczen lekow
cytostatycznych z regulatorem przeptywu dla dwoch gestosci roztworow(10% i 40%) o dhugosci 43 cm, dren
wykonany z poliuretanu, w linii zacisk typu C. Kolec z odpowietrznikiem zabezpieczonym klapka oraz
zlinii infuzyjnej bursztynowej, matowej, z wyczuwalng tekstura antyposlizgowa, ulatwiajaca uchwyt
o dhugosci 181 cm do podawania cytostatykéw z 2 bocznymi portami beziglowymi do podiaczenia
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pojemnika z lekiem, ulozonymi naprzemiennie. Porty dostgpu w postaci zaworéw beziglowych z plaska
powierzchnia do dezynfekcji, nie wymagajace dodatkowego koreczka. W linii zacisk zatrzaskowy, zacisk
rolkowy z miejscem na podwieszenie drenu, w dystalnej czeéci dodatkowy zawér do dostrzyknigé, nad
zaworem zastawka antyzwrotna uniemozliwiajaca cofanie si¢ krwi do drenu. Dren z poliuretanu. Przyrzad
nie zawiera DEHP.

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza nie wymaga

Pytanie 20

Pakiet 53 Poz.3

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie linii do podazy z zaworami beziglowymi nie wymagajacego
dodatkowego koreczka z plaska membrang latwg do dezynfekcji

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzsze.

Pytanie 21

Pakiet 53 Poz. 4

Prosimy zamawiajacego o dopuszczenie linii do podazy z zastawka antyzwrotna nad portem do
dostrzyknig¢. Pozostale parametry zgodne z SWZ

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza nie wymaga

Pytanie 22

Pakiet 53 Poz. 5

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie linia infuzyjna bursztynowa, matowa, z wyczuwalna teksturg
antyposlizgowa, ulatwiajaca uchwyt, do podawania cytostatykéw z 5 portami dostgpowymi ulozonymi
naprzemiennie, o dlugo$ci maksymalnie 190 cm. Porty dostgpu w postaci zaworéw beziglowych z plaskg
powierzchnia do dezynfekcji, nie wymagajace dodatkowego koreczka. Linia odpowiednia do podazy
z workéw 1 butelek, w linii zacisk zatrzaskowy, zacisk rolkowy z miejscem na podwieszenie drenu,
w dystalnej czgSci dodatkowy zawor do dostrzyknigé, nad zaworem zastawka antyzwrotna uniemozliwiajaca
cofanie si¢ krwi do drenu. Koniec dystalny zakonczony zatyczka z filtrem hydrofobowym. Dren
z poliuretanu. Przyrzad nie zawiera DEHP.

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza nie wymaga

Zestaw pytan nr 6

Pytanie 1

Dotyczy: Pakiet nr 40

Prosimy o wydzielenie wyposazenia do generatorow Erbe z pozycji 4, 5, 10, 11, 12 jako osobny pakiet.
Jednocze$nie informujemy, iz opisane w pozycji nr 4 i 5 wyposazenie przestalo by¢ produkowane i zostato
zastgpione nowszym, bezpieczniejszym rozwigzaniem elektrody neutralnej wielorazowej o powierzchni
194cm?2 |, nadzorowana przez unikatowy system bezpieczenstwa

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzsze

Pytanie 2
Dotyczy: Pakiet nr 40

Czy zamawiajacy w pozycji 10 wymaga 4000 sztuk elektrod neutralnych czy 4000 opakowan? Opakowanie
zbiorcze w przypadku naszego produktu (niedzielone pudetko na sztuki) wynosi 50 szt
Odpowiedz: Zamawiajacy wymaga 4000 sztuk elektrod. W zalaczeniu aktualny formularz asortymentowo —

cenowy dot. Pakietu nr 40 celem przedlozenia do oferty.

Pytanie 3
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Dotyczy: Pakiet nr 40 (poz. 4 i 5)

Czy zamawiajacy wymaga dostarczenia nowszego, bezpieczniejszego rozwiazania elektrody wielorazowej
do diatermi ERBE, ktorych stosowanie zaleca producent. Elektroda o powierzchni 194cm2, nadzorowana
przez system Erbe NESSY mocowana do pacjenta za pomoca gumowego pasa o dilugo$ci 82cm oraz
zastosowanie sprayu kontaktowego dla lepszej przewodnosci i przyczepnosci.

Kabel do elektrody wielorazowej o dtugosci 4m.

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza nie wymaga

Pytanie 4

Zatacznik nr 4 — Wzér umowy, §3 pkt. 6

Czy zamawiajacy wyrazi zgode na wydhizenie terminu realizacji dostaw do 5 dni roboczych, ze wzgledu na
konieczno$¢ wysytki niektérych towaréw bezposrednio z fabryki/magazynu z Niemiec. Proponujemy zapis
. Wykonawca zobowiazany jest dostarczyé Zamawiajacemu towar zgodny z zamdéwieniem nie poznigj niz
w terminie 5 dni roboczych od daty zlozenia zamdéwienia®.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzsze

Zestaw pytan nr 7
Pytanie 1

Pakiet 44: Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania komplet poscieli jednorazowej, wykonany z wiékniny
polipropylenowej, zawierajacy prze$cieradto 160 x 210 cm, poszweg na koldrg 160 x 200 , poszewke na
poduszke 70 x 80 cm?

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza nie wymaga

Zestaw pytan nr 8

Pytanie 1

pakiet 1, poz. 6

Czy zamawiajacy wydzieli poz.6 do osobnego pakietu, takie rozwiazanie pozwoli na zlozenie
konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniedzy jest dla Zamawiajacego
priorytetem, a podzial pakietu to umozliwia. Ztozenie ofert przez rézne firmy pozwoli Zamawiajacemu na
dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w mysl ustawy PZP,
gdyz wigksza liczba oferentow stwarza wigksze mozliwosci wyboru.

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt

z przeliczeniem ilo$ci z zaokragleniem w gorg do pelnych opakowan
Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzsze

Pytanie 2
zadanie 2, poz. 29,34
Czy zamawiajacy wydzieli poz.29,34 do osobnego pakietu, takie rozwiazanie pozwoli na zlozenie

konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pienigdzy jest dla Zamawiajacego
priorytetem, a podzial pakietu to umozliwia. Zlozenie ofert przez rézne firmy pozwoli Zamawiajacemu na
dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w mysl ustawy PZP,
gdyz wigksza liczba oferentow stwarza wigksze mozliwosci wyboru.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzsze

Pytanie 3
zadanie 3, poz. 17-19
Czy zamawiajacy wydzieli poz.17-19 do osobnego pakietu, takie rozwiazanie pozwoli na zlozenie

konkurencyjnej oferty?
Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzsze
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Pytanie 4

zadanie 4, poz. 14-16

Czy zamawiajacy wydzieli poz.14-16 do osobnego pakietu, takie rozwigzanie pozwoli na zlozenie
konkurencyjnej oferty?

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzsze

Pvytanie 5

zadanie 4, poz. 14, 16

Czy Zamawiajacy dopusci przyrzad do przetaczania plynéw infuzyjnych bez dodatkowego zaczepu na
zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igly biorczej, natomiast kolec igly biorczej posiada ostong
z tworzywa sztucznego?

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzsze

Pytanie 6
zadanie 4, poz. 15
Czy Zamawiajacy dopusci przyrzad do przetaczania krwi z zaczepem na zacisku rolkowym, bez miejsca na

umieszczenie igly biorczej, natomiast kolec igly biorczej posiada ostong z tworzywa sztucznego?
Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzsze

Pvytanie 7
zadanie 4, poz. 14-16
Czy zamawiajacy wymaga zaoferowania przyrzadu do przetaczania bez ftalanow z informacja na etykiecie w

formie symbolu (normy zharmonizowanej ) potwierdzajacg brak zawartosci ftalanow?
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza nie wymaga

Pytanie 8
zadanie 4, poz. 18-23
czy zamawiajacy dopusci tlok w kolorze mlecznym?

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza nie wymaga

Pytanie 9
zadanie 4, poz. 18-24,
Czy zamawiajacy wydzieli poz.18-24 do osobnego pakietu, takie rozwigzanie pozwoli na zlozenie

konkurencyjnej oferty?
Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzsze

Pytanie 10
zadanie 5, poz.2-3.4
czy zamawiajacy dopusci skalg rozszerzonag 50/60 ml?

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza nie wymaga pod warunkiem kompatybilnoéci z pompami infuzyjnymi

dostepnymi na oddziale OIOM ( wykaz pomp zamieszczony pod formularzem asortymentowo-cenowy)

Pytanie 11

zadanie 5, poz.1-4

czy zamawiajacy dopusci strzykawki wpisane do menu pomp ASCOR?
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza nie wymaga

Pytanie 12

Sporzadzita: M.Malinowska 14



Zadanie 36, poz.7-8,10-14,31-34,37,41,43-45,48,57,59,

Czy zamawiajacy wydzieli poz. 7-8,10-14,31-34,37,41,43-45,48,57,59 do osobnego pakietu, takie
rozwigzanie pozwoli na ztozenie konkurencyjnej oferty?

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzsze

Pytanie 13
Zadanie 36, poz. 10-13
Czy zamawiajacy dopusci dren min. 200 cm?

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzsze

Pytanie 14
Zadanie 43
Czy zamawiajacy dopusci worki na wymioty wykonane folii LDPE w kolorze mlecznym, ustnik

z polipropylenu, bez lateksu i PCW, ze skalg co 100 ml, skala do 1,5 1, zakonczony obrgcza w systemie
"okreé i zamknij", z instrukcja uzytkowania w postaci piktogramu umieszczona na kazdym worku, wymiary
ok. 35 cm dl. x 16,5 cm szer., z saszetkg pochtaniajaca?

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza nie wymaga

Zestaw pytan nr 9
Pytanie 1

Pakiet nr 3, pozycja nr 1 — Czy zamawiajacy dopusci niesilikonowane rurki intubacyjne?
Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzsze

Pytanie 2

Pakiet nr 3, pozycja nr 16 — Prosimy o doprecyzowanie do jakiego modelu ssaka ma by¢ przeznaczony filtr?
Odpowiedz: Zamawiajacy oczekuje filtra uniwersalnego do ssaka typu Ca-Mi askir 30 $r.wew.drenu 7,5
mm

Pytanie 3
Pakiet nr 3, pozycja nr 20 — Czy zamawiajacy dopusci rurki intubacyjne ze standardowym zakonczeniem?

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzsze

Pytanie 4
Pakiet nr 10, pozycja nr 1 — Czy zmawiajacy dopusci filtr o martwej przestrzeni 35ml?

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza nie wymaga

Sporzadzita: M.Malinowska 15



Pytanie 5
Pakiet nr 10, pozycja nr 2 — Czy zamawiajacy dopusci jako produkt rownowazny wymiennik ciepla i wilgoci
o nastgpujacych parametrach:

. Wymiennik ciepla i wilgoci: celulozowy

. Przestrzen martwa: 16ml

. Waga: 9¢g

. Objetos¢ oddechowa: 200-1000ml

. Skutecznos$¢ nawilzania: 24mg przy Vt500
. Opornos¢: 0,5 hPa przy 30 I/min

. Ztacza: 15F

. Port do odsysania: tak, zabezpieczony zatyczka
. Port tlenowy: tak

. Opakowanie: papier/folia

. Jalowy: tak?

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzsze

Pytanie 6

Pakiet nr 27, pozycja nr 2 — Czy zamawiajacy dopusci zel do EKG o pojemnoéci 250ml z przeliczeniem
ilosci do 120 opakowan?

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza nie wymaga

Pytanie 7
Pakiet nr 36, pozycja nr 61 — Czy zamawiajacy dopusci wzierniki uszne 2,5Smm?
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza nie wymaga

Pvytanie 8
Pakiet nr 36, pozycja nr 62 — Czy zamawiajacy dopus$ci wzierniki uszne 4,0mm?
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza nie wymaga

Pytanie 9
Pakiet nr 38, pozycja nr 1 — Czy zamawiajacy dopusci worek oddechowy o pojemnosci 11?
Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzsze.

Pytanie 10
Pakiet nr 38, pozycja nr 2 — Czy zamawiajacy dopusci worek oddechowy o pojemnoséci 21?
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza nie wymaga

Pytanie 11
Pakiet nr 39, pozycja nr 2,4 — Czy zamawiajacy dopusci produkt rownowazny innego producenta?

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzsze.

Pytanie 12
Pakiet nr 39, pozycja nr 1 — Czy zamawiajacy dopusci obwdd oddechowy z dodatkowa rurg o dhugosci

120cm?
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza nie wymaga

Pytanie 13
Pakiet nr 39, pozycja nr 2 — Czy zamawiajacy oczekuje maski w rozmiarze 4 i 5?
Odpowiedz: TAK. Zamawiajacy oczekuje maski w rozmiarze 41 5
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Pytanie 14
Pakiet nr 39, pozycja nr 4 — Czy zamawiajacy dopusci tyzki z plastikowym zamkiem?
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza nie wymaga

Pytanie 15

Pakiet nr 43, pozycja nr 1 — Czy zamawiajacy dopusci worek na wymiociny o Srednicy ok. 11,5cm?
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza nie wymaga

Pytanie 16
Pakiet nr 46, pozycja nr 1 — Czy zamawiajacy dopusci myjki wykonane z materiatu Airlaid, o gramaturze

55g/m2 + 25g folii PE?
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza nie wymaga

Pytanie 17

Pakiet nr 49, pozycja nr 1 — Czy zamawiajacy dopusci zestaw z ptynem do plukania jamy ustnej z 0,1%
roztworem nadtlenku wodoru?

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza nie wymaga

Pytanie 18

Pakiet nr 49, pozycja nr 1 — Czy zamawiajacy dopusci zestaw z ptynem do plukania jamy ustnej z 0,12%
roztworem chlorheksydyny?

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza nie wymaga

Pytanie 19

Pakiet nr 50, pozycja nr 1 — Czy zamawiajacy dopusci myjki w formie zaokraglonej regkawicy, nasaczone
jednostronnie §rodkami myjacymi o naturalnym ph 5,5, w rozmiarze 17x24,5cm, o gramaturze 100g/m2
(cze$é przednia) oraz 70g/m2 (cze$é tylna), czysto$¢ mikrobiologiczna potwierdzona badaniami na brak
zawarto$ci TPC, Coliforms, Fungi, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Streptococcus
hemolyticus, pakowane po 20 sztuk z przeliczeniem ilo$ci do pelnych opakowan zaokraglonych w gore?
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza nie wymaga

Pytanie 20

Pakiet nr 50, pozycja nr 2 — Prosimy o doprecyzowanie jaki czujnik ma na mysli zamawiajacy?

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, iz usuwa poz. nr 2 w Pakiecie nr 50. W zataczeniu aktualny formularz
asortymentowo — cenowy dot. Pakietu nr 50 celem przedtozenia do oferty

Pytanie 21
Pakiet nr 50, pozycja nr 3 — Czy zamawiajacy dopusci suche myjki w formie rgkawicy wykonane z bardzo

migkkiego, niestrzgpiacego si¢ materialu Molton, o gramaturze 75g/m2, rozmiar 15 cm x 23 cm, brzegi
zgrzane ultradzwigkami, pakowane po 50 szt.?
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza nie wymaga.

Zestaw pytan nr 10

Pytanie 1

Pakiet 14 Pozycja 1 - Czy Zamawiajacy dopusci oryginalny zestaw producenta automatycznego
wstrzykiwacza kontrastu Covidien OptiStar Elite w sklad ktérego wchodzi 2 x wklad do wstrzykiwacza,
1x tacznik niskoci$nieniowy o dt 230 cm z tréjnikiem typu Y z 1 zaworem zwrotnym oraz 2 X ostrza typu
spike?
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Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza nie wymaga

Pytanie 2

Pakiet 14 Pozycja 2 - Czy Zamawiajacy dopusci oryginalne zlacze producenta automatycznego
wstrzykiwacza kontrastu Covidien OptiStar Elite o d.230 cm z tréjnikiem typu Y o wytrzymatosci do 350
PSIL,z jednym zaworkiem zwrotnym?

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza nie wymaga

Pytanie 3

Pakiet 15 - Prosimy o doprecyzowanie ze w tym pakiecie Zamawiajacy opisal wklady do wstrzyknigé
Covidien OPTIVANTAGE do kontrastu TK.

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 4

Pakiet 15 Pozycja 1 - Czy Zamawiajacy dopusci oryginalny zestaw producenta automatycznego
wstrzykiwacza  kontrastu Optivantage DH w ktérego sktad wchodzi : 1 x strzykawka 200 ml,
1 x jednorazowa rurka napetniajaca ,,J”" - 400 PSIlub 1x strzykawka 200 ml, 1x kolec do napekiania - 350
PSI?

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza nie wymaga

Pytanie 5
Pakiet 15 Pozycja 3 - Czy Zamawiajacy dopu$ci oryginalne niskoci$nieniowe zltacze o di. 150 cm

z trojnikiem typu Y o wytrzymatoéci do 350 PSI z 1 zaworem zwrotnym lub zwijany przewod polaczeniowy
w ksztalcie litery Y o d1.152 cm z dwoma zaworami zwrotnymi o wytrzymatosci do 400 PSI?
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza nie wymaga

Zestaw pytan nr 11

Pytanie 1

Pakiet nr 14 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie nr 14 poz. 1 jednorazowego, sterylnego zestawu do automatycznego
wstrzykiwacza kontrastu Covidien Optistar Elite z minimum jednym zaworkiem zwrotnym.

Pozostate parametry bez zmian.

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza nie wymaga

Pytanie 2
Pakiet nr 14 poz. 2
Prosimy o dopuszczenie w pakiecie nr 14 poz. 2 zlacza niskoci$nieniowego o dt. 250 cm z trgjnikiem typu Y

o wytrzymatosci do 375 PSI, z min. jednym zaworkiem zwrotnym.
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza nie wymaga

Pytanie 3
Pakiet nr 15 poz. 1
Prosimy o dopuszczenie w pakiecie nr 15, poz. 1 jednorazowego, sterylnego zestawu do automatycznego

wstrzykiwacza kontrastu Covidien OptiVantage DH. Skifad zestawu: 1 x wklad do wstrzykiwacza 200ml,
1 x zlacze szybkiego napetniania.
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza nie wymaga

Pytanie 4
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Pakiet nr 15, poz. 2

Czy Zamawiajacy w pakiecie nr 15, poz. 2 dopusci zestaw tzw. dualpack o nastgpujacym skladzie:

2 x wklad do wstrzykiwacza 200ml

1 x tacznik niskoci$nieniowy o dt. 150c¢m z tréjnikiem typu ,,Y™ z dwoma zaworkami zwrotnymi

2 x zlacze szybkiego napeniania ,,J”

2 x ostrze typu Spike ?

Zgoda na powyzsze pozwoli Zamawiajacemu zmniejszy¢ wielko$§¢ zaméwienia o polowg (czyli do
2000 szt.), a tym samym obnizy¢ koszty zamoéwienia.

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza nie wymaga

Pytanie 5

Pakiet nr 15 poz. 3
Prosimy o dopuszczenie w pakiecie nr 15 poz. 3 zlacza niskiego o di. 150 cm z tréjnikiem typu Y

o wytrzymatosci do 375 PSI z dwoma zaworkami zwrotnymi.
Odpowiedz: : Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzsze

Pytanie 6
Pakiet nr 15 poz. 4
Prosimy o dopuszczenie w pakiecie nr 15 poz. 4 zlacza niskoci$nieniowego (przedtuzacza) jednodroznego

bez zaworka zwrotnego o dhugos$ci min. 150 cm, o wytrzymatosci ci$nieniowej 375 PSI, kompatybilne z
wkladami do wstrzykiwacza typu Covidien Optivantage DH (przedluzacz).
Odpowiedz: : Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzsze

Zestaw pytan nr 12

Pytanie 1

Pakiet 6 poz. 1

Zwracamy si¢ do Zamawiajacego z prosba o wyrazenie zgody na zaoferowanie regkawic zgodnych
Z ponizszym opisem:

Rekawice chirurgiczne lateksowe ortopedyczne sterylne, bezpudrowe, rolowany mankiet, wewngtrznie
polimerowane, zewnetrznie chlorowane, kolor brazowy, ksztalt anatomiczny, warstwa antyposlizgowa na
calej powierzchni zewnetrznej rekawicy. Grubos¢ $cianki na palcu 0,33-0,34mm,na dtoni 0,30-0,31mm, na
mankiecie 0,23-0,24mm, dlugo$¢ min 290mm, AQL: 0,65, poziom protein lateksowych ponizej 20pug/g, sita
zrywu przed starzeniem min 25N. Odporne na przenikanie: substancji chemicznych zgodnie z normg EN
16523-1 i EN 374-4. Zarejestrowane jako wyrob medyczny oraz $rodek ochrony indywidualnej kategorii I11.
Pakowane podwdjnie — opakowanie wewngtrzne papierowe z oznaczeniem rozmiaru rekawicy oraz
rozroznieniem lewej i prawej dloni, opakowanie zewnetrzne folia. Nie skladane na pél. Sterylizowane
radiacyjnie. Rozmiar 6,0-9,0.

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza nie wymaga

Pytanie 2

Pakiet 6 poz. 2

Zwracamy si¢ do Zamawiajacego z prosba o wyrazenie zgody na zaoferowanie rekawic zgodnych
Z ponizszym opisem:

Rekawice chirurgiczne, lateksowe, pudrowane, mikroteksturowane na calej powierzchni chwytnej, mankiet
rolowany, sterylizowane radiacyjnie, AQL 0,65, grubo$¢ na palcu 0,23-0,24mm, na dtoni 0,20-0,21mm,
mankiecie 0,19-0,20mm; dlugo$¢ min 286 mm. Poziom protein ponizej 40 pg/g i sita zrywu przed
starzeniem min. 16N (potwierdzone raportem z badan producenta). Zgodne z EN 455-1,2,3,4, ASTM F1671,
EN ISO 374-1,2,4,5, EN 16523-1. Dostepne w rozmiarach 6-9, w opakowaniu wewn. papier, zewn. foliowe.

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza nie wymaga

Pytanie 3
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Pakiet 6 poz. 3

Zwracamy si¢ do Zamawiajacego z prosba o wyrazenie zgody na zaoferowanie rekawic zgodnych
Z ponizszym opisem:

Rekawice chirurgiczne, bezlateksowe, syntetyczne wykonane z neoprenu, bezpudrowe, sterylne, ksztalt
anatomiczny, rolowany mankiet, obustronnie polimerowane. Dhugo$¢ rekawicy min 300mm, sita zrywu
przed starzeniem min 16N i AQL 0,65. Wyréb medyczny klasy Ila i $rodek ochrony indywidualnej kat. IT1.
Zgodne z wymaganiami EN 455. Odporne na przenikanie wiruséw zgodnie z norma ASTM F1671. Odporne
na przenikanie mikroorganizméw zgodnie z EN ISO 374-5, odporne na przenikanie substancji chemicznych
zgodnie z normg EN 16523-1 i EN 374-4. Rekawice pakowane podwdjnie — opakowanie wewnetrzne
papierowe z oznaczeniem rozmiaru rekawicy oraz rozréznieniem lewej i prawej dloni, opakowanie
zewngtrzne foliowe. Nie sktadane na p6t. Sterylizowane radiacyjnie promieniami Gamma. Rozmiar 6,5-9,0.

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza nie wymaga

Pytanie 4

Zwracamy si¢ do Zamawiajacego z prosba o wyrazenie zgody na zaoferowanie rgkawic zgodnych
Z ponizszym opisem:

Rekawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe, sterylne, mankiet rolowany, mikrotekstura na calej
powierzchni zewngtrznej, dlugo$¢ minimalna rgkawicy 285mm. Polimerowane obustronnie. Ksztalt
rekawicy anatomiczny. Sifa zrywu przed starzeniem 16N. AQL 0,65. Produkt zgodny z wymaganiami EN
455, odporne na przenikanie wirusoéw zgodnie z normg ASTM F1671. Zgodne z EN ISO 374-1,2,4,5, EN
16523-1. Regkawice pakowane podwdjnie, opakowanie wewnetrzne papierowe z oznaczeniem rozmiaru
rgkawicy oraz rozroznieniem lewej i prawej dloni, opakowanie zewngtrzne foliowe. Sterylizowane
radiacyjnie promieniami gamma. Rozmiary: 6.0-9.0.

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza nie wymaga

Pytanie 5

Wnosimy o modyfikacj¢ Rozdzialu XVI pkt 1 SWZ poprzez poprawienie omylki pisarskiej i wpisanie
w miejsce ,,3 tygodnie i pézniej” odpowiednio ,,3 tygodnie i wczesniej”. UZASADNIENIE: Wykonawca
zaklada iz wolg Zamawiajacego by w sytuacji gdy Wykonawca w zakresie pakietu 55 zaoferuje termin
krotszy a nie dluzszy niz 3 tygodnie otrzymal maksymalng ilo$¢ punktow tj. 100. W przeciwnym wypadku
w przypadku zaoferowania terminu 4 tygodniowego ktory jest terminem pozniejszym anizeli termin
3 tygodni Zamawiajacy bylby zmuszony przyzna¢ maksymalng ilo$¢ punktéw tj. 100.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wprowadza zmian w zapisach SWZ. Kryterium dot. terminu dostawy brzmi
nastepujaco:

Zamawiajacy bedzie przyznawal punkty za termin
dostawy wedlug nastgpujacych kryteriow:

Termin
dostawy 40% 40 6 tygodni — 0 ppkt.
-D 4 lub 5 tygodni — 50 ppkt.

3 tygodnie i ponizej — 100ppkt.

Zapis brzmi nastepujaco ,,3 tygodnie i ponizej ™ a nie ,, 3 tygodnie i p6Zniej”

Pytanie 6
Wnosimy o modyfikacjg § 7 ust. 2 projektu umowy poprzez wydhuzenie terminu realizacji reklamacji do 5

dni roboczych.
Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, iz §7 wzoru umowy otrzymuje nastgpujgce brzmienie :
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1.Wykonawca rozpatrzy reklamacj¢ Zamawiajacego co do jako$ci dostarczonego Towaru w terminie 5 dni
roboczych od daty doreczenia reklamacji na nr faksu Wykonawey ... lub za
posrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail ... Nie udzielenie
odpowiedzi w tym terminie uwaza sig¢ za uznanie reklamacji.

2.Wykonawca w ciagu 120 godzin przypadajacych w dni robocze od uznania reklamacji jest zobowiazany do

wymiany wadliwego Towaru na Towar zgodny z Umowa.

Pytanie 7
Wnosimy o modyfikacje § 8 projektu umowy poprzez dodanie ust. 6 o tresci: ,,W przypadku zmiany stawki

podatku VAT na wyroby bedace przedmiotem zaméwienia, cena ulegnie zmianie z dniem wejscia w Zycie
aktu prawnego okreslajacego zmiang stawki VAT, z zastrzezeniem, ze zmianie ulegnie wowczas wylacznie
cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana umowy w tym przypadku nastapi automatycznie i nie
wymaga formy aneksu.” UZASADNIENIE: Wysoko§¢ stawki podatku VAT na wyroby bedace
przedmiotem zaméwienia jest czynnikiem cenotwérczym, niezaleznym do swobodnego uznania i woli Stron.
Zmiana stawki podatku VAT nastepuje bowiem w drodze zmiany wiasciwej ustawy, w dniu oznaczonym
przez ustawodawce, a Strony nie moga sig uchyla¢ od jej skutkow i zobowiazane sa ponosi¢ zwigzane z nig
koszty w terminach i na zasadach okre$lonych przez ustawodawcg. W ocenie Wykonawcy, w kontekscie
powyzszego, obciazanie Wykonawcy skutkami tejze zmiany lub skutkami ewentualnego op6znienia w jej
wprowadzaniu, tj. uzaleznieniem zmiany ceny brutto w zwiazku ze zmiang stawki podatku VAT od
podpisania stosownego aneksu do umowy, stoi w sprzecznosci z przepisami podatkowymi.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzsze

Pytanie 8
Wnosimy o modyfikacje § 8 projektu umowy poprzez dodanie ust. 7 o treéci: ,,Zamawiajacy dopuszcza

mozliwo$¢ zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania
umowy kursu dolara amerykanskiego w stosunku do zlotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana
umowy nastapi w formie aneksu.” UZASADNIENIE: Zmiana zaproponowana przez Wykonawcg jest
odpowiedzia na czynniki niezalezne od Wykonawcy, a majace realny wplyw na ceng wyrobow
dostarczanych w ramach umowy przetargowej. Nalezy podkreslié, ze Wykonawca nie powinien by¢
w calosci i samodzielnie obciazany ryzykiem zmiany stosunkéw gospodarczych, a tym samym zobowiazany
do realizowania umowy po razaco niskich cenach.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzsze

Pytanie 9
Wnosimy o modyfikacje § 9 ust. 1 i 2 projektu umowy poprzez obnizenie przewidzianych nim kar

umownych do wysokosci:
a.0,5% warto$ci zamowionego a niedostarczonego towaru za kazdy dzien roboczy zwloki w lit. a);
b.5% warto$ci niezrealizowanej czgsci umowy w lit. b) i ust. 2.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzsze

Zestaw pytan nr 13
Pytanie 1 Zamawiajacy w Pakiecie nr 10, poz. 2 wymaga:

Wymiennik ciepla i wilgoci z mozliwoscia podazy tlenu, tzw. sztuczny nos, z samodomykajacym sig
portem do odsysania, czwordzielna zastawka do uwalniania cisnienia, sterylny, opakowanie:
2 |papier/folia

Czy Zamawiajacy w Pakiecie nr 10, poz. 2
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dopusci jako réwnowazny: Wymiennik ciepla i wilgoci z mozliwoscia podazy tlenu, tzw. sztuczny nos,
z samodomykajacym si¢ portem do odsysania, zabezpieczony klapka do uwalniania cisnienia, sterylny,
opakowanie: papier/folia ?

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzsze

Pytanie 2
Czy Zamawiajacy w pakiecie 39, poz. 3 dopusci maski krtaniowe jednorazowego uzytku w 6 rozmiarach
od 1-5?

1# <Skg

1.5 5-10kg

2% 10-20kg
254  20-30kg
3% 30-50kg
4%  50-70kg
54 >70kg

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza nie wymaga

Zestaw pytan nr 14

Pytanie 1
Dotyczy pakietu 9

Prosimy o dopuszczenie renomowanego filtra bakteryjno-wirusowego elektrostatycznego z wymiennikiem
ciepta 1 wilgoci z celulozy, sterylnego, z portem do kapnografii. Wymég filtra mechaniczno-
elektrostatycznego wskazuje na jednego Wykonawcg i uniemozliwia zlozenie oferty wigkszo$ci podmiotow,
co ogranicza konkrencjg. Proponowany filtr elektrostatyczny posiada skuteczno$é filtracji powyzej 99,999
wzgledem wiruséw i powyzej 99,998 wzgledem bakterii. Proponowany filtr posiada réwniez potwierdzong
badaniami skuteczno$¢ wzgledem wiruséw Hepatitis C i HIV, jak rowniez Mycobacterium Tuberculosis.
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza nie wymaga.
Zestaw pytan nr 15

Pytanie nr 1

Pakiet nr 3 poz. 1 Czy zamawiajacy wymaga rurki intubacyjnej, bez mankietu pediatrycznej szczegdlnie
polecanej do dhugotrwatej wentylacji?

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza nie wymaga.
Pytanie nr 2

Pakiet nr 3 poz. 3 Czy zamawiajacy wymaga oznaczenia nie tylko nr rurki na baloniku kontrolnym ale
rowniez Srednicy mankietu na baloniku kontrolnym?

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza nie wymaga.
Pytanie nr 3

Pakiet nr 3 poz. 6 Czy zamawiajacy wymaga oznaczenia nie tylko nr rurki na baloniku kontrolnym ale
réwniez srednicy mankietu na baloniku kontrolnym?

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza nie wymaga
Pytanie nr 4
Pakiet nr 3 poz. 11 Czy zamawiajacy wymaga rurek Gudel z PVC, bez lateksu, bez ftalanéw pakowanych

papier-folia?
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Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza nie wymaga

Pytanie nr 5

Pakiet nr 3 poz. 12 Czy zamawiajacy ma na mysli facznik-martwa przestrzen o dtugosci 15cm i objetosci
martwej przestrzeni 35ml?

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza nie wymaga

Pytanie nr 6

Pakiet nr 3 poz. 15 Czy zamawiajacy wymaga facznika sterylnego?
Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzsze.
Pytanie nr 7

Pakiet nr 8 poz. 38

Czy zamawiajacy dopusci rownowazna rozbieralna koncowke ortopedyczna do odsysania pola operacyjnego
o dt 16ecm?

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza nie wymaga
Pytanie nr 8

Pakiet nr 8 poz. 39 Czy zamawiajacy dopusci rownowazna rozbieralng koncowke ortopedyczng do odsysania
pola operacyjnego o di. 22cm?

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza nie wymaga
Pytanie nr 9

Pakiet nr 8 poz. 38-39 Czy zamawiajacy dopusci koncéwke ortopedyczng zawierajaca trzy koncowki o dt.
15¢m, 23cm, 26cm?

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza nie wymaga
Pytanie nr 10

Pakiet nr 22 poz. 1 Czy zamawiajacy dopusci przyrzad do dlugotrwalego aspirowania cytostatykow
renomowanej firmy Klinicom. Obudowa przezierna. Ostry kolec dlugo$¢ robocza 17mm z
dwuplaszczyznowym $cieciem pozwalajacym pobranie calej zawartosci fiolki (ostonigty nasadka z
tworzywa sztucznego, zabezpieczajaca kolec przed skazeniem podczas otwierania opakowania); Na boku
przyrzadu okragly filtr zatrzymujacy aerozole 0,2 um; port beziglowy z korkiem zapobiegajacym przed
koniecznoécia dezynfekcji portu podczas pierwszego podtaczenia, mozliwo$¢ stosowania przez 7dni.
Catkowita dlugo$¢ przyrzadu 70mm. Kolnierz zatrzaskowy na fiolkg o $rednicy 13mm i 20mm.
zapobiegajacy przed rozlaczeniem przyrzadu z fiolka w czasie pobierania leku.

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza nie wymaga
Pytanie nr 11

Pakiet nr 23 poz. 1 Prosimy zamawiajacego o doprecyzowanie do jakiego typu urzadzenia bgda stosowane
opisane tyzki

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ.
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Pytanie nr 12

Pakiet nr 44 poz. 1 Czy zamawiajacy dopusci tolerancje -10cm w przescieradle i poszwie na kotdrg?
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza nie wymaga

Pytanie nr 13

Pakiet nr 45 poz. 1 Czy zamawiajacy dopusci produkt rownowazny zamknigty system do odsysania do rurek
intubacyjnych z kluczem do roztaczania uktadu i elastycznym lacznikiem w zestawie, 72H; blokada dostepu
do pacjenta w postaci mechanicznej zastawki przesuwanej liniowo; przycisk do kontroli sity ssania z
zabezpieczeniem przed przypadkowym naci$nigciem, wyrazny znacznik kontrolny catkowitego wycofania
cewnika; sam cewnik migkki i zaokraglony na koncu , z otworem centralnym i z dwoma otworami
naprzemianleglymi, facznik podwdjnie obrotowy z wmontowanym portem medycznym (MDI) do podawania
lekéw w aerozolu, bezzwrotny port do ptukania cewnika; rozmiary cewnika 10,12,14,16, 18 o dlugosci 360
mm do rurek tracheostomijnych i 540mm do rurek intubacyjnych

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza nie wymaga

Zestaw pytan nr 16

Pytanie nr 1

PAKIET 34 POZ.1 Czy Zamawiajacy w zadaniu nr 34 Poz. 1 ma na mysli strzykawke trzyczesciowa do
przygotowania cytostatykow z koncéwka centralna Luer Lock — 10ml gumowa czes¢ tloka z podwéjnym
uszczelnieniem - naturalnie bezlateksowy syntetyczny materiat zgodny z normami ISO 10993 i DIN EN
30993 (biologiczna ocena materiatdw medycznych); latwo wyczuwalna blokada zapobiegajaca
niekontrolowanemu wysunigciu tloka z komory strzykawki; czarna skala idealnie kontrastujaca i czytelna;
Podziatka co 0,5ml.; strzykawka wykonana z polipropylenu; kod koloréw na opakowaniu dla tatwego
rozpoznania rozmiaru strzykawki. Strzykawki musza by¢ kompatybilne z pompami posiadanymi przez
Zamawiajacego. Pakowana a'100?

Odpowiedz : Zamawiajacy dopuszcza nie wymaga
Pytanie nr 2

PAKIET 34 POZ.2 Czy Zamawiajacy w zadaniu nr 34 Poz. 2 ma na mys$li Adapter do fiolki o $rednicy 13 i
20mm. Nie zawiera PCV i DEHP. Adapter pakowany w jednym blistrze z konwertorem fiolki 13mm
wykonanym z PET. Umozliwia przygotowywanie i pobieranie leku w systemie zamknigtym typu CSTD.
Sygnat akustyczny "kliknigeie" informujacy o bezpiecznym polaczeniu z adapterem strzykawkowym.
Adapter wykorzystuje technologi¢ Toxi-Guard, zapewnia natychmiastowa kompensacjg ci$nienia, redukujac
etap plukania wstgpnego. Zapewnia 7- dniowg ochrong przed przenikaniem zanieczyszczen
mikrobiologicznych i zanieczyszczen unoszacych si¢ w powietrzu do leku i linii do podawania leku. Kolec
2-drozny z oddzielnym kanalem powietrznym i ptynowym. Objgtos¢ wypelnienia 0,15ml. System podwdjnej
membrany Toxi-Guard wykorzystuje matrycg do wiazania lekow oparta w 100% na weglu aktywnym oraz
membrang hydrofobowa i oleofobowg o porach srednicy 0,2 mikrona, co pozwala wyeliminowac¢ ryzyko
przenikania zanieczyszczen i czastek znajdujacych si¢ w powietrzu do leku i linii do podawania leku oraz
zapobiega uwalnianiu lekéw cytotoksycznych i innych niebezpiecznych lekéw w postaci oparéw, aerozolu
lub kropelek do srodowiska podczas rekonstytucji lekow. Pakowany a'50.Adapter musi by¢ cze$cig systemu
zamknigtego CSTD, posiadajacego kod ONB, wydany przez FDA. Zgodnie z zaleceniami Polskiego
Towarzystwa Farmaceutycznego wpisanymi do Farmakopei Polskiej XI z roku 2017, apteka szpitalna jest
zobowiazana do przygotowywania lekoéw cytostatycznych z pierwszej grupy w systemie w zamknigtym,
gwarantujacym czysto$¢ mikrobiologiczng leku?
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Odpowiedz : Zamawiajacy dopuszcza nie wymaga
Pytanie nr 3

PAKIET 34 POZ.3 Czy Zamawiajacy w zadaniu nr 34 Poz. 3 ma na mysli urzadzenie dostgpowe / adapter
Luer-Lock kompatybilny z drenem do przygotowywania leku do worka/butelki, obudowa wykonana z PET.
Umozliwia zamiang kazdego zlacza zenskiego typu luer lock w system CSTD. Samo-uszczelniajace sig
elastomerowa uszczelka wykonana z poliizoprenu, zapobiega uwalnianiu leku do otoczenia oraz formowaniu
si¢ kropelek na zewnetrznej powierzchni uszczelki. Objetos¢ wypetnienia 0,07ml. Maks. ilos¢ przektuc
membrany to 10 przekhué. Umozliwia bezpieczne przylaczenie adaptera strzykawki i przeniesienie leku.
Sygnat akustyczny "klikniecie" informujacy o bezpiecznym polaczeniu z adapterem strzykawkowym. Nie
zawiera PCV, DEHP i lateksu. Pakowany a'100. Adapter musi by¢ czgscia systemu zamknigtego CSTD,
posiadajacego kod ONB, wydany przez FDA. Zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa
Farmaceutycznego wpisanymi do Farmakopei Polskiej XI z roku 2017, apteka szpitalna jest zobowigzana do
przygotowywania lekéw cytostatycznych z pierwszej grupy w systemie w zamknigtym, gwarantujacym
czysto$¢ mikrobiologiczng leku?

Odpowiedz : Zamawiajacy dopuszcza nie wymaga

Zestaw pytan nr 17

Pytanie nr 1

PAKIET 2 poz 21-25 Czy zamawiajacy w pakiecie 2 poz 21-26 dopusci kaniule dozylna z cewnikiem
wykonanym z poliuretanu, bez portu gérnego (kominka) w rozmiarach: 24G-19mm. X 0,7mm. - przepltyw
22ml/min.; 22G-25mm. X 0,9mm. - przeptyw 35ml/min.; 20G-25mm. X 1,Imm. - przeptyw 65ml/min.;
20G-32mm. X 1,Imm. - przeplyw 60ml/min.; 18G-32mm. X 1,3mm. - przeptyw 105ml/min.; 18G-45mm. X
1,3mm. - przeptyw 100ml/min.; Duze skrzydetka z otworami w kolorze identyfikujacym rozmiar.
Dwustopniowa identyfikacja wktucia z filtrem hydrofobowym zapewniajacym wizualizacj¢ prawidlowego
wklucia. Zastawka uniemozliwiajac wyptyw krwi po wyjeciu mandrynu (igly) i po kazdym uzyciu kaniuli,
brak koniecznosci zdejmowania STAZY uciskowej podczas zakladania. Przegroda multidistepu. Metalowy
zatrzask w technologii pasywnej zabezpieczajacy przed zakluciem (ekspozycja zawodowa).

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza nie wymaga

W zalgczeniu aktualny formularz asortymentowo — cenowy dot. Pakietu nr 40 oraz pakietu nr 50
celem przedlozenia do oferty

40 Dostawa elektrod czynnych jednorazowych i wielorazowych

) zamawiana
Ip | Nazwa artykutu j.m. o8&
Jednorazowy uchwyt monopolarny z 2 przyciskami, z kablem di.min. 4,5m do
1. | aparatu ERBE ,pakowany w komplecie z pojemnikiem oraz czy$cikiem -  wtyki |
bolcowe szt 1200
, | Jednorazowy uchwyt monopolarny z 2 przyciskami, z kablem di.min. 4,5m do
~" | aparatu MARTIN, pakowany w komplecie z pojemnikiem oraz czy$cikiem szt 250
Jednorazowy uchwyt monopolarny z 2 przyciskami, z kablem dl.min. 4,5m do
3. | aparatu SABRE, pakowany w komplecie z pojemnikiem oraz czyscikiem - wtyk 3
bolcowy szt 2500
. | Elektroda neutralna gumowa z kablem 0.5m do aparatu typu ERBE CC szt 10
5. | Kabel elektrody neutralnej gumowej o di 3.0m do aparatu typu ERBE CC szt 10
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Elektroda neutralna gumowa z kablem 0.5m do aparatu typu MARTIN

Szt

10

Kabel elektrody neutralnej gumowej o dt 3.0m do aparatu typu MARTIN

Szt

10

Elektroda neutralna gumowa z kablem 0.5m do aparatu typu SABRE

szt

10

|||

Kabel elektrody neutralnej gumowej o df 3m do aparatu typu SABRE

szt

10

Jednorazowa elektroda neutralna dzielona o dwdch rownych powierzchniach
czynnych 85 cm? z odseparowanym elektrycznie i mechanicznie pierécieniem
ekwipotencjalny 23 cm? . Elektroda wykonana na wiékninie przepuszczalnej dla
powietrza nie wymagajaca orientacji przyklejenia. Elektroda wspotpracujaca z
aparatem ERBE.SABRE,MARTIN

Szt

4000

Kabel przytaczeniowy do jednorazowej elektrody neutralnej di.4m, przytacze w
standardzie VIO,ICC,ACC

szt

12

Kabel przytaczeniowy do jednorazowej elektrody neutralnej di.4m, przylacze w
standardzie Martin

Szt

10

50

WYROBY HIGIENICZNE DO TOALETY PACJENTOW

Nazwa artykutu

j.m.

zamawiana ilo§¢

Dwuwarstwowa, jednorazowa myjka do mycia ciala w formie prostokatnej rekawicy
nasaczona obustronnie srodkami myjacymi o nautralnym PH 5.5, wykonana w 100%
z wldkien poliestrowych. Obie warstwy myjki nie podfoliowane. Rozmiar 15¢cm x
22cm, gramatura 60g/m2. Produkowana zgodnie z wymaganiami ISO 22716:2007
oraz ISO 9001:2015 (certyfikaty dotaczone do oferty). Czysto§¢ mikrobiologiczna
potwierdzona badaniami nie starszymi niz 2017 rok na brak zawarto$ci Pseudomonas
aeruginosa, Candida albicans, Staphylococcus aureus oraz Escherichia coli.
Opakowanie jednostkowe a'l2 sztuk z graficzng instrukcjg stosowania oraz sktadem
Produkt pozbawiony latexu. Termin waznosci: 5 lat od daty produkcji, wyrdb nalezy
zuzy¢ do 12 m-cy po otwarciu opakowania. Opakowanie foliowe.

op 12 szt

100

Myjka jednorazowego uzytku w formie rgkawicy wykonana z bardzo miekkiego
materialu wiokninowego Spunlace o gramaturze 80 g/m?, migkka, bez zawartosci

op 50 szt

350

srodka myjacego, Rozmiar 16 x 22 cm.

Zamawiajacy informuje, iz w Rozdziale VII. Pkt 1 ppkt b) otrzymuje brzmienie

VII. PRZEDMIOTOWE SRODKI DOWODOWE
1.Zamawiajacy zada, by Wykonawca zlozyl wraz z oferta nastepujace przedmiotowe $rodki dowodowe:

a) Oswiadczenie wedlug zaltacznika nr 1 do SWZ, ze przedmiot i warunki realizacji niniejszego zamowienia
sq zgodne z ustawa z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych, deklaracja zgodnosci z wymaganiami
zasadniczymi.

b)Dokumenty potwierdzajace spetnienie opisanych wymaganych parametréw oferowanych produktow, tj. w

szczegolnosci np. karty techniczne produktu, katalogi, ulotki, itp. W przypadku, gdy w dokumentach, o

ktorych mowa w zdaniu pierwszym, nie zostala potwierdzona cecha wymagana w opisie przedmiotu

zamOwienia przez Zamawiajacego, Zamawiajacy dopuszcza jako przedmiotowy $rodek dowodowy w tym
zakresie szczegOtowe o$wiadczenie wykonawcy. ( dot. Pakietu nr 9 oraz Pakietu nr 10, Pakiet nr 11 )
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Zamawiajacy informuje, ze termin skladania ofert zostal przesunigty na dzien: 29.11.2021r. do

godziny 10:00. Otwarcie ofert nastapi w dniu 29.11.2021r. o godzinie 10:30.

Wykonawca pozostaje zwiazany oferta do dnia 26.02.2022r.

Zamawiajacy informuje, iz Wykonawca zobowiazany jest uaktualni¢ Formularz ofertowy w punkcie nr I1.3
dotyczacym informacji o terminie zwiazania oferta.

Z-ca Dyre

ds. Pielegniares :r.\kro‘m

‘Spmw(lr nr Owania
Zaple yinych

Szpital s;
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