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Tytuł projektu: Stworzenie Centrum Skonsolidowanych Usług Rehabilitacyjnych – rehabilitacja lecznicza, w tym ukierunkowana na minimalizację następstw po przebytej chorobie wywołanej Covid-19. Nr projektu: RPOP.12.03.00-16-0001/22
Załącznik nr 2.4. do SWZ

Mobilny system EKG  – 1 sztuka
	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Wpisać TAK lub podać parametr oferowany -wypełnia Wykonawca

	Producent ……………………………………………………………………………  (Należy podać)

Model ………………………………………………………………………………  (Należy podać)

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………… (Należy podać)

Rok produkcji: ……………………………………………………………………… (Należy podać)

	WYMAGANIA OGÓLNE

	1. 
	Dwunastokanałowy aparat EKG z dotykowym  ekranem, wózkiem medycznym i drukarką laserową zgodną z PCL6
	

	2. 
	Rejestracja odprowadzeń EKG 12 standardowych
	

	3. 
	Tryb wydruku 1, 3, 6 lub 12 przebiegów EKG
	

	4. 
	Rodzaje badań, co najmniej:  ręczne, AUTO, SPIRO, LONG, AUTOMANUAL, automatyczne do schowka
	

	5. 
	Zapis automatyczny "do schowka" 12 odprowadzeń
	

	6. 
	Długość zapisu badania automatycznego minimum  od 6 do 30 sekund
	

	7. 
	Zapis badania LONG do pamięci minimum od 1 minuty do 15 minut
	

	8. 
	Zapis automatyczny z funkcją zapisu do „schowka” sygnału EKG ze wszystkich 12 odprowadzeń jednocześnie, a następnie w zależności od ustawień: wydrukowanie badania, analizy, interpretacji lub zapisanie badania do bazy
	

	9. 
	Automatyczna analiza i interpretacja 
	

	10. 
	Drukarka wbudowana aparatu o szerokości papieru 110 - 112 mm
	

	11. 
	Pamięć min. 1000 pacjentów lub 1000 badań
	

	12. 
	Filtr zakłóceń sieciowych 50 Hz, 60 Hz
	

	13. 
	Filtr zakłóceń mięśniowych 25 Hz, 35 Hz, 45 Hz
	

	14. 
	Eksport badań do pamięci USB, na skrzynkę e-mail 
	

	15. 
	Bezprzewodowa komunikacja z siecią LAN lub Internet (Wi-Fi)
	

	16. 
	Przewodowa komunikacja z siecią LAN lub Internet
	

	17. 
	Możliwość przyjmowania zleceń na wykonanie badania i odsyłania wyników w standardzie HL7 poprzez sieć Internet
	

	18. 
	Archiwizacja badań za dany okres na zewnętrznym nośniku
	

	19. 
	Częstotliwość próbkowania: 8000 Hz na kanał
	

	20. 
	Prędkości zapisu (5, 10, 25 i 50 mm/s)
	

	21. 
	Wyposażenie, co najmniej: elektrody przyssawkowe - 6 szt., elektrody kończynowe klipsowe - 4 szt., żel EKG 250g, papier EKG 25 m  - 1 rolka, komplet kabli,  laserowa drukarka zewnętrzna  A4, zgodna z PCL6, wózek medyczny mieszczący aparat EKG wraz z drukarką zewnętrzną
	

	22. 
	Instrukcja obsługi w języku polskim
	

	23. 
	Gwarancja minimum 2 lata
	


Dokument należy wypełnić i podpisać (Wykonawca lub osoba/y uprawniona/e do jego reprezentowania) kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie pdf.  
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