

Załącznik nr 3f do SWZ
Opis parametrów i warunków wymaganych
Pakiet 6 – zakup i dostawa aparatu kriochirurgicznego 

	L.p.
	PARAMETRY TECHNICZNE
	Zakres wymagań
	Parametry oferowane 
potwierdzić TAK oraz podać/opisać

	1.
	Aparat kriochirurgiczny, stacjonarny, zasilany ciekłym azotem
	TAK
	

	2.
	Czynnik roboczy: ciekły azot o temperaturze -196℃ 
	TAK
	

	3.
	Pojemność zbiornika – 20 l 
	TAK
	

	4.
	Wymiary ok. szer./wys./dług. 320/700/330 mm
	TAK
	

	5.
	Ciężar ok. 25 kg
	TAK
	

	6.
	Czas uzyskania ciśnienia roboczego w zbiorniku – do 5 min.
	TAK
	

	7.
	Maksymalny czas pracy urządzenia- ok. 60 min( z jednego zbiornika)
	TAK
	

	8.
	W zakresie wyposażenia wchodzi 6 aplikatorów kontaktowych i 1 natryskowy
	TAK
	

	9.
	Warunki gwarancji – min. 24 mies.
	TAK
	


