PODMIOT LECZNICZY
SAMORZADU
WOIEWODZTWA POMORSKIEGO

q » SZPITALE
POMORSKIE Sp.z 0.0.

znak: D25C/251/N/21-58rj/21
Wejherowo, dnia 06.10.2021 r.

D.25C/250/ 609 /2021
wg rozdzielnika

Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo Zamowien Publicznych (t. j. Dz. U. z
2021 r. poz. 1129 z pdin. zm.), zwanej dalej ustawg Pzp oraz rozdz. XI Specyfikacji Warunkéw Zamodwienia, w
zwigzku z zapytaniem Wykonawcy w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:
SUKCESYWNE DOSTAWY PROTEZ, ZASTAWEK | INNYCH WYROBOW MEDYCZNYCH NA POTRZEBY
KARDIOCHIRURGII DO LOKALIZAC)I W WEJHEROWIE, znak: D25C/251/N/21-58rj/21, niniejszym przedktadam
odpowiedZ Zamawiajacego.

1. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy zadania 9

Prosimy o wydzielenie z zadania nr 9 pozycji nr 3 ,,Zestaw do wprowadzania kaniul metodg Seldingera (zylny)” i
utworzenie z niego oddzielnego zadania w niniejszym postepowaniu.

OdpowiedZ Zamawiajgcego:

Zamawiajacy nie wyraza zgody, zapisy SWZ w tym zakresie pozostajg bez zmian. Ponadto aktualnie w Dzienniku
Urzedowym Unii Europejskiej nie ma mozliwosci technicznej wydzielenia pozycji do dodatkowych pakietéw.
Brak za$ zmiany ogtoszenia w tym zakresie skutkowatby niewaznoscig dokonanej czynnos$ci podziatu na czesci i
tym samym postepowanie obarczone bytoby wadg powodujaca koniecznos¢ jego  uniewaznienia lub
niewaznosc¢ zawartej umowy.

2. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy zadania 8

Czy Zamawiajacy odstgpi od wymogu utworzenia komisu po podpisaniu umowy dla pozycji 14, 15 i 16 z tego
zadania?

OdpowiedZ Zamawiajgcego:

Zamawiajacy wyraza zgode.

3. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Zadania 1

Prosimy o dopuszczenie elektrod nasierdziowych od europejskiego producenta do tymczasowej stymulagji
miesnia sercowego, sktadajgcego sie z izolowanego wielowtdknowego przewodu o $rednicy 0,2 mm i dtugosci
55 ¢cm. Na jednym koncu odstonieta powierzchnia elektrody o powierzchni 11 mm2 i $rednicy 0,2 mm,
zakonczona atraumatyczng zakrzywiong igta 1/3 kota o srednicy 0,51 mm. Atraumatyczna igta do naktucia
sciany klatki piersiowej o srednicy 0,9 mm, zamocowana na proksymalnym koricu przewodnika. Elektrody
sterylne, dostepne w dwdch kolorach: niebieskim i biatym.

Opakowanie zbiorcze zawiera 25 szt.

OdpowiedZ Zamawiajgcego:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SWZ.

4. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Zadania 4, poz. 1i 2

Zwracamy sie do Zamawiajacego o dopuszczenie kleju tkankowego bez pochodnych  krwii
w swoim sktadzie - ulegajacy polimeryzacji w kontakcie w kontakcie z zywa tkankg w ciggu 120 sekund (w
osuszonym polu operacyjnym). Pojemnos¢ 5ml. Przeznaczony do wzmocnienia szwéw w operacjach
kardiochirurgicznych, waskularnych, do stosowania przy rozwarstwieniach, min rozwarstwienia aorty,
potwierdzone przez producenta, do klejenia i pogrubiania rozwarstwionej sciany. Zdjecie produktu ponizej.
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Odpowiedz Zamawiajgcego:
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SWZ.

5. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Zadania 8

Zwracamy sie do Zamawiajgcego o dopuszczenie w:

Poz. 2 - kaniul aortalnych prostych zbrojonych spetniajacych wszystkie kluczowe wymagania SIWZ,
pakowanych po 20szt w opakowaniu zbiorczym — istnieje mozliwos$¢ zamawiania pojedynczych sztuk z danego

rozmiaru.
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Odpowiedz Zamawiajgcego:
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SWZ.

6. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Zadania 8

Zwracamy sie do Zamawiajacego o dopuszczenie w:

Poz. 3 - kaniul zylnych dwustopniowych spetniajacych wszystkie kluczowe wymagania SIWZ, pakowanych po
20szt  w  opakowaniu  zbiorczym -  istnieje  mozliwo$¢  zamawiania  pojedynczych  sztuk
z danego rozmiaru.
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Odpowiedz Zamawiajqgcego:
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SWZ.

7. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Zadania 8

Zwracamy sie do Zamawiajgcego o dopuszczenie w:

Poz. 4 - kaniul zylnych prostych spetniajacych wszystkie kluczowe wymagania SIWZ, pakowanych po 20szt w
opakowaniu zbiorczym w rozmiarach 26-36F — istnieje mozliwo$¢ zamawiania pojedynczych sztuk z danego
rozmiaru.
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Odpowiedz Zamawiajqcego:
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SWZ.

8. Zapytanie Wykonawcy:
Dotyczy Zadania 8
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Zwracamy sie do Zamawiajgcego o dopuszczenie w:

Poz. 5 - kaniul zylnych zagietych spetniajgcych wszystkie kluczowe wymagania SIWZ, pakowanych po 20szt w
opakowaniu zbiorczym w rozmiarach 26-36F — istnieje mozliwos¢ zamawiania pojedynczych sztuk z danego
rozmiaru.

OdpowiedZ Zamawiajqcego:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SWZ.

9. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Zadania 8

Zwracamy sie do Zamawiajgcego o dopuszczenie w:

Poz. 6 — kaniul zylnych jednostopniowych, zbrojonych, zagietych pod katem 90 stopni z metalowg koricéwka,
spefniajacych wszystkie kluczowe wymagania SIWZ, w rozmiarach 24, 28 oraz 30 i 32F.

OdpowiedZ Zamawiajgcego:
Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SWZ.

10. Zapvtanie Wvkonawcy:
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Dotyczy Zadania 8

Zwracamy sie do Zamawiajgcego o dopuszczenie w:

Poz. 7 — kaniul do kardioplegii wstecznej o dtugosci kaniuli 31 cm w rozmiarze 14 FR, pakowanych po 20szt —
pozostate parametry zgodne z SIWZ.
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OdpowiedZ Zamawiajqgcego:
Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SWZ.

11. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Zadania 8

Zwracamy sie do Zamawiajgcego o dopuszczenie w:

Poz. 8 — prosimy o wydzielenie tej pozycji z zadania

Odpowiedz Zamawiajqcego:

Zamawiajacy nie wyraza zgody, zapisy SWZ w tym zakresie pozostajg bez zmian. Ponadto aktualnie w Dzienniku
Urzedowym Unii Europejskiej nie ma mozliwosci technicznej wydzielenia pozycji do dodatkowych pakietow.
Brak za$ zmiany ogtoszenia w tym zakresie skutkowatby niewaznoscig dokonanej czynnosci podziatu na czesci i
tym samym postepowanie obarczone byfoby wadg powodujaca konieczno$¢ jego uniewaznienia lub
niewaznos¢ zawartej umowy.

12. Zapytanie Wykonawcy:
Dotyczy Zadania 8
Zwracamy sie do Zamawiajgcego o dopuszczenie w:
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Poz. 9 — kaniul do ujs¢ wiericowych spetniajacych wszystkie wymagania SIWZ, pakowanych po 20szt w
opakowaniu zbiorczym —istnieje mozliwo$¢ zamawiania pojedynczych sztuk z danego rozmiaru.

Odpowied? Zamawiajgcego:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SWZ.

13. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Zadania 8

Zwracamy sie do Zamawiajacego o dopuszczenie w:

Poz. 10 - Igly do podawania kardiopleginy z wentem spetniajacych wszystkie kluczowe wymagania SIWZ o
dtugosci 15cm
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Odpowiedz Zamawiajgcego:
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SWZ.

14. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Zadania 8

Zwracamy sie do Zamawiajacego o dopuszczenie w:

Poz. 11 — Wentu sylikonowego o dtugosci 39cm i pozostatych parametrach zgodnych z SIWZ.
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Odpowiedz Zamawiajgcego:
Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SWZ.

15. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Zadania 8

Zwracamy sie do Zamawiajgcego o dopuszczenie w:

Poz. 12 — Ssawki o dtugosci 30cm i pozostatych parametrach zgodnych z SIWZ.

Odpowiedz Zamawiajgcego:
Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SWZ.

16. Zapytanie Wykonawcy:
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Dotyczy Zadania 8

Zwracamy sie do Zamawiajacego o dopuszczenie w:

Poz. 13 - Kaniul zylnych dwustopniowych o owalnym korpusie spetniajacych wszystkie wymagania SIWZ,
pakowanych po 20szt w opakowaniu zbiorczym — istnieje mozliwos¢ zamawiania pojedynczych sztuk z danego
rozmiaru.

OdpowiedZ Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SWZ.

17. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Zadania 8

Zwracamy sie do Zamawiajgcego o dopuszczenie w:

Poz. 14 - kaniul tetniczych udowych w rozmiarach: 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26Fr
z konektorem 3/8 x 3/8 cala oraz z przytaczeniem typ Luer Lock.

- otwor wylotowy kaniuli centralny oraz otwory boczne;

- dtugos¢ robocza 23,5 cm;

- kaniula zakonczona konektorem 3/8” luer lock;

- kaniula umozliwiajgca kaniulacje tetnicy udowej, pachowej, lub szyjnej;

- kaniula musi posiada¢ marker zewnetrzny (podziatka na zewnetrznej scianie kaniuli oraz pierscien)
pozwalajacy na ocene gtebokosci wprowadzenia kaniuli do naczynia;

- tworzywo medyczne apyrogenne i nietrombogenne;

- data sterylizacji opisana na opakowaniu indywidualnym

- Zestaw do wprowadzania kaniuli metoda Saldingera dostarczany wraz z kaniulg w osobnym opakowaniu.

OdpowiedZ Zamawiajgcego:
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SWZ.

18. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Zadania 8

Zwracamy sie do Zamawiajgcego o dopuszczenie w:

Poz. 15 - Prosimy o wydzielenie pozycji nr 15 z zadania

OdpowiedZ Zamawiajqcego:

Zamawiajacy nie wyraza zgody, zapisy SWZ w tym zakresie pozostajg bez zmian. Ponadto aktualnie w Dzienniku
Urzedowym Unii Europejskiej nie ma mozliwosci technicznej wydzielenia pozycji do dodatkowych pakietow.
Brak za$ zmiany ogtoszenia w tym zakresie skutkowatby niewazno$cig dokonanej czynnosci podziatu na czesci i
tym samym postepowanie obarczone bytoby wadg powodujacg konieczno$¢ jego uniewaznienia lub
niewaznos¢ zawartej umowy.

19. Zapytanie Wykonawcy:
Dotyczy Zadania 8
Zwracamy sie do Zamawiajgcego o dopuszczenie w:
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Poz. 16 — kaniuli zylnej udowej typu multistage od niemieckiego producenta (6 otworéw wlotowych) — o
dtugosci catkowitej 71cm. Rozmiary 20, 22, 24, 26, 28F. Kaniula posiada marker w postaci podziatki w celu
oceny gtebokosci wprowadzenia kaniuli do naczynia. Kaniula zakoriczona konektorem 3/8.

- tworzywo medyczne apyrogenne i nietrombogenne;

- data sterylizacji opisana na opakowaniu indywidualnym. Zdjecie produktu ponizej:
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OdpowiedZ Zamawiajgcego:
Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SWZ.

20. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Zadania 18

Ze wzgledu na dotychczasowa wspotprace w zakresie zadania 18 oraz wzgledy ekonomiczne, zwracamy sie do
Zamawiajacego o odstapienie od wymogu dostarczenia prébki stabilizatora w zakresie Zadania 18.

Odpowiedz Zamawiajgcego:

Zamawiajacy informuje, iz nastapita omytka pisarska i w nn postepowaniu Zamawiajgcy nie wymaga ztozenia

zadnych probek.

21. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiajacy, w zadaniu nr 5, wyrazi zgode na zaoferowanie oksygenatora o parametrach:
- stalowy temowymiennik wbudowany w modut oksygenatora

- sprawnos¢ termowymiennika dla przeptywu krwi 4 1/min i przeptywu wody 10 I/min — 64%

- powierzchnia wymiany gazowej 1,65 m2

- zakres rzutu minutowego od 0,5 do 7 I/min

- objetos¢ wypetnienia oksygenatora wraz z filtrem tetniczym 225 ml

- wielko$¢ otwordw filtracyjnych kardiotomu - 2 niezalezne zbiorniki kardiotomijne z filtrami, kazdy po 40
mikrondw, wielko$¢ otwordw filtracyjnych filtra zylnego 80 mikrondw,

- 4 ztacza luer lock filtrowane, 1 luer lock nie filtrowany.

OdpowiedZ Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SWZ.

22. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiajacy, w zadaniu nr 5 dopusci do przetargu zestaw drendw do oksygenatora wedtug zatgczonego
schematu EU81716, z mozliwoscig dalszej konfiguracji przez Zamawiajgcego?

Odpowiedz Zamawiajqcego:

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SWZ.

23. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiajacy, w zadaniu nr 6 wyrazi zgode na zaoferowanie oksygenatora o nastepujacych parametrach:
- stalowy temowymiennik wbudowany w modut oksygenatora

- sprawnos¢ termowymiennika dla przeptywu krwi 4 |/min i przeptywu wody 10 |/min - 64%

- zakres rzutu minutowego 0,5 — 7 I/min,

- powierzchnia wymiany gazowej 1,65 m2,

- objetos¢ wypetnienia oksygenatora wraz z filtrem tetniczym 225 ml
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- niezalezny, oddzielny konektor do podawania kardioplegii bez wbudowanej zastawki w oksygenatorze, ale z
duzym zaciskiem. Ztgcze wyjsciowe kardioplegii z oksygenatora 1/4 cala lub Luer Lock, albo Pos Lock

- zbiornik zylny z filtrem jednowarstwowym 80 mikrondw a w nim wbudowane 2 niezalezne zbiorniki
kardiotomijne z filtrami. Zbiornik kardiotomijny z filtrem 40 mikrondw oraz zbiornik z filtrem 40 mikrondw, z
funkcjg redukowania poziomu lipidow i leukocytow metodg filtrowania i sedymentacji w trakcie lub/i po
krgzeniu pozaustrojowym (filtry o pojemnosci 800 ml kazdy), mozliwos¢ dalszej obrébki krwi po zakonczeniu
krazenia pozaustrojowego. Oksygenator posiada przetacznik do separatora komodrkowego.

Dzieki wbudowanemu w uktad zbiornikowi do sekwestracji krwi, Zamawiajgcy nie bedzie potrzebowat
dodatkowego, osobno podfgczanego zbiornika.

- wbudowany filtr tetniczy jest dwusekwencyjny 38 +80 mikrondw, co gwarantuje wysokowydajna filtracje
Konfiguracja portow 2 zbiornikéw kardiotomu skupionych na wiezyczkach:

- po dwa ztgcza 1/4” na kazdym zbiorniku

- po jednym ztgczu Pos lock z adapterami na Luer lock na kazdym zbiorniku

- po jednym ztaczu Luer lock na kazdym zbiorniku stuzgce takze do podawania lekdw

- po jednym ztgczu 3/8” na kazdym zbiorniku ukosne,

- wiezyczki z portami obracane o 360°

Z pominieciem wszystkich filtrow:

- port do podawania lekow 1 x zenski Luer

- odpowietrzajacy/podcisnieniowy 1 x 1/4 poziomy

Pozostate porty i parametry zgodnie z SWZ

Odpowiedz Zamawiajgcego:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SWZ.

24. Zapytanie Wykonawcy:
Prosimy Zamawiajgcego o mozliwos¢ zaoferowania, w zadaniu nr 6, zestawu drendw do oksygenatora wedtug

konfiguracji zatgczonego schematu EU82163, z mozliwoscig dalszej konfiguracji wedtug wskazan uzytkownika.
OdpowiedZ? Zamawiajgcego:
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SWZ.

25. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiajacy, w zadaniu nr 7 poz.1, dopusci do przetargu zestaw do kardioplegii 4:1 z termowymiennikiem,
ktéry posiada bezposrednie przytacze: kranik trojdrozny ze szczytem putapki powietrznej? Producent nie ma
potrzeby montowania usztywnionej linii taczacej szczyt putapki z kranikiem, poniewaz putapka jest
przystosowana do bezposredniego podtgczenie do kranika, co sprawia, ze potfaczenie jest bezpieczniejsze i
wygodniejsze dla uzytkownika. W zwigzku z powyzszym prosimy o akceptacje ztgczonego schematu EU82162”.
OdpowiedZz Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy dopuszcza.

26. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiajacy, w zadaniu nr 7 poz. 2, wyrazi zgode na zaoferowanie zestawu do kardioplegii krystalicznej,
ktory posiada filtr putapki powietrznej 200 mikronéw?

OdpowiedZ Zamawiajgcego:

Zamawiajacy dopuszcza.

27. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiajacy, w zadaniu nr 12, wyrazi zgode na zaoferowanie hemofiltra z zakresem przeptywu krwi 30 —
300 ml/min, z wysoko przeptywowa membrang typu high flux, o wysokim wspdtczynniku ultrafiltracji
wynoszacym 32 ml/h/mmHg, co w warunkach klinicznych daje odsgcz okoto 320 ml/min przy maksymalnym
cisnieniu 600 mmHg. Prosimy o wyrazenie zgody.

OdpowiedZ? Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy dopuszcza.

28. Zapytanie Wykonawcy:
Czy Zamawiajacy, w zadaniu nr 14, moze doprecyzowac jakiej grubosci drenu wymaga? Z obecnej tresci opisu
przedmiotu zamdwienia wynika, ze Zamawiajgcy wymaga trzech réznych rodzajow (grubosci) drendw, czyli
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trzech réznych wyrobdw o réznych numerach katalogowych. Jesli jednak Zamawiajacy wymaga trzech réznych
grubosci drendw to prosimy o okreslenie % ilosci zapotrzebowania na poszczegdlne grubosci.

OdpowiedZ Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy wymaga drendw o trzech réznych grubosciach wskazanych w SWZ. Zamawiajacy nie jest w stanie
przewidzie¢ % ilosci zapotrzebowania na poszczegdine grubosci.

29. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy Zamawiajgcego o wykreslenie z opisu przedmiotu zamdwienia, w zadaniach 12,13,14,15, wymagania o
nietrombogennosci wyrobdw. Sg to wyroby do krazenia pozaustrojowego, ktdrych uzycie wymaga masywnego
wynaczynienia krwi, co w kontakcie z obcymi powierzchniami powoduje uruchomienie zjawiska , kaskady
krzepniecia”, a odpowiedzig organizmu na to zjawisko, jest dgzenie do tworzenia sie skrzepdw, czyli
trombogennsci. Dlatego przed rozpoczeciem krazenia pozaustrojowego farmakologicznie przedtuza sie czas
krzepniecia krwi pacjenta.

Zaden wykonawca nie jest w stanie przedstawi¢ $rodkéw dowodowych potwierdzajacych nietrombogennosé
wyrobéw do krgzenia pozaustrojowego. Jezeli ktokolwiek sktada Zamawiajagcemu o$wiadczenie, lub
przedstawia dokument potwierdzajacy, ze wyrdb stuzacy do krazenia pozaustrojowego, nie powoduje
trombogennosci, to tym samym wprowadza Zamawiajgcego w btad, a Zamawiajgcy moze mie¢ pewnosé, ze
dokument taki lub o$wiadczenie zostaty sfalszowane. Zadna z instrukcji obstugi wyrobu do krazenia
pozaustrojowego, zadnego producenta, na catym swiecie, nie zawiera informacji o tym, ze wyrdb do krgzenia
pozaustrojowego jest nie trombogenny, poniewaz zawierac jej nie moze. Natomiast kazda instrukcja wyrobow
do krazenia pozaustrojowego zawiera informacje o koniecznosci podania srodka przeciwkrzepliwego przed
rozpoczeciem krgzenia pozaustrojowego i wydtuzenia aktywowanego czasu krzepniecia ACT do okreslonej
wartosci.

Prosimy o wykreslenie tej informacji z opisu przedmiotu zamdwienia.

Co do zasady, wyroby do krgzenia pozaustrojowego nie mogg by¢ natomiast pirogenne.

Ddsowiediz L .

Zamawiajacy wyraza zgode na wykreslenie zapisu o nietrombogennosci wyrobu dla w/w zadan.

30. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie w Zadaniu 20 poz. 1 protez tkanych, uszczelnianych zelatyng
wchtaniang na drodze hydrolizy z okresem resorpcji uszczelnienia w okresie 2 tygodni, grubos¢ sciany 0,32 mm,
utrzymanie szwoéw powyzej 29 N, o dtugosciach 25 cm i 50 cm dla srednic 26 mm i 28 mm, o dtugosciach 20 cm
i 40 cm dla $rednic 30 mm, 32 mm, 34 mm i 38 mm, o dtugosciach 30 cm i 40 cm dla Srednicy 36 mm?
Odpowiedz Zamawiajgcego:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SWZ.

31. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na zaoferowanie w Zadaniu 20 poz. 2 protez dzianych, uszczelnianych zelatyna
wchtaniang na drodze hydrolizy z okresem resorpcji uszczelnienia w okresie 2 tygodni, grubos¢ sciany 0,65 mm,
utrzymanie szwéw powyzej 35N, wytrzymatos¢ na rozerwanie powyzej 0,4 kN o dtugosciach 15 cm i 30 cm dla
$rednicy 8 mm?

OdpowiedZ Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SWZ.

32. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie w Zadaniu 21 protez naczyniowych dzianych o grubosci sciany
0,65 mm, pozostate parametry bez zmian?

Odpowiedz Zamawiajgcego:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SWZ.

33. Zapytanie Wykonawcy:

Czy zamawiajagcy w Zadaniu 18 "Stabilizatory tkankowe" dopusci stabilizatory tkankowe o ponizszych
parametrach:

- system stabilizacji, 4 generacji, zaprojektowane tak aby bezpiecznie uzy¢ podczas operacji CABG,

- fatwe umieszczenie, przy jednoczesnym zachowaniu stabilnosci hemodynamicznej,
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- urzadzenie zapewnia wyjatkowa zwrotnos¢, lepszy dostep i fatwos¢ uzycia poprzez ruchome potgczenie stopki
z ramieniem stabilizatora (trdjszczelinowe),

- uniwersalne wyposazenie mocujace, wspétpracujace z réznymi typami rozwieraczy,

- przegubowe ramie unieruchamiajace o duzym zakresie ruchéw (180 stopni) z mozliwoscig dostosowania do
warunkow anatomicznych serca szerokiej zmiennosci ustawienia,

- ukfad stabilizujacy na nadany ksztatt ramienia (pamie¢ mechaniczna),

- mozliwos¢ umieszczenia stopki stabilizatora pod katem prostym do ramienia,

- czes¢ ssaca stabilizatora atraumatyczna, niskoprofilowa, przezierna, podzielona na cztery komory, stuzgca do
unieruchamiania wybranego obszaru na bijgcym sercu,

- mozliwo$¢ regulacji ustawienia stopki w trzech ptaszczyznach w celu lepszego dopasowania do warunkdéw
anatomicznych serca, mozliwo$¢ umieszczenia stopki stabilizatora pod katem prostym do ramienia,
- stopka stabilizatora w ksztatcie drutu, zapewniajaca lepsza widocznos¢ i wiekszy zasieg ramienia. Mozliwoéé
wyginania w celu lepszego dopasowania do warunkéw anatomicznych.

- element stabilizujgcy serca z mozliwoscig dostosowania do warunkéw anatomicznych serca,

- zestaw drenow (PCV) wraz z filtrem taczacy stabilizator z pompa $53C3.

- integralnymi czeSciami stabilizatora sa:

e Zbrojona linia ssgca

® Zespot zaciskowy mocujacy stabilizator do rozwieracza.

e Przegubowe ramie stabilizatora typ: flexlink unieruchamiane w wybranym potozeniu za pomoca pokretta

* Atraumatyczna czg$c ssaca, przezierna podzielona na komory-po cztery po kazdej stronie

- system stabilizacji, posiada uniwersalny typ mocowania.

- kombinacja systemu pozycjonowania XPOSE 3 z systemem stabilizacji ACROBAT daje mozliwo$¢ dotarcia do
wszystkich gtownych naczyn serca, niskoprofilowy system tatwy w obstudze do uzycia w procedurach
rewaskularyzacji wykonywanych off-pump,

=W sktadzie zestawu specjalna sterylna platforma z uchwytami na szwy, umozliwiajgca zaktadanie szwéw
osierdziowych,

- stabilizator przystosowany do pracy z dowolnym retraktorem. niskoprofilowy, atraumatyczny sterylny —
jednorazowego uzytku, wykonany z tworzywa.

Termin waznosci 24 miesigce?

OdpowiedZ Zamawiajgcego:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SWZ.

34. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Zadania 8

Zwracamy sie do Zamawiajacego o dopuszczenie w:

Poz. 8 — prosimy o dopuszczenie kaniul aortalnych Z RUCHOMYM KONIERZEM | ZNACZNIKIEM GLEBOKOSCI
WPROWADZANIA KANIULI w rozmiarach 20F o dtugosci 25cm i rozmiarach 22, 24 Fr o dtugosci 36cm
zakonczonych konektorem 3/8”, pakowane po 20szt, MOZLIWOSC ZAMAWIANIA POJEDYNCZYCH ROZMIAROW
° Tworzywo medyczne, apyrogenne i nietrombogenne
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OdpowiedZ Zamawiajgcego:
Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SWZ.

35. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Zadania 8

Zwracamy sie do Zamawiajacego o dopuszczenie w:

Poz. 15 — kaniuli zylnej udowej typu multistage od niemieckiego producenta (6 otworéw wlotowych) — o
dtugosci catkowitej 71cm. Rozmiary 20, 22, 24, 26, 28F. Kaniula posiada marker w postaci podziatki w celu
oceny gtebokosci wprowadzenia kaniuli do naczynia. Kaniula zakoficzona konektorem 3/8.
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- tworzywo medyczne apyrogenne i nietrombogenne;
- data sterylizacji opisana na opakowaniu indywidualnym. Zdjecie produktu ponizej:

SO S

Odpowiedz Zamawiajgcego:
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SWZ.

WSZYSTKIE WPROWADZONE ZMIANY STAJA SIE INTEGRALNA CZESCIA SWZ | ZASTEPUJA LUB UZUPELNIAJA

ZAPISY SWZ W ODPOWIEDNIM ZAKRESIE.
Z powazaniem

KOORDYNATOR

DS. ZAMOWIEN FE’/BLICZNYCH
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