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WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI 

SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

 

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę specjalistycznych materiałów medycznych dla 

Pracowni Hemodynamiki, znak sprawy: 4WSzKzP.SZP.2612.10.2022 

 

  

Zamawiający 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu działając                                   

na podstawie art. 135 ust.2 oraz 137 ust.1 ustawy z dnia 11września 2019r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r.poz.2019 ze zm.) dalej Pzp informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie 

treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w ww. postępowaniu przetargowym: 

 

Pytanie nr 11 do Pakietu nr 3:  Czy Zamawiający, w zakresie pakietu nr 3, dopuści złożenie oferty z 

cewnikiem do trombektomii o długości 140cm, dostępnym w wersji z usuwalnym stalowym mandrynem 

i standardowej, do swobodnego wyboru przez Operatora, przeznaczonym do użytku w systemie 

krążenia wieńcowego, kompatybilnym z cewnikami prowadzącymi 6 i 7F, średnica zewnętrzna1,4mm 

(0,055’’), szybkość aspiracji 115,2cm3/min, pokrycie hydrofilne na długości 16,5cm, wyposażonym 

marker na końcu cewnika, dostarczanym wraz z dwoma strzykawkami a’30cm3, zastawką 

jednokierunkową, przedłużaczem i koszyczkiem na skrzepliny? 

Odpowiedź na pytanie nr 11: Tak, zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie  nr 12 do Pakietu nr 12: Czy Zamawiający, w zakresie pakietu nr 12 poz.1-2, dopuści złożenie 

oferty ze stentem wieńcowym najnowszej generacji uwalniającym sirolimus, łączącym platformę Co Cr 

z biostabilną abluminalną matrycą polimerową, posiadający elastyczną, ultracieńką strukturę rozpórek 

pozwalającą na dojście do krętych oraz trudnych zmian. Unikalne, hydrodynamiczne niskoprofilowe 

oraz owalne rozpórki stentu minimalizują zakłócenia przepływu krwi zwiększając długofalowe 

bezpieczeństwo. Stent posiada możliwość znacznych doprężeń. 

Stent posiadający następujące dane techniczne:  

Dostępne średnice: 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,5; 4,0 mm 

Dostępne długości: 8, 12, 15, 18, 23, 28, 32, 36, 40 mm 

Bardzo dobry dostęp do bocznic - max średnica otwarcia pojedynczej celi stentu wynosi 3,9 mm. 

Możliwość doprężenia stentu o rozmiarze 2,0-2,5 mm do 3,7 mm oraz stentu o rozmiarze 3,0-4,0 mm do 

5,8 mm bez zniszczenia struktury stentu 

Materiał – stop Co Cr  

Grubość rozpórki – 68 μm 

Budowa stentu – struktura otwartokomórkowa i elastyczna 

Polimer – biostabilny polimer akrylowy  

Pokrycie stentu - abluminalne 

Materiał balonu – nylon 12 

Znaczniki pozycjonujące – ramienny i udowy w obszarze rurki hypotube 

Markery radiologiczne – 2 złote w obszarze balonu 

Długość użytkowa systemu wprowadzania - 141 cm 

Profil wejścia – 0,016” 

Profil przejścia – 0,023” 

Skrót perspektywiczny - ≤ 2,0 % 

Siła promieniowa - ≥ 0,17N/mm2 

Odrzut (recoil)– 4,0% 

Lek: sirolimus (rapamycyna) 
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Dawka leku: 0,90 μm/mm2 

Ciśnienie znamionowe – 6 do 8 barów 

Ciśnienie RBP – 17 barów 

Zgodny cewnik prowadzący – 5F 

Zgodny prowadnik – max 0,14” 

Odpowiedź na pytanie nr 12:Nie, zapisy SWZ bez zmian. 

 
 

Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia dokonanych zmian w treści oferty.  

 

 

W razie zaoferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowanego 

a dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku wyjaśnień treści SWZ czy w przypadku 

modyfikacji SWZ, Wykonawca zobowiązany jest do zaznaczenia źródła tej zmiany (datę 

odpowiedzi lub modyfikacji i ewentualnie nr pytania). 
 

 

 
 

Z upoważnienia Komendanta  
4.Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką  

SP ZOZ we Wrocławiu  
Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych - Piotr Strąk 

 

 

 

 

 

 

 


