Załącznik Nr 2
Dostawa odczynników, kalibratorów, kontroli i  materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą dwóch analizatorów serologicznych
	
	Tabela  A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zapotrzebowanie na 36 miesięcy 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	a) 37 440  oznaczeń grup krwi (układ ABO Rh, screanig przeciwciał PTA)
	
	
	
	
	

	
	b) 14 400 biorców krwi (sprawdzenie ABO i Rh biorcy, screanig przeciwciał w PTA )

c) 28 800 właściwych prób zgodności dawcy (sprawdzenie ABO i Rh dawcy, właściwa próba zgodności w PTA )

d)  1 536 oznaczenia do oznaczania fenotypów układu Rh

e)     360 oznaczeń BTA: IgG-C3c-Ctl/ IgG-C3c-Ctl i 252 oznaczeń  BTA: IgG-IgA-IgM-C3c-C3d-Ctl


	
	

	
	

	
	

	LP.
	ODCZYNNIKI*
	Numer katalogowy* /Producent 
	J.M
	Ilość oznaczeń*
	Ilość testów 
z jednego 
opakowania*
	Ilość Opakowań*
	Cena jedn. opakowania netto*
	Wartość 
Netto*
	VAT*
	Cena jedn. opakowania brutto*
	Wartość 
Brutto*

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Karta do pełnego oznaczenia grupy krwi z badaniem izoaglutynin grupowych 
(A-B-DVI+-DVI-/A1-B)
	
	
	37 440
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Zestaw krwinek wzorcowych do grupy: A1-B
	
	
	adekwatnie
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Karta do screeningu przeciwciał na 3 krw. wzorcowych w PTA LISS
	
	
	37 440
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Właściwa próba krzyżowa w PTA LISS: 
	
	
	28 800
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Karta do screeningu przeciwciał na 3 krw. wzorcowych w PTA LISS
	
	
	14 400
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Potwierdzenie grupy krwi: druga seria A-B-D VI(-) dla pacjentów
	
	
	14 400
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Potwierdzenie grupy krwi: druga seria A-B-D VI(+) dla dawców
	
	
	28 800
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Zestaw 3 krwinek wzorcowych do screeningu p/c (do testu PTA LISS i NaCl)
	
	
	adekwatnie
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Fenotyp oparty na odczynnikach monoklonalnych C-c-E-e-K-ctl
	
	
	1 536
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Badanie BTA o profilu IgG-C3d-ctl-IgG-C3d-ctl (na jednej karcie)
	
	
	360
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Badanie BTA o profilu IgA-IgG-IgM-C3c-C3d-ctl (na jednej karcie) 
	
	
	252
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Międzynarodowa zewnątrzlaboratoryjna kontrola jakości potwierdzona certyfikatem 4 x rok
	
	
	4 x rok
	x
	
	
	
	
	
	

	13
	Zestaw kontrolny IHiT
	
	
	1 x rok
	x
	
	
	
	
	
	

	14
	Zestaw do codziennej kontroli jakości badań immunotransfuzjologicznych i urządzeń automatycznych
	
	
	adekwatnie
	x
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	adekwatnie
	x
	
	
	
	
	
	

	15
	Panel min 10 krwinek wzorcowych do identyfikacji przeciwciał
	
	
	adekwatnie
	x
	
	
	
	
	
	

	LP.
	MATERIAŁY 
ZUŻYWALNE*
	Numer Katalogowy* /Producent
	J.M
	
	
	
	Cena jedn. opakowania netto*
	Wartość Netto*
	VAT*
	Cena jedn. opakowania brutto*
	Wartość Brutto*

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Odczynnik LISS
	
	
	adekwatnie
	x
	
	
	
	
	
	

	2
	Końcówki do pipety
	
	
	adekwatnie
	x
	
	
	
	
	
	

	
	INNE*
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	adekwatnie
	x
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	adekwatnie
	x
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	adekwatnie
	x
	
	
	
	
	
	

	RAZEM:
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	*- uzupełnia Wykonawca
*- należy podać odpowiednią ilość odczynników, materiałów zużywalnych i innych potrzebnych akcesoriów do prawidłowej pracy
analizatorów w okresie 36 miesięcy.

	
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Wartość tabeli A netto ( odczynniki + materiały zużywalne + inne):  ………………zł

	
	
	
	
	

	
	Wartość tabeli A brutto ( odczynniki + materiały zużywalne + inne ): ……………..zł
	
	
	
	
	


Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający dopuszcza rozbudowanie tabeli o konieczną ilość wierszy dla zaoferowania wszystkich potrzebnych kalibratorów, kontroli i materiałów zużywalnych.
2. Ilość opakowań należy obliczyć przez podzielenie ilości badań planowanych przez Zamawiającego przez ilość badań możliwych do wykonania z oferowanych przez Wykonawcę opakowań odczynnika osobno dla każdego rodzaju odczynnika.

3. Zamawiający wymaga zaoferowania wyłącznie całych opakowań odczynników.

4. Zamawiający dopuszcza modyfikację tych ilości przy zastosowaniu zasady zaokrąglania w górę tj. zaoferowanie ilości opakowań (zestawów), którą Zamawiający musi kupić, aby zostało zrealizowane jego zapotrzebowanie.

5. Wymagane jest ,aby oferowany analizator, stosowane w nim odczynniki i materiały zużywalne pochodziły od jednego producenta lub były dedykowane przez producenta na oferowany analizator
Tabela B

Kosztorys  czynszu dzierżawnego 
	DZIERŻAWA*
	Ilość miesięcy
	Dzierżawa netto (zł/miesiąc) *
	VAT*
	Dzierżawa brutto (zł/miesiąc) *
	Wartość brutto (zł) za  36 m-cy *

	……………………………….
	36
	
	
	
	

	………………………………
	36
	
	
	
	

	                                                                                                                                                             Razem:

	


*- wypełnia wykonawca
Łączna wartość oferty netto: .............................. PLN (słownie: .............................................................. PLN

Łączna wartość oferty brutto: .............................. PLN (słownie: .............................................................. PLN)

UWAGA:  Łączna wartość oferty brutto to suma TABELI A+B
Łączną wartość należy wpisać w Formularzu ofertowym (Załącznik Nr 1).

Zestawienie parametrów granicznych

	Lp.
	Parametry techniczne
	Wartość wymagana
	Wartość oferowana 

(opisać) *

	1.
	Analizatory nie starsze niż rok produkcji  2014
	Rok produkcji:
	

	2.
	Analizatory w pełni automatyczne w zakresie od pobrania próbki poprzez badanie do uzyskania wyniku oraz jego przesłania do sieci informatycznej i wydrukowania. 
	Typ:          Producent:      
	

	3.
	Wydajność analizatorów  musi wynosić powyżej 31 próbek na godzinę w zakresie wykonania: oznaczenia antygenów układu AB0, izoaglutynin, oznaczenia antygenu D układu Rh i badania przeglądowego na obecność nieregularnych przeciwciał na 3 krwinkach w teście PTA
	Tak
	

	4.
	Analizatory muszą pracować w oparciu o technikę mikrotestów kolumnowych i wykonywać wszystkie badania wyszczególnione  w SWZ z krwi pełnej pobranej na EDTA. 
	Tak
	

	5.
	Analizatory z minimum 48 miejscami na próbki badane , wyposażone w magazyn na odczynniki /mikrokarty/ o pojemności minimum 160 mikrokart. Obsługuje probówki od 12 do 17 cm wysokości mogą być różne wysokości w raku.
	Tak
	

	6.
	A) Analizator główny wyposażony w dwa niezależne tory pomiarowe / dwa ramiona pipetujące, oddzielne wirówki lub dwa analizatory  z jednym torem pomiarowym /jedna igła dozująca.           
B) Analizator dodatkowy dopuszcza się z jednym torem pomiarowym, jednym ramieniem pipetującym, jedną wirówką.                                                                                                            
	Tak
	                                                                                                                

	7.
	Możliwość wykonania grupy krwi z próbki 50 ul krwi pełnej
	Tak
	

	8.
	Analizatory muszą pracować w trybie wolnego dostępu – Random Access ( w każdym momencie możliwość doładowania mikrokart i innych odczynników). Wyświetlane obrazy  nasilenia reakcji, muszą być dostępne w kolorze.
	Tak
	

	9.
	Analizatory umożliwiające wykonanie badań pilnych.  Dostępna funkcja - CITO/STAT.
	Tak
	

	10.
	Wykluczający kontakt z materiałem zakaźnym system usuwania zużytych mikrokart przez automatyczny analizator ( automatyczne przenoszenie mikrokart do pojemnika na odpady – bez udziału operatora ).
	Tak
	

	11.
	Analizatory muszą podawać w czasie realnym aktualny stan mikrokart lub odczynników, płynów myjących, oraz zgłaszać stan alarmowy jeśli ilość mikrokart lub odczynników  nie jest nie wystarczająca do wykonania zaplanowanych badań
	       Tak
	

	12.
	Automatyczne analizatory posiadające wbudowany system kontroli jakości dla poszczególnych modułów : 

· wirówki: kontrola prędkości wirowania

· inkubatora: kontrola temperatury inkubacji

· igły/głowicy pipetującej: kontrola objętości pipetowania
	Tak
	

	13.
	Systematyczne dostawy odczynników i kaset zgodnie z zamówieniami (w ciągu max. 5 dni od chwili otrzymania zamówienia) termin ważności od daty dostawy:
- kaset  – min 9 miesięcy

- krwinek – umożliwiający wykonanie badań w okresie 1 miesiąca
	Tak
	

	14.
	Mikrokarty muszą składać się maksymalnie z 6 mikrokolumn wypełnionych  złożem separującym /żel dekstranowy lub szklane kulki/. Wszystkie zaoferowane mikrokarty gotowe do użycia i przechowywane w temperaturze pokojowej.
	Tak
	

	15.
	Przynajmniej jeden analizator z chłodzeniem odczynników krwinkowych na pokładzie.
	Tak
	

	16.
	Dwukierunkowa komunikacja analizatora z laboratoryjnym systemem informatycznym  - InfoMedica , znajdującym się w Laboratorium -podłączenie analizatora do systemu informatycznego na koszt Wykonawcy. Podłączenie analizatora do LIS w dniu instalacji analizatora lub dnia następnego. Podłączenie nie może odbywać się w sposób zdalny. Wykonawca jest zobowiązany przy każdej zmianie wersji oprogramowania do zadbania, aby analizator współpracował z systemem informatycznym znajdującym się w laboratorium Zamawiającego.
	Tak
	

	17.
	Panel trzech krwinek wzorcowych do screeningu przeciwciał, zawierających profil z antygenem Cw. Krwinki 0,8%.
	Tak
	

	18.
	Manualny system back up wykorzystujący takie same /mikrokarty co system automatyczny,  Back Up do analizatorów w postaci urządzenia do wirowania min. 10-12 kaset, Inkubatora, pipety z funkcją wykonywania zawiesiny roboczej lub dozownik diluentu.
	Tak
	

	19.
	Na czas trwania umowy Wykonawca zapewni sprzęt informatyczny do realizacji oprogramowania  na co najmniej 3 stanowiskach. Urządzenia powinny pracować w sieci z jednakowym dostępem z każdego stanowiska . 
	Tak
	

	20.
	Zdublowane pojemniki na płyny systemowe o odpady płynne umożliwiające w dowolnym momencie dołożenie kart, odczynników … etc na pokład analizatorów, bez konieczności przerywania cyklu pomiarowego (analitycznego) analizatorów.
	Tak
	

	21.
	W ramach wartości umowy Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny oraz walidacje urządzeń wchodzących w skład przedmiotu zamówienia /analizatory automatyczne, system manualny,  system informatyczny/ i serwis gwarancyjny UPS, przez okres trwania umowy
	Tak
	

	22.
	Zapewnienie w ramach wartości umowy udziału w przynajmniej dwóch różnych  zewnętrzlaboratoryjnych programach kontroli jakości (przynajmniej jeden 4 razy w roku, przynajmniej jeden międzynarodowy )

	Tak
	

	23.
	Wykonawca dostarcza- w ramach umowy  niezbędne odczynniki i materiały zużywalne potrzebne do zwalidowania metody w stosunku do dotychczas stosowanej przez okres wymagany przez IHiT
	Tak
	

	24.
	Czas naprawy aparatów: do 24 godzin od chwili poinformowania firmy o zaistniałej awarii -w przypadku nie usunięcia awarii w tym terminie bądź przedłużającego się czasu usunięcia awarii oferent pokrywa koszt wykonania oznaczeń na zewnątrz
	Tak
	 

	25.
	Dostarczenie wraz z analizatorem pełnej i wyczerpującej  instrukcji obsługi , konserwacji i usuwania problemów oraz  błędów powstałych w trakcie użytkowania, w języku polskim (w wersji papierowej i elektronicznej(płyta CD))
	Tak
	

	26.
	W ramach czynszu dzierżawnego obsługa  techniczna przez cały okres trwania umowy- uwzględniająca koszty napraw, wymiany podzespołów, części zużywalnych oraz wszystkich kosztów związanych z naprawą analizatorów. Zapewnienie Infolinii serwisowej dla analizatorów przez 7 dni w tygodniu  w godzinach 8-20.  Przynajmniej raz na 12 miesięcy okresowe bezpłatne przeglądy  serwisowe – wykonywane od poniedziałku do piątku w godz. 7- 18.
	Tak
	

	27.
	Dostarczenie świadectw potwierdzających odbycie szkolenia wstępnego i nabycia prawa do samodzielnego wykonywania badań oraz konserwacji aparatury
	Tak
	

	28.
	Zagwarantowanie bezpłatnych szkoleń: wstępnego oraz dodatkowych szkoleń przypominających wynikających ze zmian w procedurze, zmian w składzie personelu obsługującego analizator,
	Tak
	

	29.
	Dostarczenie analizatorów wciągu maksymalnie 6 tygodni od podpisania umowy
	Tak
	

	30.
	Podać w ofercie bezpośrednie telefoniczne numery kontaktowe do minimum 4 osób z serwisu , które posiadają  certyfikaty potwierdzające odbycie szkoleń z danego aparatu przez producenta aparatu.  Do oferty dołączyć ksero certyfikatu.
	Tak
	

	31. 
	W przypadku zaoferowania analizatorów nie wolnostojących zapewnienie stołu na kółkach pod analizator automatyczny
	Tak
	

	32
	Na czas trwania umowy dla prawidłowej pracy analizatorów Wykonawca zapewni  witrynę chłodniczą min 250 L o wymiarach: 600 x 600 x 1760 mm)
	Tak
	

	33
	W ramach umowy zapewnienie udziału w konferencjach naukowych lub organizacja szkolenia zewnętrznego dla minimum 5 osób
	Tak
	


*- wypełnia Wykonawca

Oferta nie spełniająca parametrów granicznych podlega odrzuceniu 

