Zaglebiowskie Centrum Onkologii

Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza Dabrowa Gornicza, dnia 02.11.2021r
w Dabrowie Gorniczej

ul. Szpitalna 13

41-300 Dgbrowa Gornicza

zamowienia.publiczne@zco-dg.pl

Wykonawcy biorgcy udzial w postgpowaniu

Dotyczy postepowania
. Dostawa sprzetu jednorazowego uiytku oraz wyrobow medycznych i sprzetu do zabiegow
laparoskopowych
Znak sprawy: ZP/63/ZC0O/2021

Dzialajac zgodnie z art. 135 ust. ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019r. Prawo zaméwien publicznych
Zamawiajacy informuje o zmianie treSci SWZ.

Zestaw pytan nr 1

Pytanie nr 1

Czy Zamawiajacy dopusci dwudrozny cewniki Foleya wykonany z naturalnej gumy lateksowej pokryte;j silikonem z dwoma
naprzeciwleglymi otworami z koficowkami kodowanymi kolorami o przekroju jak ponizej:

© cewnik 6Fr o dtugo$ci 30cm i balon o pojemnosci: 1,5ml

cewnik 8Fr o dtugo$ci 30cm i balon o pojemnos$ci: 3ml - Sml

cewnik 10Fr o dlugo$ci 30cm i balon o pojemnosci: 3ml - Sml

cewnik 12Fr o dlugosci 38cm i balon o pojemnosci: 3ml - Sml

cewnik 14Fr o dlugo$ci 38cm i balon o pojemnosci: 15ml - 30ml

cewnik 16Fr - 24Fr o dlugosci 38cm i balon o pojemnos$ci: 30ml - 50ml

Cewniki sterylizowane tlenkiem etylenu. Produkt sterylny pakowany podwdjnie w wewnetrzny worek foliowy i
zewnetrzne opakowanie folia-papier, co umozliwia ich aseptyczne uzytkowanie.

Odpowiedz : Zamawiajacy dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na wydzielenie pozycji 3 z Pakietu nr 1 i stworzy osobny pakiet?

Odpowiedz : Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzsze.

Pytanie nr 3

Dotyczy: ZP/63/ZC0O/2021, Pakiet 2, Pozycja 35

Czy Zamawiajacy dopusci zestaw centralnych cewnikéw zylnych dwuswiattowy wprowadzany metoda Seldingera
wykonany z poliuretanu z gladka powierzchnia zewnetrzna. Zestaw posiada znaczona dugo$¢ z podana objetoscia
wypelnienia i szybkos¢ przeptywu wraz z migkka zakoficzona koficéwka. Linie przedtuzajace wytrzymuja wielokrotne
zaciskanie i zwalnianie zacisku. Zestaw o przekroju 7Fr o dlugo$ci 15 cm i 20cm w gotowych zestawach w sklad
ktérych wehodzi w szczegdlnosei: igla wprowadzajaca introduktora 18G x 7cm (1,25mm x 7cm), strzykawka o
pojemnosci Sml, skalpel #11, prowadnica z Nitinolu typu ‘J* o przekroju 0,032 i dlugosci 50cm umieszczona w
pochewce w ksztalcie kota z ptaskim mechanizmem umozliwiajacym wprowadzenie prowadnika jedna reka ,
rozszerzacz naczyniowy 8Fr (2,1mm) x 12cm, korki zabezpieczajace w iloSciach odpowiadajacych kanatlom cewnika
oraz mocowanie cewnika typu ,,motylek”. Produkt sterylny z oznakowaniem przeptywow na opakowaniu.
Odpowiedz : Zamawiajacy dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 4

Dotyczy: ZP/63/ZC0O/2021, Pakiet 2, Pozycja 36

Czy Zamawiajacy dopusci zestaw centralnych cewnikéw zylnych trzy§wiatlowy wprowadzany metoda Seldingera
wykonany z poliuretanu z gltadka powierzchnig zewnetrzna. Zestaw posiada znaczona dtugo$¢ z podana objgtoscia
wypelnienia i szybko$¢ przeplywu wraz z migkka zakonczona koncowka. Linie przedluzajace wytrzymuja wielokrotne
zaciskanie i zwalnianie zacisku. Zestaw o przekroju 7-8Fr o dlugosci 15 cm i 20cm w gotowych zestawach w sklad
ktorych wehodzi w szczegdlnosci: igla wprowadzajaca introduktora 18G x 7cm (1,25mm x 7cm), strzykawka o
pojemnosci Sml, skalpel #11, prowadnica z Nitinolu typu ‘J’ o przekroju 0,032 i dlugosci 50cm umieszczona w
pochewce w ksztalcie kota z ptaskim mechanizmem umozliwiajacym wprowadzenie prowadnika jedna reka ,
rozszerzacz naczyniowy 8Fr (2,1mm) x 12cm, korki zabezpieczajace w iloSciach odpowiadajacych kanalom cewnika
oraz mocowanie cewnika typu ,,motylek”. Produkt sterylny z oznakowaniem przeptywow na opakowaniu.
Odpowiedz : Zamawiajacy dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 5
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Dotyczy: ZP/63/ZC0O/2021, Pakiet 2, Pozycja 37

Czy Zamawiajacy dopusci zestaw centralnych cewnikow zylnych dwuswiattowy wprowadzany metoda Seldingera
wykonany z poliuretanu z gladka powierzchnig zewnetrzna. Zestaw posiada znaczong dlugo$é z podana objetoécia
wypelnienia i szybkoS¢ przeptywu wraz z migkka zakonczona koncéwka. Linie przediuzajace wytrzymuja wielokrotne
zaciskanie i zwalnianie zacisku. Zestaw o przekroju 7Fr o dlugoéci 15 cm i 20cm w gotowych zestawach w skiad
ktérych wehodzi w szczeg6lnosci: igla wprowadzajaca introduktora 18G x 7cm (1,25mm x 7¢m), strzykawka o
pojemnosci Sml, skalpel #11, prowadnica z Nitinolu typu ‘J* o przekroju 0,032 i dlugosci 50cm umieszczona w
pochewce w ksztalcie kota z ptaskim mechanizmem umozliwiajacym wprowadzenie prowadnika jedna reka ,
rozszerzacz naczyniowy 8Fr (2,1mm) x 12cm, korki zabezpieczajace w ilo$ciach odpowiadajacych kanatom cewnika
oraz mocowanie cewnika typu , motylek”. Produkt sterylny z oznakowaniem przeplywéw na opakowaniu.
Odpowiedz : Zamawiajacy dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 6

Dotyczy: ZP/63/ZC0O/2021, Pakiet 2, Pozycja 38-39

Czy Zamawiajacy dopusci zestaw centralnych cewnikéw zylnych dwuswiattowy wprowadzany metoda Seldingera
wykonany z poliuretanu z gtadka powierzchnia zewngtrzna. Zestaw posiada znaczona dlugo$¢ z podana objetoscia
wypelnienia i szybkoS¢ przeptywu wraz z migkka zakonczona koncéwka. Linie przedtuzajace wytrzymuja wielokrotne
zaciskanie i zwalnianie zacisku. Zestaw o przekroju 8Fr o dlugoéci 15 cm i 20cm w gotowych zestawach w skiad
ktérych wehodzi w szczegdlnosci: igla wprowadzajaca introduktora 18G x 7cm (1,25mm x 7cm), strzykawka o
pojemnosci Sml, skalpel #11, prowadnica z Nitinolu typu ‘J* o przekroju 0,032 i dlugo$ci 50cm umieszczona w
pochewce w ksztalcie kola z plaskim mechanizmem umozliwiajacym wprowadzenie prowadnika jedna reka ,
rozszerzacz naczyniowy 8Fr (2,1mm) x 12cm, korki zabezpieczajace w ilo$ciach odpowiadajacych kanalom cewnika
oraz mocowanie cewnika typu ,,motylek”. Produkt sterylny z oznakowaniem przeplywow na opakowaniu.
Odpowiedz : Zamawiajacy dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 7

Dotyczy: ZP/63/ZC0O/2021, Pakiet 2, Pozycja 40

Czy Zamawiajacy dopusci zestaw centralnych cewnikéw zylnych pediatrycznych jednoswiattowy wprowadzany
metoda Seldingera wykonany z poliuretanu z gltadka powierzchnig zewngtrzng. Zestaw posiada znaczona dugo$é z
podana objgtoscig wypelnienia i szybko$¢ przeptywu wraz z migkka koncowka. Linie przedtuzajace wytrzymuja
wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku. Zestaw o przekroju 4Fr o dlugosci 13cm w gotowych zestawach w sktad
ktorych wehodzi w szczegolInoscei: igla wprowadzajaca introduktora, strzykawka o pojemnosci 3ml, skalpel,
prowadnica Nitinolowa typu ‘J’ oraz rozszerzacz naczyniowy. Produkt sterylny z oznakowaniem przeptywow na
opakowaniu.

Czy Zamawiajacy dopusci zestaw centralnych cewnikéw zylnych jednoswiattowy wprowadzany metoda Seldingera
wykonany z poliuretanu z gladka powierzchnia zewngtrzng. Zestaw posiada znaczona dlugo$c z podang objeto$cia
wypelnienia i szybko$¢ przeptywu wraz z migkka zakonczong koncoéwka. Linie przediuzajace wytrzymuja wielokrotne
zaciskanie i zwalnianie zacisku. Zestaw o przekroju 5-6Fr o dlugosci 20cm w gotowych zestawach w skiad ktérych
wchodzi w szczegdlnosei: igla wprowadzajaca introduktora 18G x 7cm (1,25mm x 7cm), strzykawka o pojemnosci
5ml, skalpel #11, prowadnica z Nitinolu typu ‘J* o przekroju 0,032 i dlugosci 50cm umieszczona w pochewce w
ksztalcie kota z ptaskim mechanizmem umozliwiajacym wprowadzenie prowadnika jedna rekg , rozszerzacz
naczyniowy 8Fr (2,1mm) x 12cm, korki zabezpieczajace w ilosciach odpowiadajacych kanatlom cewnika oraz
mocowanie cewnika typu ,,motylek™. Produkt sterylny z oznakowaniem przeptywéw na opakowaniu.

Odpowiedz : Zamawiajacy dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 8

Dotyczy: ZP/63/2ZC0O/2021, Pakiet 2, Pozycja 41

Czy Zamawiajacy dopusci zestaw centralnych cewnikéw zylnych pediatrycznych tréjswiattowy wprowadzany metoda
Seldingera wykonany z poliuretanu z gtadka powierzchnig zewngtrzna. Zestaw posiada znaczong dlugosc z podang
objetoscia wypelnienia i szybkos$¢ przeptywu wraz z migkka koncéwka. Linie przedhuzajace wytrzymuja wielokrotne
zaciskanie i zwalnianie zacisku. Zestaw o przekroju 4-5Fr o dlugosci 13cm w gotowych zestawach w sktad ktorych
wchodzi w szczegolnosci: igla wprowadzajaca introduktora, strzykawka o pojemnosci 3ml, skalpel, prowadnica
Nitinolowa typu ‘J’ oraz rozszerzacz naczyniowy. Produkt sterylny z oznakowaniem przeptywéw na opakowaniu.
Odpowiedz : Zamawiajacy dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 9

Dotyczy: ZP/63/2ZC0O/2021, Pakiet 2, Pozycja 46

Czy Zamawiajacy dopusci zestaw do cystostomii nadlonowej dostarczany z pojedynczym cewnikiem poliuretanowym
typu ‘J’ o przekroju 8Fr, 10Fr, 12Fr. Zestaw zawiera w szczeg6lnosci podzielng kaniulg metalowa wykonang ze stali
nierdzewnej o dlugosci 120mm do naklucia nadtonowego , cewnik z prostownikiem, skalpel #11, skrzydelka mocujace,
zawor oraz worek na mocz.

Odpowiedz : Zamawiajacy dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 10
Czy Zamawiajacy wyrazi zgodg na wydzielenie pozycji 35-41 oraz 46 z Pakietu nr 2 i stworzy osobny pakiet?
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Odpowiedz : Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzsze.

Pytanie nr 11

Dotyczy: ZP/63/ZC0O/2021, Pakiet 8, Pozycja 36-37

Czy Zamawiajacy dopusci cewnik do nefrotomii typu ‘J* przeznaczony do stosowania w nefrotomii jednostopniowe;j
przezskorej z uzyciem techniki bezposredniego naklucia, szczegélnie w przypadku poszerzonego uktadu kielichowo-
miedniczkowego. Cewnik jest ladowany wstecznie na dwuczgsciows igle trokaru w celu zagwarantowania dokladnego
umiejscowienia po nakluciu, a nastgpnie wprowadzany przez nacigcie skory bezposrednio do uktadu kielichowo-
miedniczkowego. Zestaw zawiera w szczeg6lno$ci cewnik do nefrotomii jednoetapowy typu J o przekroju 6Fr, 8Fr,
10Fr, 12Fr, 16Fr i dlugoéci 30cm, dren taczacy, skalpel #11, oraz skrzydetka mocujace.

Odpowiedz : Zamawiajacy dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 12

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na wydzielenie pozycji 36-37 oraz 46 z Pakietu nr 8 i stworzy osobny pakiet?

Odpowiedz : Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzsze
Pytanie nr 13
Dotyczy: ZP/63/ZC0O/2021, Pakiet 19, Pozycja 1

Czy Zamawiajacy dopusci zestaw centralnych cewnikéw zylnych dwuswiattowy wprowadzany metoda Seldingera
wykonany z poliuretanu z gladka powierzchnia zewngtrzna. Zestaw posiada znaczona dlugos¢ z podang objgtoscia
wypelnienia i szybko$¢ przeptywu wraz z migkka zakonczona koncowka. Linie przediuzajace wytrzymuja wielokrotne
zaciskanie i zwalnianie zacisku. Zestaw o przekroju 7Fr o dtugoéci 15 cm  w gotowych zestawach w skiad ktérych
wehodzi w szczeg6lnosci: igla wprowadzajaca introduktora 18G x 7em (1,25mm x 7cm), strzykawka o pojemnosci
5ml, skalpel #11, prowadnica z Nitinolu typu ‘J* o przekroju 0,032 i dlugosci 50cm umieszczona w pochewce w
ksztalcie kota z plaskim mechanizmem umozliwiajacym wprowadzenie prowadnika jedna reka , rozszerzacz
naczyniowy 8Fr (2,1mm) x 12cm, korki zabezpieczajace w ilo§ciach odpowiadajacych kanalom cewnika oraz
mocowanie cewnika typu ,,motylek”. Produkt sterylny z oznakowaniem przeplywéw na opakowaniu.

Odpowiedz : Zamawiajacy dopuszcza nie wymaga.
Pytanie nr 14
Dotyczy: ZP/63/ZC0O/2021, Pakiet 19, Pozycja 2

Czy Zamawiajacy dopusci zestaw centralnych cewnikéw zylnych dwuswiattowy wprowadzany metoda Seldingera
wykonany z poliuretanu z gladka powierzchnia zewngtrzna. Zestaw posiada znaczona dlugo$¢ z podana objetoscia
wypelnienia i szybkos§¢ przeplywu wraz z migkka zakonczona koncéwka. Linie przediuzajace wytrzymuja wielokrotne
zaciskanie i zwalnianie zacisku. Zestaw o przekroju 7Fr o dlugoéci 20 cm  w gotowych zestawach w sktad ktérych
wehodzi w szezegdlnosci: igla wprowadzajaca introduktora 18G x 7em (1,25mm x 7cm), strzykawka o pojemnosci
5ml, skalpel #11, prowadnica z Nitinolu typu ‘J’ o przekroju 0,032 i dlugo$ci 50cm umieszczona w pochewce w
ksztalcie kola z plaskim mechanizmem umozliwiajacym wprowadzenie

prowadnika jedna reka , rozszerzacz naczyniowy 8Fr (2,lmm) x 12cm, korki zabezpieczajace w ilosciach
odpowiadajacych kanalom cewnika oraz mocowanie cewnika typu , motylek”. Produkt sterylny z oznakowaniem
przeplywow na opakowaniu.

Odpowiedz : Zamawiajacy dopuszcza nie wymaga
Pytanie nr 15
Dotyczy: ZP/63/ZC0O/2021, Pakiet 19, Pozycja 3

Czy Zamawiajacy dopusci zestaw centralnych cewnikéw zylnych trzy$wiatlowy wprowadzany metoda Seldingera
wykonany z poliuretanu z gladka powierzchnia zewnetrzna. Zestaw posiada znaczong dhugo$é¢ z podang objgtoscia
wypelnienia i szybko$¢ przeptywu wraz z migkka zakonczong koncéwka. Linie przediuzajace wytrzymuja wielokrotne
zaciskanie i zwalnianie zacisku. Zestaw o przekroju 7Fr o dlugoéci 15 cm  w gotowych zestawach w sktad ktérych
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wchodzi w szczeg6lnoscei: igla wprowadzajaca introduktora 18G x 7em (1,25mm x 7cm), strzykawka o pojemnosci
Sml, skalpel #11, prowadnica z Nitinolu typu ‘J* o przekroju 0,032 i dlugo$ci 50cm umieszczona w pochewce w
ksztalcie kola z plaskim mechanizmem umozliwiajacym wprowadzenie prowadnika jedna reka , rozszerzacz
naczyniowy 8Fr (2,1mm) x 12cm, korki zabezpieczajace w ilo$ciach odpowiadajacych kanatom cewnika oraz
mocowanie cewnika typu ,,motylek”. Produkt sterylny z oznakowaniem przeplyw6w na opakowaniu.

Odpowiedz : Zamawiajacy dopuszcza nie wymaga.
Pytanie nr 16
Dotyczy: ZP/63/ZC0O/2021, Pakiet 19, Pozycja 4

Czy Zamawiajacy dopusci zestaw centralnych cewnikéw zylnych trzy$wiattowy wprowadzany metoda Seldingera
wykonany z poliuretanu z gladka powierzchnia zewnetrzna. Zestaw posiada znaczong dlugo$é z podana objetoscia
wypelnienia i szybko$¢ przeplywu wraz z migkka zakonczona koncéwka. Linie przedtuzajace wytrzymuja wielokrotne
zaciskanie i zwalnianie zacisku. Zestaw o przekroju 7Fr o dlugosci 20 cm  w gotowych zestawach w sktad ktorych
wchodzi w szczegdlnosci: igta wprowadzajaca introduktora 18G x 7em (1,25mm x 7cm), strzykawka o pojemnosci
5ml, skalpel #11, prowadnica z Nitinolu typu ‘J* o przekroju 0,032 i dlugo$ci 50¢cm umieszczona w pochewce w
ksztalcie kola z plaskim mechanizmem umozliwiajacym wprowadzenie prowadnika jedna reka , rozszerzacz
naczyniowy 8Fr (2,1mm) x 12cm, korki zabezpieczajace w ilo$ciach odpowiadajacych kanatom cewnika oraz
mocowanie cewnika typu ,;motylek”. Produkt sterylny z oznakowaniem przeptywdw na opakowaniu.

Odpowiedz : Zamawiajacy dopuszcza nie wymaga.

Zestaw pvtan nr 2

Pytanie nr 1

Pytania do Pakietu 27
1. Czy zamawiajacy dopusci zel do USG w opakowaniach 250 ml, przy odpowiednim przeliczeniu oferowane;j ilosci?

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza nie wymaga

Pytanie nr 2
2. Czy zamawiajacy dopusci zel do EKG w opakowaniach 250 ml, przy odpowiednim przeliczeniu oferowane;j ilo$ci?

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza nie wymaga

Pytanie nr 3
3. Czy zamawiajacy dopusci zel do USG w opakowaniach 1000 ml, przy odpowiednim przeliczeniu oferowanej ilosci?

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzsze.

Pytanie nr 4
4. Czy zamawiajacy dopusci zel do EKG w opakowaniach 1000 ml, przy odpowiednim przeliczeniu oferowane;j ilo$ci?

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzsze.

Zestaw pytan nr 3

Pytanie 1
Zwracamy sig z prosba o dopuszczenie w pakiecie 19 poz. 1 i 2 zestawow do kaniulacji duzych naczyn metoda
Seldingera, dwuswiatlowych z cewnikiem o $rednicy kanalow 14/18G

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza nie wymaga.

Pytanie 2

Zwracamy si¢ z prosba o dopuszczenie w pakiecie 21 zestawu do znieczulenia faczonego podpajeczynowkowego i
zewnatrzoponowego zawierajacego: 1. igle do zniecz. podpajeczyndwkowego typu pencil point 27G d.128 mm. , 2.iglte
Touhy 18G, d1.90 mm.z dodatkowym otworem umozliwiajacym umiejscowienie igly pp. w osi prostej 3. Cewnik
zewnatzoponowy di. 1000 mm z trzema otworami bocznymi i migkka koncowka.3. system blokowania igly
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podpajeczynéwkowej w igle Touhy.4. samoprzylepny element mocowania cewnika z.0. do skéry 5. Konektor 6. filtr
0,2um 7. strzykawka niskooporowa 10ml 8.naklejki.

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza nie wymaga.

Pytanie 3

Zwracamy sig z prosba o dopuszczenie w pakiecie 48 strzykawki do badania krwi tetniczej, zawierajacej sucha,
zréwnowazona elektrolitowa heparyne. Pojemno$¢é 1ml lub 3ml.

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza nie wymaga.

Zestaw pytan nr 4

Pytanie nr 1
Pakiet nr 54

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie ponizszego zestawu do zakladania cewnikow pgpkowych. Dopuszczenie
pozwoli na bezposrednie przystapienie do postepowania producenta cewnikéw pgpkowych z pozycji nr 2 w/w
pakietu (cewnikow jest 50szt, natomiast zestawow tylko 5 szt)

Sklad zestawu :

Zestaw sterylny do zakladania cewnikéw pepowinowych ; igly bezpieczne 18G, 20G, skalpel, 2 oblozenia
przezroczyste 40x 40cm, reczniki, nozyczki zagigte, 8 wacikow 10x10cm, 8 wacikéw 5x5cm, dwie miseczki o poj
60ml, oblozenie zewnetrzne, taSma do pepowiny, tasma mierzaca, kleszcze zagigte 1 proste, pgseta
neonatologiczna prosta zagigta x2, peseta neonatologiczna prosta, peseta neonatologiczna zgbata, imadio
chirurgiczne, stripy x2, trzy strzykawki (1, 3, 5ml), rozszerzacz do pgpka, szwy 3.0. Catos¢ utozona na tacy.

Odpowiedz : Zamawiajacy dopuszcza nie wymaga.
Zestaw pytan nr S

Pytanie nr 1

Odnoénie Pakietu nr 36 w poz. 37 ,Czy w zwiazku ze zmianami w Dyrektywie 93/42/EEC, ktore ,zwigkszaja
bezpieczenstwo kliniczne i tworza sprawiedliwy dostep do rynku dla producentéw” (Urzad Rejestracji Wyrobow
Medycznych , Zestawienie informacji dla producentéw wyrobéw medycznych”), wprowadzajacymi wymég weryfikacji
produktéw m.in. pod katem jakosciowym (producent ma obowiazek prowadzi¢ oceng kliniczna produktu, sporzadza¢
dokumentacje techniczna oraz stosowaé ocene zgodno$ci), Zamawiajacy chcac prowadzi¢ badania cytologiczne
zgodnie z wyznaczonymi standardami wymaga posiadania wykazu badan klinicznych dla zaoferowanych szczoteczek
cytologicznych potwierdzajacych ich skuteczno$¢ w badaniach masowych? Zalecenia w tej sprawie wydane zostaly
réwniez przez Polskie Towarzystwo Ginekologiczne, a standardy opisane w Medical Device Regulation MDR
2017/745".

Odpowiedz: Zgodnie z postanowieniami Rozdziatu III ust.3 SWZ zaoferowane wyroby medyczne powinny posiada¢
aktualne $§wiadectwa dopuszczenia do obrotu na rynku polskim zgodne z ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20
maja 2010r. oraz z innymi obowiazujacymi przepisami prawnymi w tym zakresie, o ile oferowany przedmiot jest
wyrobem medycznym.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na wydzielenie z Pakietu nr. 36 poz. 37? Wydzielenie w/w pozycji z pakietu umozliwi
wzigcie udzialu w przetargu wigkszej liczby oferentéw, a tym samym, pozytywnie wplynie na mozliwos¢ wylonienia
przez Zamawiajacego najkorzystniejszej oferty.

Odpowiedz : Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzsze.
Zestaw pytan nr 6

Pytanie nr 1 /
Pakiet 4. Poz. 1 A
Czy Zamawiajacy dopusci igle o standardowej grubosci scian? ’ (‘)
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Odpowiedz :

Zamawiajacy dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 2

Pakiet 4. Poz.1

Czy Zamawiajacy dopusci igle o wymiarach 0.45 x 13 mm?
Odpowiedz :

Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzsze.

Pytanie nr 3

Pakiet 4. Poz.3

Czy Zamawiajacy dopusci igle o wymiarach 0,6x32mm?
Odpowiedz :

Zamawiajacy dopuszcza nie wymaga

Pytanie nr 4

Pakiet 4. Poz.4

Czy Zamawiajacy dopusci iglg o0 wymiarach 0.70 x 32 mm?
Odpowiedz :

Zamawiajacy dopuszcza nie wymaga

Pytanie nr 5

Pakiet 4. Poz.5

Czy Zamawiajacy dopusci igle o wymiarach 0,8x38mm?
Odpowiedz :

Zamawiajacy dopuszcza nie wymaga

Pytanie nr 6

Pakiet 4. Poz.6

Czy Zamawiajacy dopusci igle o wymiarach 0,9x38mm?
Odpowiedz :

Zamawiajacy dopuszcza nie wymaga

Pytanie nr 7

Pakiet 4. Poz.7

Czy Zamawiajacy dopusci igle o wymiarach 1,1x38mm?
Odpowiedz :

Zamawiajacy dopuszcza nie wymaga

Pytanie nr 8

Pakiet 4. Poz.8

Czy Zamawiajacy dopusci igle o wymiarach 1,2x38mm?
Odpowiedz :

Zamawiajacy dopuszcza nie wymaga

Pytanie nr 9

Pakiet 4. Poz.9

Czy Zamawiajacy dopusci igle o wymiarach 0,7x38mm?
Odpowiedz :

Zamawiajacy dopuszcza nie wymaga

Pytanie nr 10

Pakiet 4. Poz.10

Czy Zamawiajacy dopusci igle o wymiarach 0,8x38mm?
Odpowiedz :

Zamawiajacy dopuszcza nie wymaga

Pytanie nr 11

Pakiet 4. Poz.11

Czy Zamawiajacy dopusci igle o wymiarach 0,7x38mm?
Odpowiedz :

Zamawiajacy dopuszcza nie wymaga

Pytanie nr 12
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Pakiet 4. Poz.12
Czy Zamawiajacy dopusci igle o wymiarach 0,33x12,7mm?
Odpowiedz :
Zamawiajacy dopuszcza nie wymaga
Pytanie nr 13
Pakiet 4. Poz.12
Czy Zamawiajacy dopusci igle o wymiarach 0,30x6mm zamiast 0,25 x 6 mm?
Odpowiedz :
Zamawiajacy dopuszcza nie wymaga
Pytanie nr 14
Pakiet 4. Poz.12
Czy Zamawiajacy dopusci igle o wymiarach 0,3x8mm zamiast 0,25 x 8mm?
Odpowiedz :
Zamawiajacy dopuszcza nie wymaga
Pytanie nr 15
Pakiet 4. Poz.17
Prosze o dopuszczenie przyrzadu z komora kroplowa min. 6 cm, czyli o dopuszczenie przyrzadow z wigksza komora
kroplowa.
Odpowiedz :
Zamawiajacy dopuszcza nie wymaga
Pytanie nr 16
Pakiet 4. Poz.17
Prosze o dopuszczenie przyrzadu bez skrzydelek dociskowych.
Odpowiedz :
Zamawiajacy dopuszcza nie wymaga
Pytanie nr 17
Pakiet 4. Poz.17
Prosze o dopuszczenie przyrzadu:
Elastyczna komora kroplowa wolna od PVC (Kroplomierz 20 kropli/ml)
Przyrzad wolny od ftalanéw, do produkcji uzyto bezftalanowe plastyfikatory nowej generacji, co zmniejsza
toksyczno$§¢ zwigzana z ftalanem i zapewnia bezpieczenstwo Pacjenta
Posiada komorg kroplowa , ktérej cze$¢ z kolcem wykonana jest ze sztywnego , w pelni przejrzystego
materiatu, oddzielona pier§cieniem od czgsci elastycznej (dodrenowej)
Przystosowany do infuzji grawitacyjnej, a takze do infuzji ci$nieniowej max do 2 bary
Objetos¢ wypelnienia: 6.46 ml w 1 metrze drenu
Dlugos¢ drenu: 180 cm
Opakowanie: pudetko 30 sztuk, duzy karton 300 sztuk

Przyrzad posiada:
Miejsce na kolec zapewniajgce jego bezpieczne umieszczenie.
. Specjalnie zaprojektowany zaciskacz rolkowy dla precyzyjnej kontroli przeplywu. Zaciskacz wyposazony w

dodatkowy zaczep na dren.
Auto Air Stop Filtr
Specjalnie zaprojektowany filtr Auto Air Stop zapobiega przedostawaniu sig powietrza do linii, gdy butelka
jest pusta.
Filtr Auto Air Stop utrzymuje staty poziom plynu.
ydrfobowy Filtr
Filtr hydrofobowy na koncu drenu zabezpiecza przed wyciekaniem plynu z drenu podczas jego wypelniania.
Pomaga w zapobieganiu zakazeniom zwiazanym z opieka zdrowotna (HAI).
Koniec z niekontrolowana utrata ptynu poprzez kapanie na dlonie, podtoge i posciel, zmniejsza tym samym
straty plynéw infuzyjnych.
Odpowiedz :
Zamawiajacy dopuszcza nie wymaga
Pytanie 18
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Pakiet 4. Poz.17

Prosze o dopuszczenie filtra czasteczkowego 15 mikronow.

Odpowiedz :

Zamawiajacy dopuszcza nie wymaga

Pytanie 19

Pakiet 4. Poz.18-23

Czy Zamawiajacy dopusci strzykawke z mlecznym —kontrastujacym tlokiem?
Odpowiedz :

Zamawiajacy dopuszcza nie wymaga

Pytanie 20

Pakiet 4. Poz.18-23

Proszg o dopuszczenie strzykawek z rozszerzona skalg 2-2,5ml, 5-6ml, 10-12 ml, 20-22 ml, 30-33 ml.
Odpowiedz :

Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzsze.

Pytanie 21

Pakiet 4. Poz.23

Czy Zamawiajacy dopuszcza strzykawke Luer-Lock?

Odpowiedz :

Zamawiajacy dopuszcza nie wymaga

Pytanie 22

Pakiet 4. Poz.22

Czy Zamawiajacy dopusci strzykawke o poj.20ml skalowang co 1ml?
Odpowiedz :

Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzsze.

Pytanie 23

Pakiet 4. Poz.23

Czy Zamawiajacy dopusci strzykawke o pojemnosci 50ml?

Odpowiedz :

Zamawiajacy dopuszcza nie wymaga

Pytanie 24

Pakiet 4. Poz.24

Czy Zamawiajacy dopusci strzykawke skalowang co 10ml z podziatka co 2ml?
Odpowiedz :

Zamawiajacy dopuszcza nie wymaga

Pytanie 25

Pakiet 5, poz. 2-4

Czy Zamawiajacy dopuszcza takze strzykawki 50 ze skala rozszerzona do 60ml?
Odpowiedz :

Zamawiajacy dopuszcza nie wymaga

Pytanie 26

Pakiet 5, poz. 4

Czy Zamawiajacy ma na mysli strzykawkg z prostopadlym nacigciem na ttoku, ktére gwarantuje stabilne usytuowanie
strzykawki w pomie?

Odpowiedz :

Tak. Zamawiajacy ma na mysli strzykawke z prostopadtym nacigciem na tloku
Pytanie 27

Pakiet 5, poz. 3

Czy Zamawiajacy dopusci strzykawki kompatybilne z pompami, takiej samej -tozsamej budowie, konstrukceji jak
strzykawki wymienione przez Zamawiajacego?

Odpowiedz :

Tak. Zamawiajacy dopusci strzykawki kompatybilne z pompami, takiej samej -tozsamej budowie, konstrukc;ji jak
strzykawki wymienione w formularzu asortymentowo-cenowym.

Pytanie 28

Pakiet 5, poz. 3
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Prosze o dopuszczenie strzykawek na podstawie przestanych probek w celu zweryfikowania kompatybilnosci. Jesli
Zamawiajacy si¢ zgodzi, Wykonawca przesle Zamawiajacemu probki zaoferowanej strzykawki, dzigki czemu
Zamawiajacy bedzie mogl zweryfikowac ich kompatybilnos¢.

Odpowiedz :

Zamawiajacy bedzie weryfikowal wymagang kompatybilno§¢ na podstawie o$wiadczenia Wykonawcy (podpisany
zalacznik nr 3 - Formularz asortymentowo-cenowy)

Pytanie 29

Pakiet 9
Prosze o dopuszczenie filtra w calosci elektrostatycznego. Pozostale parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedz :
Zamawiajacy dopuszcza nie wymaga
Pytanie 30

Pakiet 9
Prosze o dopuszczenie filtra w calo§ci mechanicznego. Pozostate parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedz :
Zamawiajacy dopuszcza nie wymaga
Pytanie 31
Pakiet 22
Prosz¢ o dopuszczenie systemu o wytrzymato$ci portu na:
Cisnienie plynu iniekcyjnego (wlewanego) 4 Ba, czyli 58 PSI, ci$nienie zwrotne 2 Ba, czyli 29 PSL
Odpowiedz :
Zamawiajacy dopuszcza nie wymaga
Pytanie 32
Pakiet 44. Poz.1
Czy Zamawiajacy dopusci poSciel o nastgpujacych wymiarach: poszewka 60x80cm, poszwa, 150x200cm, prze$cieradio
150x200cm?
Odpowiedz :
Zamawiajacy dopuszcza nie wymaga.
Zestaw pytan nr 7

Pytanie nr 1, pakiet nr 26

Poz. 1 - prosimy o dopuszczenie zaoferowania sterylnego przyrzadu do pobierania ptynéw z butelek lub pojemnikow
wielodawkowych, wyposazonego w filtr bakteryjny 0,2 pm. Jest to parametr lepszy od opisanego w SWZ, o
mniejszych porach membrany, zatem zatrzymujacy znacznie wigcej ewentualnych zanieczyszczen, niz filtr 0,45 pm.

W razie odmowy. prosimy o wyja$nienia przestanek medycznych i uzytkowych, przemawiajacych za preferowaniem
wylacznie filtra bakteryjnego 0.45 um.

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza nie wymaga.
Pytanie nr 2 , pakiet nr 26

Poz. 3 - prosimy o dopuszczenie zaoferowania sterylnego przyrzadu do pobierania ptynéw z butelek lub pojemnikow
wielodawkowych, wyposazonego w filtr bakteryjny 0,2 pm oraz czasteczkowy 5 pum. Filtr bakteryjny 0,2 um jest to
parametr lepszy od opisanego w SWZ, o mniejszych porach membrany, zatem zatrzymujacy znacznie wigcej
ewentualnych zanieczyszczen, niz filtr 0,45 pm.

W razie odmowy. prosimy o wyjasnienia przeslanek medycznych i uzytkowych, przemawiajacych za preferowaniem
wylacznie filtra bakteryinego 0.45 pum.

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza nie wymaga.
Zestaw pvtan nr 8

Pytanie 1

Pakiet 10

poz.1

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie filtra elektrostatycznego bakteryjno-wirusowego, sterylny, z portem do
kapnometrii, waga 23g, martwa przestrzen 42ml, opakowanie: papier/folia
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Poz. 2
Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie wymiennika ciepta i wilgoci z mozliwoscia podazy tlenu, tzw. sztuczny nos,
sterylny wymiennik ciepla i wilgoci dwumembranowy z systemem antyokluzyjnym

Dwa piankowe elementy HME sa pewnie zamocowane, mechanizm antykolizyjny zapewnia bezpieczefistwo procedury
wentylacji pacjenta nawet gdy on zakaszle. Pomigdzy tymi elementami znajduje si¢ otwarta przestrzen, dzieki ktorej
mozliwa jest identyfikacja plwociny poprzez przezroczysta obudowe.

Wyposazony w port stuzacy do odsysania zamykany klapka ,wyjatkowo prosty w obstudze. Rozwiazanie zmniejsza
urazowo$¢ zabiegu i zapobiega skazeniu, posiada wygodne zlacze stuzace do bezpiecznego podawania tlenu i
podlaczenia standardowego drenu.

Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza nie wymaga.

Pytanie 2

Pakiet 39

Poz. 1

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie obwod oddechowy réwnowazny z ALTECH jednorazowy dla dorostych
rozciagliwy ,dt 200cm, rury rozciagliwe $rednica 22mm,trojnik Y w przypadku anestezji dwa porty sa niewymagane
;kolanko z portem CO2, dodatkowo rura dbL.150cm,worek oddechowy bezlateksowy 2 litrowy, czysty
mikrobiologicznie.

Poz. 2

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie masek twarzowych jednorazowych anestetycznych réwnowaznych z Altech
rozmiar 4,5.

Poz. 3

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie masek krtaniowych jednorazowego uzytku w rozmiar 3: 30-60kg; .4: 50-90kg,
5: 90kg+ ktore odpowiadaja rozmiarom 4,5,6 oczekiwanym przez Zamawiajacego, gdyz rozmiar 6 posiada tylko jedna
firma.

Poz. 4

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie tyzek rdwnowaznych do ri-dispo, $wiattowodowych .jednorazowych z
tworzywa sztucznego ,z metalowym zamkiem ,Macintosh nr.3,4

Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza nie wymaga.

Pytanie 3

Pakiet 49

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie zestawu toalety jamy ustnej pacjenta skladajacego sig z:
. szczoteczki

. saszetki z 0,12% chlorheksydyna 12ml,
. saszetki z zelem do mycia zgbow,

. szpatutki z gabka,

. kieliszka.

Szczoteczka do zgeboéw z wbudowanym zlaczem do linii odsysajacej, bez koniecznoSci stosowania dodatkowej
koncowki typu yankuaer.

Cala szczoteczka wykonana z jednego odlewu, co eliminuje ryzyko wypadania wilosia. Mata gléwka pozwala na
stosowanie szczoteczki zaréwno u dorostych, jak i u dzieci.

Dluga. smukta szyjka szczoteczki pozwala na dotarcie do wszystkich obszaréw jamy ustnej.
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Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza nie wymaga.

Pytanie 4
Dotyczy SIWZ i projektu umowy

1. Prosimy Zamawiajacego o modyfikacje §10 wzoru umowy w nastepujacy sposéb: ,,Wykonawca nie moze dokona¢
cesji wierzytelnosci powstalych w zwiazku z realizacja niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez zgody
Zamawiajacego, wyrazonej w trybie art.54 ust. 5 ustawy o dzialalnosci leczniczej z dnia 15.04.2011 r. (Dz.U. Nr
112, poz. 654). W przypadku nieuiszczenia przez Zamawiajacego zaplaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania
wezwania Wykonawcy do zaplaty, Wykonawca ma prawo dokona¢ przelewu wierzytelnosci zgodnie z art. 509 k.c.
a zastrzezenie umowne wyrazone w zdaniu poprzedzajacym strony traktuja, jako nieistniejace.”

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzsze.
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