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Gniezno, dn. 06.11.2023 r.
Nr sprawy DZP.240.39.2023



Wykonawcy

WYJAŚNIENIA 

ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SWZ NR III

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr DZP.240.39.2023 – Dostawa sprzętu medycznego

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia informujemy:



Zadanie 2
Opis przedmiotu zamówienia, zawarty w dokumencie SWZ i opublikowany przez zamawiającego uniemożliwia złożenie się większej grupy wykonawców poprzez wymienione przykładowe parametry:
Punkt-16-Materacyk Softbed- nazwa własna materacyka konkurencyjnej firmy
Punkt 14-Tryb rozgrzewania wstępnego:
100 % przez 3 minuty
60 % przez 11,5 minuty
30 % aż do zmiany ustawień- parametry pochodzą z instrukcji użytkowania firmy konkurencyjnej
Punkt 63-koncepcja godziny 12- parametr spełnia tylko jeden wykonawca.
Zamawiający spowodował odgraniczenie możliwość wzięcia udziału w przetargu innych wykonawców.
Zamawiający w rezultacie przyczynił się do powstania sytuacji, w której, aby spełnić wymagania trzeba dostarczyć jeden konkretny produkt.
Informujemy, iż opis przedmiotu zamówienia jest jedną z najistotniejszych czynności dokonywanych w toku przygotowania postepowania o udzielenie zamówienia publicznego a udzielone odpowiedzi stają się jego integralną częścią.
Pomimo, że ustawodawca pozostawił zamawiającemu możliwość precyzowania przedmiotu zamówienia 
w sposób chroniący jego zobiektywizowany charakter, to każdy z podmiotu dokonujących zakupów określonego rodzaju dostaw, usług ma obowiązek przy dokonywaniu opisu przedmiotu zamówienia uwzględnić generalne warunki, jaki nakłada na niego ustawa Prawo Zamówień Publicznych. Zgodnie 
z zapisami ustawy PZP, przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Naruszenie zasady wynikającej w/w ustawy w tym przypadku ma charakter pośredni (szczegółowy opis parametrów wskazują na jeden konkretny produkt). Dodatkowo, działaniem wbrew zasadzie uczciwej konkurencji jest również zbyt rygorystyczne określenie wymagań, co do przedmiotu zamówienia, które nie są uzasadnione, a jednocześnie ogranicza krąg wykonawców zdolnych do wykonywania zamówienia.
Powyższe znajduję potwierdzenia w Uchwale Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 10 sierpnia 2016 r. sygn. akr: KIO/KD 48/16, w której dodatkowo wskazano. Iż zamawiający musi dopuścić produkt i dać możliwość ubiegania się o udział w postepowaniu kilku podmiotom.
Kolejnym stanowiskiem potwierdzającym powyższe jest np. wyrok z dnia 25 stycznia 2006 r., sygn.. akt II CA 693/05, w którym Sąd Okręgowy w Bydgoszczy orzekł: „Do stwierdzenia nieprawidłowości w opisie przedmiotu zamówienia wystarczy jedynie zaistnienie możliwości utrudniania uczciwej konkurencji poprzez zastosowanie określonych zapisów w specyfikacji niekoniecznie zaś realnego uniemożliwienia takiej konkurencji”.
Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z dnia 21 kwietnia 2011 r. sygn.. akt III C 1161/09 wskazał:
„Zakaz utrudniania uczciwej konkurencji jest naruszony wtedy, gdy w opisie przedmiotu zamówienia zamawiający użyje oznaczeń czy parametrów wskazujących konkretnego dostawce lub konkretny produkt, działając w ten sposób niezgodnie z obowiązkiem obiektywnego i równego traktowania wszystkich podmiotów mogących ubiegać się o zamówienia publicznego”. Następnie w wyroku z dnia 24 stycznia 2012 r. sygn.. akt VI ACa 965/11, Sąd Apelacyjny w Warszawie orzekł: „2. Przygotowanie i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia musi odbyć się z poszanowaniem zasad określonych w art. 7 i 29 P.Z.P. Oznacza to konieczność eliminacji z opisu przedmiotu zamówienia wszelkich sformułowań, które mogłyby wskazywać na konkretnego wykonawcę, bądź też które eliminowałby konkretnych wykonawców uniemożliwiając im złożenie oferty lub powodowałyby sytuację, w której jeden z zainteresowanych wykonawców byłby bardziej uprzywilejowany od pozostałych. (…) Zakaz, o którym mowa w art. 29 ust. 2 P.Z.P. zostanie naruszony, gdy przez opisie przedmiotu zamówienia podmiotów ubiegających się 
o zamówienia publiczne. (..) 4.
Dyspozycja art. 29 zamawiający użyje oznaczeń czy parametrów wskazujących konkretnego producenta (dostawcę) lub konkretny produkt, działając w ten sposób wbrew zasadzie obiektywizmu i równego traktowania wszystkich ust. 2 P.Z.P objęte jest zaistnienie co najmniej możliwości utrudniania uczciwej konkurencji, więc spełnienie dyspozycji tego przepisu niekoniecznie musi przybierać charakter bezpośredniego godzenia w uczciwą konkurencję”.
W związku z powyższym mając na uwadze zachowanie uczciwej konkurencyjności, zwracamy się z prośbą 
o dopuszczenie stanowiska do resuscytacji noworodka o poniższych parametrach:

[image: C:\Users\iurbanska\Desktop\1.JPG]

[image: C:\Users\iurbanska\Desktop\2.jpg]




[image: C:\Users\iurbanska\Desktop\3.jpg]
Ad. Zapisy pozostają bez zmian.



Pytanie dotyczy zadania nr 5  „Medyczny monitor 4K” pkt 61 oraz zadania nr 6 pkt. „Medyczny monitor 4K” pkt 69 i 147.
Czy Zamawiający dopuści monitor z matrycą OLED?
Ad. Zamawiający dopuszcza.
Pytanie dotyczy zadania nr 5  „Medyczny monitor 4K” pkt 63 oraz zadania nr 6 pkt. „Medyczny monitor 4K” pkt 71 i 149.
Czy Zamawiający dopuści monitor z rozmiarem plamki 0,1818 mm x 0,1818 mm?
Ad. Zamawiający dopuszcza.


Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.
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Do wiadomości:
· wszyscy uczestnicy
· a/a


Strona 6 z 6
Szpital Pomnik Chrztu Polski
ul. Św. Jana 9; 62-200 Gniezno
tel. +48 61 222 83 00
www.szpitalpomnik.pl
e-mail: poczta@szpitalpomnik.pl ePUAP: /ZOZ_Gniezno/SkrytkaESP
NIP: 784-20-08-454, REGON: 000315123
image3.jpeg
reen, e Foniecinoa docana e 4o sEymy Skcesonyne] urEadiaa
20001ux

2

odstawa materacyka 2o Tntegrowans wagd sleronicang,  akresem
pomiaru

100100008

N

rowadice 4o wprowadzenia Kasety RTG pod materacyh bez komiecanodd.
preemieszczania ddiecka. Kaseta wysiwana po obu stronach nkubatora

3

S2ymy 2 potr i plaszezyznam mocowania

%

romiennik griny TapeNTaIRe rownomierne RagrEEMaTI powierschnl
materacyia

7

Ewietacs na panelu seruRcym, UmeZivga prezentadepaTameT N,
Pastawnych | moniorowanych oz prezentad grafiand eyl pomiaroweg>

trendy do SC-minus, w postac krzywych, zapamissywane | prezentowane na
ekranie: temperatura nastawions, moc greewcz, emperatura noworodsa,
waga nowerocks, sstursca

E)

Sitegrowans oéwisteni ogéing 1500 ux

»

s sk cone Whudanians w kubor SmGEW R SeE podRen
nnego sprzgtu

opis larmm eyiwtany bezporsedno na skranie bez kosieczzosel sybors
opiou  pozyesi menn

a

yizane, podezas wikon A procedur medycych, W spesh
bezdorykow, ealizowany wyfacene popraez ruchrek w pobliu cuinka
ruchu sapobisgaiacy kontaktoui = cosicia ieserying ursadienia

2

et sprawdzaiacy w rakce pracy kB ators wykonywany ok esowo w eelu
Konroli popranncsc funkcjonowania uradzenia

]

resuscytada

ot 60 resuscy agi SHRGaRTY 54 T Mmoo, prEspYwOmRrey o
mieszainik, precyyine nastawysteteni ten w mieszance reaizowane za
pomoca misszalika wbudowanego w panel gluny, egulacia vartoic
céniena gazéw dostarczanych pacientowi 2 2abespieczeniem podaty powyze]
30 amH20 (prezentada aktaine] wartoic cinienia w drogach oddechowych
3 manometrze, regulowany PIP oraz PEEP

e T a0
- PP:0t0 T0cmi20

- Max. Génisne: 01070 cmi20

« Zakres manomentru: 20 ta 80 nk20

« Zakres prsptyun s wiocie g3z 010 15 PV





image1.jpeg
Inkubator otwarey umieszcony 1a podstawie ezdne] na kofach wyposatonych w hamulce

Scanki bacine

prassiame, wykonne : matersts odpomega na UV

‘odporme na zmypanie w irodiach dezynfekeyinych

=sbezpisczone przad preypachonymn otwarcem

opuszcaane oraz w cel dostapu do dalecks demontowane priet Eytkowniva bez wyo
narsgdz

odstawa materac/ka TpewTaIaca PhA eguISG pochyienia materacyka 4o ponvel
Trendelenburga any Trendelenburgs, dokonywana prey uayciu jece]rgki w zakresie 215"

Szufady,pojemik 2 dostsone po obu stron inkubatora

<oyny 2 do mocowania dodstiawyeh skessoridu





image2.jpeg
romiennik gradiny 2 reguac

10
sow

1| Resuiods mocy rania z poriomu paneh terviscego, w ki reguledi mocy 03090
100%

12 | zapewnisacy réwnomieme nagrzevanie powierschni materacyka

| Pvtomatycana recona egulegs temperatury bazuiaca i pomrach temperatury skery
noworodka w ssbresie 25-38 C 2 skokiem 01°C

18 | zakres pomisrowy emperatury kéry pacienta 1045 °C 2 dokadnodcia ik $0.1°C

15| pomiar saturaci ki noworodka metoda Nellcor

16 | volorowy wyiwietiacz na panelu steriacym, typu LCD, 10,1

| Fmesrovene oBvieteri ogdine poedinize ub podwaine Fto Swiata o regulowane)
mocy,oswietiajace cae pole pacenta

18 | gniscca sebtrycine 2 whudowans v inkubstor umosliajace podtaceenis nnego prEety

15 | sl styeame § optyemme praskrocsena natawions] temperstury pracy (g,
“padios temperatry (nisdogrzsni), zonik piseis s3alyscego.

20 | ssak Venturiego 2 reguiaca sty ssania oraz manometrem

21 | Whudowany zegar Apgar1.5-10.20 min

22 | test po whaceeniu o siec wkompany sutomatycanie

23 | dodatione skcezori

28 | ubtady oddechowe 2 masecka - 1052

25| couini temperatury ~ 1052t
i g0 g~ 07

%

27 | Mateostonk do cuiikw temperatury — odblaskowe, = hydrotelem 100 2t

S| reviade wysokori polotea mteracyla vagledem podoms podiog P,
realzouana 12 pomoca podnosnika lekirycnego

25 | promiennik grainy umotwiajacy wykonarie 2deé

30 | pomiar 4G 23 ccprowadien

31 | pomiar saturaci kru noworodka metoda Nellcor

32 | sincegrowana lampa zabiegows, o regulowanym natgieri, umodiviaac

podswietianie wybranego obszaru pacjenta, stanowiaca ntegraing czssé





image4.jpeg
CERTYFIKAT 2022/66




image5.png




