Postępowanie nr DZP.240.44.2023 – Dostawy odczynników i części zużywalnych do analizatora badań z zakresu immunochemii wraz z dzierżawą analizatora

Załącznik nr 2b do SWZ


Zestawienie wymaganych parametrów jakościowo-technicznych

	L.p.
	Analizator do badań z zakresu immunochemii
	Wartość analizatora

	1
	Nazwa własna
	
	

	2
	Oferowany model/typ
	
	

	3
	Producent
	
	

	4
	Rok produkcji
	
	




Zestawienie parametrów  dla analizatora do badań z zakresu immunochemii
	
Lp.

	Parametry wymagane, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty
	Warunek konieczny
(wymagany)
	Oświadczenie spełnienia parametru (tak/nie) oraz opis oferowanych parametrów

	
	Analizator do badań z zakresu immunochemii

	
	

	1.
	Analizator fabrycznie nowy - rok produkcji  2023, podać producenta i typ urządzenia
	TAK
	

	2.
	Wieloparametrowy analizator do badań immunodiagnostycznych metodą enzymoimmunofluorescencyjną
	TAK
	

	3.
	Obsługa oprogramowania analizatora za pomocą ekranu dotykowego
	TAK
	

	4.
	Stała gotowość aparatu do pracy przez 24 h na dobę bez przerw powodujących niedostępność analizatora do rutynowej pracy
	TAK
	

	5.
	Minimum 12 równolegle działających miejsc pomiarowych
	TAK
	

	6.
	Brak płynów płuczących i odczynników dodatkowych koniecznych do rutynowej obsługi aparatów
	TAK
	

	7.
	Aparat bezigłowy – wykluczenie możliwości kontaminacji próbki (przeniesienia oznaczanego składnika pomiędzy próbkami) i zakażenia personelu (jednorazowe zestawy testowe dla jednego pacjenta)
	TAK
	

	8.
	Kompletne zestawy odczynników (zestawy testowe, kalibratory i kontrole wchodzące w skład zestawu)
	TAK
	

	9.
	Odczynniki w formie monotestów
	TAK
	

	10.
	Zestawy odczynników, których otwarcie nie skraca terminu ważności opisanego na zestawie odczynnikowym
	TAK
	

	11.
	Krzywa kalibracyjna przechowywana w pamięci aparatu, a rekalibracja wykonywana nie częściej niż co dwa tygodnie
	TAK
	

	12.
	Oprogramowanie graficzne w systemie Windows umożliwiające archiwizacje danych pacjentów i wyników
	TAK
	

	13.
	Aparat posiadający możliwość programowalnego uśpienia aparatu na czas braku aktywności, tzw. „sleep mode”
	TAK
	

	14.
	Wszystkie odczynniki od jednego producenta
	TAK
	

	15.
	Analizator posiadający możliwość dwustronnej komunikacji z systemem laboratoryjnym
	TAK
	

	16.
	Możliwość zdalnej obsługi serwisowej analizatora z wykorzystaniem łącza internetowego
	TAK
	










Warunki gwarancji, serwisu i inne
	Lp.
	Warunki gwarancji, serwisu i inne

	Warunek konieczny
(wymagany)
	Oświadczenie spełnienia parametru (tak/nie) oraz opis oferowanych parametrów

	1.
	Analizator objęty gwarancją i bezpłatnym, autoryzowanym serwisem producenckim przez cały czas trwania umowy. Dołączyć zaświadczenie potwierdzające autoryzację serwisu do oferty.
Gwarancja techniczna – uwzględniająca koszty napraw, wymiany podzespołów, przeglądów serwisowych (1 w ciągu roku) zakończonych wydaniem świadectwa sprawdzenia stanu technicznego urządzeń i aparatury
	TAK
	

	2.
	Czas reakcji serwisu (przyjazd inżyniera serwisowego) maksimum 24h od zgłoszenia
	TAK
	

	3.
	Wykonawca dokona montażu w/w sprzętu w terminie 6 tygodni od daty podpisania umowy oraz zapewni bezpłatne przeszkolenie personelu Laboratorium w obsłudze analizatora i interpretacji wyników w czasie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego
	TAK
	

	4.
	Koszt podłączenia i konfiguracji analizatora do  istniejącego Laboratoryjnego Systemu Informatycznego (LIS) – „Centrum” firmy „Marcel” ponosi Wykonawca
	TAK
	

	5.
	Wykonawca dostarczy wraz z analizatorem instrukcje obsługi, metodyki badań w języku polskim oraz karty gwarancyjne
	TAK
	

	6.
	Dostarczenie z dostawą analizatorów wykazu substancji niebezpiecznych i ich kart charakterystyk w wersji elektronicznej oraz dokumentu potwierdzającego brak substancji niebezpiecznych dla odczynników, które tych substancji nie posiadają
	TAK
	

	7.
	W związku z ochroną danych osobowych, wykonawca zobowiązuje się trwale usunąć wszystkie dane osobowe z pamięci analizatorów w siedzibie Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie przed demontażem i odbiorem dzierżawionego aparatu
	TAK
	



Uwaga! W kolumnie „Warunek konieczny (wymagany )” – TAK – oznacza bezwzględny wymóg. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola „Oświadczenie spełnienia parametru (TAK/NIE) oraz opis oferowanych parametrów” powoduje odrzucenie oferty

Parametry opcjonalne podlegające ocenie
	Lp.
	Parametry oceniane
	Punktacja
	TAK/NIE

	1.
	Zwalidowana w ulotce technicznej właściwego testu, możliwość wykonywania oznaczeń D-Dimerów i stosowania algorytmu decyzyjnego dla klinicystów do wykluczania zakrzepicy żył głębokich i zatorowości płucnej – dla parametru D-Dimer
	TAK – 10 pkt
NIE – 0 pkt
Podać
	

	2.
	Możliwość oznaczania Przeciwciał w klasie IgG w kierunku Borrelia Burgdorferi bezpośrednio z płynu mózgowo rdzeniowego
	TAK – 10 pkt
NIE – 0 pkt
Podać
	

	3.
	Aparat wymagający lub nie wymagający wykonywania czynności startowych (płukanie, wstawianie dodatkowych odczynników takich jak substraty, płyny dekontaminujące)
	TAK – 0 pkt
NIE – 20 pkt
Podać
	



 W kolumnie TAK/NIE wpisać „TAK” jeśli analizator posiada lub spełnia wymogi, w przeciwnym wypadku wpisać „NIE”. Jest to jednoznaczne 
z przyznaniem odpowiedniej ilości punktów

Oświadczamy, że oferowane urządzenia są kompletne i po zainstalowaniu będą gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych. Oświadczamy, że urządzenia spełniają wszystkie wymagania określone przepisami obowiązującymi na terenie RP  zgodnie z przeznaczeniem urządzenia.
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